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Въведение
1.1. Характеристики на WA-22H
Благодарим Ви, че закупихте полуавтоматичния електронен апарат WA-22H на B.Well, предназначен за измерване на кръвното налягане и пулса. 
Това устройство осигурява лесно и точно измерване на кръвното налягане и сърдечната честота, използвайки осцилометричен метод. Кръвното 
налягане е важен параметър, чрез който можете да следите за състоянието на Вашето здраве. Апаратът WA-22H Ви дава възможност редовно да 
измервате кръвното си налягане.

WA-22H е полуавтоматичен, дигитален апарат за измерване на кръвното налягане в горната част на ръката.
• Диагностика на аритмия. Апаратът WA-22H за измерване на кръвно налягане има индикатор за аритмия със звуков сигнал, който 

предупреждава за проблеми за нарушения на нормалната сърдечна честота и периодичността на сърдечните съкращения по време на 
измерването

• Голям, 3-редов LCD дисплей и скала, показваща кръвното налягане съгласно изискванията на Европейското общество по хипертония (ESH)
• Просто управление  с един бутон
• Подсветка на бутона за управление
• Запаметяване на последното измерване
• Удобен маншет със свалящ се калъв, който може да се пере
• Изобразяване на нивото на налягането в соответствии с классификацията на Европейското общество по хипертония (ESH). 

Предназначеният за измерване на кръчно налягане апарат на B.Well е оборудван със скала за нивото на налягането, която показва на 
какво кръвно налягане в съответствие с класификацията на Европейското общество по хипертония (ESH) съответства резултатът от вашето 
измерване.

• Индикатор за живот на батерията С помощта на индикатора за изтощена батерия можете лесно да смените батериите в апарата.
• Автоматично изключване. За икономично използване на батерията устройството се деактивира автоматично, ако не се използва повече 

от една минута.
• Възможност за използване на мрежов адаптер. За удобство на потребителя на апарата WA-22H и с оглед икономично използване на 

батерията е предвидена възможност за включване на мрежов адаптер.
• Точността на апарата е доказана в клинични изпитвания (вж стр. 19). 

 Преди да използвате апарата, моля, прочетете внимателно това ръководство и го запазете. За повече въпроси по темата за кръвното налягане 
и неговото измерване, моля, консултирайте се с Вашия лекар.
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1.2. Важна информация за самостоятелно измерване
Не забравяйте:  самостоятелното измерване означава контрол, но не и диагноза или лечение. В случай на необичайни стойности, те трябва да бъдат 
обсъдени с Вашия лекар. При никакви обстоятелства не трябва да променяте дозата на каквито и да е лекарства, предписани Ви от Вашия лекар. 
Индикаторът за пулс не е подходящ за проверяване на честотата на сърдечни пейсмейкъри! В случай на нарушение в сърдечния пулс (аритмия), 
измерванията, направени с инструмента, трябва да бъдат оценявани, единствено след консултация с лекаря.

Електромагнитни смущения:
Уредът съдържа чувствителни електронни компоненти (микрокомпютър). Избягвайте да поставяте уреда в директна близост до електрически 
или електромагнитни полета, това може да доведе до временни смущения в точността на измерване Например, мобилни телефони, 
микровълнови фурни и т.д.

2. Важна информация за кръвното налягане и неговото измерване
2.1. На какво се дължи високото кръвно налягане?
Нивото на кръвното налягане се определя в отдел на мозъка, така наречения кардиоваскуларен център, и се регулира в зависимост 
от съответната ситуация посредством обратна връзка чрез нервната система. За да се регулира кръвното налягане, се променя силата и честотата 
на сърдечните съкращения (пулса), както и разширяването на кръвоносните съдове. Нивото на артериално кръвно налягане се променя 
периодично със сърдечната активност: По време на “изтласкването на кръв” (систола) стойността е максимална (стойност на систоличното кръвно 
налягане), а на края на периода на отпускане на сърцето (диастола) – минимална (стойност на диастоличното кръвно налягане). Стойностите 
на кръвното налягане трябва да бъдат в определени номинални граници, за да се предотвратят някои специфични болести. Повишените 
стойности на кръвното налягане (различни форми на хипертония) в продължение на дълъг период от време и при средна продължителност на 
периода, се свързват със значителни рискове за здравето. Повишеното кръвно налягане има опасно влияние върху стените на кръвоносните 
съдове в мозъка, което води до коронарна болест на сърцето, сърдечна и бъбречна недостатъчност, увреждания на очите. В резултат това може 
да доведе до влошаване на паметта, загуба на речта, зрението, парализа, смърт и инвалидност.

2.2. Таблица  на стойностите на кръвно налягане
Запознайте се с таблицата на стойностите на кръвното налягане за възрастни в съответствие с класификацията на Европейското общество 
по хипертония (ESH).
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Таблица на стойностите на кръвното налягане при възрастни (мм жив. ст./mmHg) на Европейското общество по хипертония (ESH)

Диапазон на стойностите 
на артериалното налягане

Систолично Диастолично Измервания

Степен 3:  тежка хипертония По-високо или равно на 180 По-високо или равно на 110 Незабавно потърсете съвет от медицинско лице!

Степен 2: умерена хипертония 160-179 100-109 Потърсете съвет от медицинско лице

Степен 1: лека хипертония 140-159 90-99 Консултирайте се Вашия лекар

Високо нормално 130-139 85-89 Консултирайте се Вашия лекар

Нормално По-ниско от 130 По-ниско от 85 Самостоятелен преглед

Оптимално  По-ниско от 120  По-ниско от 80 Самостоятелен преглед

Апаратът ще ви помогне да определите нивото на кръвното налягане с помощта на дисплей с цветна индикаторна скала (вж т. 2.4). 

 По-нататъшна информация
Ако стойностите на Вашето кръвно налягане, измерено в условия на покой, са в норма, но са особено високи при условия на физическо или 
психологическо претоварване, е възможно да страдате от така наречената “лабилна” (неустойчива) хипертония. Моля, консултирайте се с Вашия 
лекар, ако подозирате, че случаят може да е такъв.

Какво може да се направи, ако се откриват чести повишени стойности?
• Моля, консултирайте се Вашия лекар.
• Повишените стойности на кръвното налягане (различни форми на хипертония) в продължение на дълъг период от време и при средна 

продължителност на периода, се свързват със значителни рискове за здравето. Повишеното кръвно налягане има опасно влияние върху 
стените на кръвоносните съдове в мозъка, което води до коронарна болест на сърцето, сърдечна и бъбречна недостатъчност, увреждания на 
очите. В резултат това може да доведе до влошаване на паметта, загуба на речта, зрението, парализа, смърт и инвалидност.
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• Има много различни причини за появата на високо кръвно налягане. Различават се обикновена първична (основна) хипертония и вторична 
хипертония. Втората група може да се дължи на проблеми с функционирането на специфични органи. Моля, консултирайте се с Вашия лекар 
за информация относно възможните първопричини за Вашите повишени стойности на кръвното налягане.

• Ако при лекарски преглед бъде установено високо кръвно налягане, а също и с цел профилактика (предотвратяване) на високо кръвно 
налягане, може да се вземат някои мерки, които имат благоприятен ефект върху кръвното налягане. Тези мерки се отнасят до Вашия начин на 
живот като цяло:

А) Хранителни навици
Стремете се да поддържате теглото си в нормата за Вашата възраст. Намалете излишното тегло! Избягвайте прекомерната консумация на 
обикновена сол. Избягвайте мазни храни.

Б) Предишни заболявания
Следвайте внимателно всички лекарски предписания и изпълнявайте предписаното лечение на предишни заболявания като:
• захарен диабет,
• нарушения в липидния метаболизъм,
• подагра.

В) Тютюнопушене, алкохол и кофеин
Откажете се изцяло от пушенето. Пийте само умерени количества алкохол.
Ограничете консумацията си на кофеин (кафе).

Г) Физическа форма:
След предварителен медицински преглед, спортувайте редовно. Изберете спорт, който изисква издръжливост, и избягвайте такива, които 
изискват сила. Избягвайте натоварване до пълно изтощаване. При предходни заболявания и/или възраст над 40 години, моля, консултирайте се с 
Вашия лекар, преди да започнете спортните си занимания. Той ще Ви посъветва относно типа и натоварването при различните спортове, които са 
възможни опции за Вас.
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2.3. Диагностика на аритмия по време на измерване
Появата на символа    означава, че по време на измерването е установено нарушение на сърдечната честота. В този случай резултатът може да се 
отличава от реалните стойности на Вашето кръвно налягане – починете си в продължение на 15 минути и повторете измерването. 
Появата на символа              е придружено от звуков сигнал.
Като правило това не е причина за притеснение. обаче, ако символът се появява по-често, Ви препоръчваме да уведомите Вашия лекар.

Моля, покажете на своя лекар следното обяснение: 
Информация за лекаря при честа поява на индикатора за аритмия
Апаратът е осцилометричен апарат за измерване на кръвното налягане, който също така анализира честотата на пулса по време на измерването. 
Точността на това устройство е клинично доказана Ако се появи по време на измерването се установи нарушена сърдечна честота, символът за 
аритмия            се показва на дисплея. Ако символът се появява по-често (напр. няколко пъти в седмицата при ежедневни измервания) или ако 
изведнъж започне да се появява по-често от обикновено, препоръчваме на пациента да потърси съвет от медицинско лице. Устройството не може 
да замени кардиологичен преглед, но помага за откриване на нарушения на сърдечната честота на ранен етап.

2.4. Цветна индикаторна скала на дисплея
Цветната скала от лявата страна на дисплея показва в какъв диапазон попадат измерените стойности на кръвното налягане. 
В зависимост от височината на лентата показаните стойности са или в нормата (зелено), на границата (жълто и оранжево) или в зоната на опасност 
(червено). Класификацията съответства на 6 диапазона на таблицата, съгласно определенията на Европейското общество по хипертония (ESH), както е 
показано в таблицата от точка 2.2. Препоръките на Европейското общество по хипертония (ESH) позволяват по-ефективно диагностициране и лечение 
на хипертония и не противоречат на препоръките на Световната здравна организация.

Индикация за нормално кръвно налягане Индикация за гранично кръвно налягане Индикация за опасно кръвно налягане

Червено

Оранжево

Жълто

Зелено

Зелено

Зелено

Червено

Оранжево

Жълто

Зелено

Зелено

Зелено

Червено

Оранжево

Жълто

Зелено

Зелено

Зелено

Систолично 

(SYS)

Диастолично 

(DIS)

ПУЛС

Систолично 

(SYS)

Диастолично 

(DIS)

ПУЛС

Систолично 

(SYS)

Диастолично 

(DIS)

ПУЛС
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3. Различни компоненти на апарата 
Илюстрацията показва апарата WA-22H за измерване на кръвно налягане и сърдечна честота, състоящ се от:
а) Корпус и съставни части 

Съставни части Функции

1
Бутон ("Старт")

За стартиране и предсрочно прекратяване на измерванията.
За да видите резултатите от измерванията от паметта, задръжте бутона натиснат за 3 секунди.

2 LCD екран Показва Вашето измерено кръвно налягане и сърдечен ритъм.

3 Конектор на маншета Конектор за включване на маншета към устройството.

4 Отделение за батериите Поставете четири батерии AA тук.

5 DC6V Свързване с адаптера

3

1

2

4 5
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б) Маншет: 
Стандартен маншет ЕА- Сuff  М за раменната част на ръката 22 - 32 см
или универсален маншет EA-Cuff  M-L за раменната част на ръката 
22 - 42 см (в зависимост от окомплектовката на апарата)

в) Схема на дисплея

Индикатор за стойностите 
на кръвното налягане

Честота на пулса

Засичане на 
аритмичен пулс

Индикатор за статуса 
на батерията

Записани данни

Систолично кръвно 
налягане

Диастолично 
кръвно налягане

Пулс (мин.)
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4. Включване на апарата за кръвно налягане
4.1. Поставяне на батериите
След разопаковането на апарата първо поставете батерията. 
Отделението за батериите се намира от долната страна на устройството. 
1) Отворете капака на отделението за батерии по посока, 
 указана на капака на отделението за батериите.
2) Като спазвате правилния поляритет (както е показано в дъното 
 на отделението за батерии), поставете четири батерии с размер АА (1,5В). 
3) Затворете капака на отделението за батериите.

Внимание!
Ако предупреждението за батерията             се появи на дисплея, батериите са изтощени и трябва да бъдат сменени с нови. След като 
предупреждението за батерията              се появи, устройството се блокира докато батериите не бъдат сменени. Препоръчваме ви да използвате 
батерии с дълъг експлоатационен живот – алкални.
Ако апаратът за измерване на кръвно налягане няма да се използва за дълги периоди от време, моля, извадете батериите от устройството.
Проверка на функционалността:
За проверка на всички елементи на индикацията, натиснете бутона          
и го задръжте натиснат. Когато апаратът функционира правилно  
всички сегменти се появяват.

4.2. Използване на мрежов адаптер
1) Включете мрежовия адаптер в мрежа с променлив ток 

110-240 В, 50 Гц.
2) Включете щепсела на мрежовия адаптер в гнездото,
 разположено на десния панел на апарата.
 Захранването от батерията се прекъсва автоматично.
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Внимание!
Ако желаете да използвате мрежов адаптер, можете да го закупите 
отделно.
Използвайте само мрежов адаптер AD-155.
В случай на използване на някакъв друг адаптер, сервизният център 
не  поема отговорност за гаранционното обслужване на апарата.

4.3. Включване на маншета
Включете конектора на маншета към гнездото, разположено 
на левия панел на апарата, както е показано на рисунката. 

5. Извършване на измерване
5.1. Подготовка за измерване:
Непосредствено преди измерването избягвайте приема на храна, пушене, както и всякакви видове физическо натоварване. Всички тези фактори 
ще повлияят на резултата от измерването. Старайте се да отделите време, за да се отпуснете, седнали в кресло, в тиха атмосфера за около десет 
минути преди измерването. Винаги извършвайте измерването на една и съща ръка (най-добре на тази, на която кръвното налягане е по-високо). 
Старайте се да извършвате измерването редовно по едно и също време на деня, тъй като кръвното налягане се променя през целия ден.

5.2. Често срещани грешки
      

 Внимание!
За да има сравними измервания на кръвното налягане, те трябва да са извършени при еднакви условия. Като правило, измерванията се 
извършват в състояние на покой. 
Всякакво напрягане на пациента, например опиране на ръката, може да повиши кръвното налягане. Уверете се, че сте се настанили в удобна, 
отпусната поза. Не напрягате никой мускул в ръката. Използвайте възглавница, за да осигурите опора на ръката, ако е необходимо
Уверете се, че мястото, на което тръбата за въздух влиза в маншета, е позиционирано над лакътната ямка и е на нивото на сърцето. Ако тази точка 
се намира с 15 см по-високо от нивото на сърцето, апаратът ще покаже стойност на налягането с около 10 мм жив. ст. по-ниска от действителната 
стойност. Изборът на правилен размер маншет също е важно условие, което влияе на точността при измерване. Размерът на маншета зависи от 
обиколката на ръката (измерена при плътно прилягане в средата). 
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Забележка:  Използвайте единствено клинично одобрени оригинални маншети! Неплътно поставеният маншет може да повлияе и на точността 
на измерването. Повторното измерване на кръвното налягане трябва да се извършва само след 5-минутна почивка, тъй като по време на 
измерването кръвта в ръката се задържа, което може да доведе до грешки при измерването. Паузата зависи от възрастта и при възрастни хора 
могат да достигне до 10-15 минути.

5.3. Поставяне на маншета
а) Прекарайте края на маншета през металния пръстен, така че мястото, на което 
тръбата за въздух влиза в маншета, да е от външната страна.

б) Избутайте маншета над горната част на лявата ръка, така че тръбичката да сочи 
надолу по ръката

в) Сложи си ръката в маншета така, че краят му да е на разстояние 2-3 см над 
лакътната сгъвка. Мястото, на което тръбата за въздух влиза в маншета, трябва да се 
намира от външната страна, над лакътната ямка.

г) Плътно, но не прекалено стегнато, като се има предвид конусообразната форма на 
ръката, затегнете маншета чрез издърпване на свободния му край.

д) Маншетът трябва да плътно да обхваща ръката, тъй като в противен случай 
резултатът от измерването ще бъде неточен. Маншетът да не се поставя над облеклото.

е) Сложете ръката си на масата, така че на мястото, на което тръбата за въздух влиза 
в маншета, да е позициониран върху кубиталната (лакътната) ямка и е на нивото на 
сърцето. Следете за това тръбата за въздух да не се усуква и прегъва. 

ж) Изчакайте спокойно в продължение на няколко минути преди измерване.

Важно!
Измерванията могат да се извършват не само на лявата, но и на дясната ръка. При всички случаи, с цел контрол и съпоставяне на резултатите от 
измерване на кръвното налягане, измевранията трябва да бъдат извършвани върху една и съща ръка (на тази, в която кръвното налягане по-високо)
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д) Появата на символа  означава, че по време на измерването е установено нарушение на сърдечната честота.
В този случай резултатът може да се отличава от реалните стойности на Вашето кръвно налягане – повторете измерването. В повечето случаи това 
не е причина за безпокойство.
Важно е обаче да сте отпуснат, спокоен и да не говорите по време на измерване. Ако символът се появява редовно (например няколко пъти 
седмично при ежедневни измервания), се препоръчва да се информира лекаря. 

е) След завършване на измерването се чува дълъг звуков сигнал. Индикаторът показва измереното систолично и диастолично кръвно налягане 
и пулсовата честота. Преди да се свалите маншета или да започнете второ измерване, натиснете бутона за изпускане на въздуха от маншета 
(намира се върху гумената круша на помпата на апарата) и го задръжте до пълното излизане на въздуха от маншета.

5.4. Процедура за измерване
Забележка
Измерванията не трябва да се повтарят едно след друго в кратък период от време, тъй като резултатите от 
тези измервания се изкривяват. Преди да повторите измерването, изчакайте няколко минути от седнало или 
легнало положение. 

След правилно позициониране и свързване на маншета измерването може да започне:
а) Включете апарата, като натиснете бутона , изчакайте на дисплея да се появи "0" и да започне да мига 
триъгълникът, сочещ нагоре "  ".

б) Вземете гумената круша на помпата в свободната си ръка и напомпайте маншета до налягане, 
превишаващо с 40 mmHg стойността на очакваното систолично налягане. Ако не знаете какво е Вашето 
систолично налягане, напомпайте маншета до 160-180 mmHg. Налягането на маншета се показва на дисплея.

в) След достигане на необходимото налягане, оставете гумената круша на помпата и стойте спокойно, без да се 
движите и говорите. Процесът на измерване е започнал. Апаратът автоматично изпуска маншета и извършва 
измерването.

г) При откриване на пулса се появява мигащият символ  и се чува звуков сигнал при всеки удар на сърцето.
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5.5. Допълнително напомпване
Ако маншетът не е достатъчно напомпан, измерването се прекъсва и след няколко секунди на дисплея се показва триъгълникът на стрелка, 
сочеща нагоре. В такъв случай е необходимо, без да изпускате въздуха от маншета, да напомпате допълнителни 20 mmHg или повече над 
предишната стойност. 

  Внимание!
Ако маншетът е напомпан прекомерно (над 300 mmHg), на дисплея се появява “HI” и се чува предупредителен сигнал, като в такъв случай е 
необходимо незабавно да натиснете бутона за изпускане на въздуха от маншета (на фигурата разположен близо до крушата на помпата).

5.6. Прекъсване на измерване
Ако по някаква причина е необходимо да се прекрати измерването (например, поради лошо 
здравословно състояние), натиснете бутона на крушата, предназначен за изпускане на въздуха от 
маншета. Налягането в маншета започва рязко да се понижава, а в същото време на дисплея може да се 
появи символ за грешка. Изключете устройството чрез натискане на бутона .

5.7. Използване на функцията за памет
Апаратът за измерване на кръвното налягане автоматично запаметява последната измерена стойност. 
Ако нарушенията на сърдечната честота бъдат установени в резултат на направени измервания, които 
се съхраняват в паметта, на екрана на дисплея се появява .

Забележка
Измерванията не трябва да се повтарят едно след друго в кратък период от време, тъй като резултатите 
от тези измервания се изкривяват. Преди да повторите измерването, изчакайте няколко минути от 
седнало или легнало положение. 
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6. Съобщения за грешка. Неизправност
Ако се появи грешка по време на измерването, процедурата по измерване ще бъде прекратена. 
и грешка ще бъде показана на дисплея (например «Err 1»).

Грешка Описание Ваши действия

Err 1 Сигналът е прекалено слаб Проверете дали маншетът е поставен правилно. Повторете измерването.

Err 2 Сигнали за грешка
По време на измерването апаратът е установил сигнали за грешки, причинени например 
от движение на ръката. Повторете измерването, като държите ръката си неподвижна.

Err 3
Напомпването на маншета 
отнема прекалено много 
време

Маншетът могат да бъдат напомпан до желаното ниво на налягането. Може би има утечка 
на въздух. Проверете дали маншетът е включен правилно. Ако е необходимо, сменете батериите. 
Повторете измерването.

Err 5 Аномален резултат
Сигналите за измерване са неточни, поради което не е възможно да се покажат резултати. 
Прегледайте препоръките за извършване на надеждни измервания и след това повторете 
измерването.

«LO» 
Сърдечната честота е твърде 
ниска

Сърдечната честота е прекалено ниска (по-ниска от 40 удара в минута). Повторете измерването.

«HI» 
Пулс или налягане
маншетът е прекалено високо

Налягането в маншета е прекалено високо (над 300 mmHg) ИЛИ пулсът е прекалено висок (над 
200 удара в минута). Отпуснете се за няколко минути и повторете измерването.
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Други възможни неизправности и тяхното отстраняване
Ако има проблеми, когато използвате апарата, следните точки трябва да бъдат отметнати и, ако е необходимо, да бъдат взети съответните мерки:

Неизправност Начини за отстраняване

Дисплеят остава празен, когато инструментът е включен, макар че 
батериите са нови.

1. Проверете дали батериите са поставени правилно (полярност).
2. Извадете батериите и ги поставете отново. Ако дисплеят не работи, 
сменете батериите с нови.

Апаратът не измерва кръвното налягане или налягането е твърде 
необичайно за Вас.

1. Поставете правилно маншета на ръката.
2. Освободете от дрехата, ако тя пречи на измерването или стяга 
ръката Ви.
3. Повторете измерването в спокойно състояние.

При няколко направени последователни измервания има значителни 
разминавания в резултатите, въпреки че устройството работи 
правилно.

Моля, прочетете отново точка 5.2. Често срещани грешки. Повторете 
измерването.

Измерените стойности на кръвното налягане се различават от 
измерените от лекаря.

Записвайте всеки ден развитието на стойностите и се консултирайте с 
Вашия лекар относно тях.

По-нататъшна информация
Нивата на кръвното налягане варират дори при здрави хора. Следователно е важно да се сравняват измервания, направени при едни и същи 
условия (спокойна обстановка).
Ако има технически проблеми с апарата за измерване на кръвно налягане, се обърнете към магазина или сервиза на фирмата, разпространител 
на уреда. Никога не се опитвайте да ремонтирате уреда сами. Опитът да отворите самостоятелно корпуса на апарата и да го ремонтирате отменя 
всякаква отговорност на сервизния център за гаранционен ремонт на апарата.
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7. Поддържане и калибриране на апарата

а) Не излагайте уреда на екстремни температури, влага, прах или 
директна слънчева светлина.

б) Маншетът съдържа чувствителна херметична еластична камера.
Работете внимателно с маншета. Следете за това маншетът да не се 
усуква и притиска.

в) Почистване на апарата
Почиствайте апарата с мека и суха кърпа.
Можете да перете калъфа на маншета на 30°C (не го гладете!)
       ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: В никакъв случай не перете вътрешната еластична 
камера! Преди да изперете калъфа, винаги изваждайте чувствителната 
еластична камера от калъфа, а след това го поставяйте внимателно 
обратно.

г) Не изпускайте апарата и винаги работете внимателно с него.

д) Никога не отваряйте апарата! Това може да повлияе на калибрирането 
и да отмени гаранцията.

Проверка на точността
Интервалът за калибриране е 1 година.
За това препоръчваме периодична проверка за точност на апарата на 
всеки 2 години
или след механично въздействие (например изпускане).
За извършване на проверка и изпитвания се свържете с оторизиран 
сервизен център. 



Ръководство за употреба WA-22H

19

Bg

8. Съответствие със стандарти. Противопоказания. Утилизация
Високото качество на апарата е потвърдено с документи. 
Декларация за съответствие.
В Европейския съюз:
Спазването на изискванията на европейския стандарт за неинвазивни апарати за измерване на кръвно налягане:
  EN1060-1/12:95
  EN10603/09:97
  DIN58130, NIBP (неинвазивно измерване на артериалното налягане) – клинично изпитване
  ANSI/AAMI SP10, NIBP – изисквания.
Отговаря на изискванията на Европейския стандарт за електромагнитна съвместимост EN10601-1-2.
Клиничните изпитвания са направени в Германия в съответствие със стандарт DIN58130/1997, метод № 6 (последователен).
Изпълнени са регулаторните изисквания на Директива 93/42/ЕИО относно медицинските изделия от клас IIа.

Противопоказания. Не са установени противопоказания.

Утилизация: Изделията следва да бъдат унищожени в съответствие с приетите стандарти и да не се изхвърлят с битовите отпадъци.

9. Технически спецификации:
Тегло:   480g (с батерии и маншет)
Размер:   125 x 91 x 59 мм
Работна температура:  от –5 до +50°С
Влажност:   относителна влажност от 15 до 85%
Работна 
температура: от 10 до 40°С
Индикатор:   течнокристален
Метод на измерване: осцилометричен
Датчик за налягане: капацитивен
Диапазон на измерване: – налягане: от 20 до 280 mmHg (жив. ст.)
  – пулс: 40 до 200 удара в минута
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Индикация на налягането
в маншета: от 0 до 299 mmHg (жив. ст.)
Памет за измерените 
стойности: Запаметяване на последното измерване
Минимална 
стъпка на индикацията 1 mmHg (жив. ст.)
Статична точност
на измерване на налягането:  ±3 mmHg (жив. ст.)
Точност на измерване на пулса: по-малко от 5% измерените показания (в границите на от 40 до 200 удара в минута)
Захранване: 4 батерии тип AA (1,5 V)
Мрежов адаптер
(купува се отделно):  АD-155, входно напрежение 110-240 V, 50 Hz.
Изходно напрежение: стабилизирано 6V, 600 mА.
Окомплектовка:  стандартен маншет ЕА-Сuff  М за раменната част на ръката 22 - 32 см или универсален маншет EA-Cuff  M-L 
 а раменната част на ръката 22-42 см (в зависимост от окомплектовката на апарата)
 чанта за съхранение, четири АА батерии, упътване за употреба, гаранционна карта

Производителят си запазва правото да променя спецификациите на устройството.

10. Гаранция
• Производителят предоставя а гаранцията е за  срок от 36 месеца от датата на закупуване на устройството. 
• При откриване на производствен дефект в рамките на гаранционния срок апаратът ще бъде ремонтиран, а когато това не е възможно, се 

заменя безплатно.
• Гаранцията е в сила само ако гаранционната карта е изцяло попълнена и на нея има печат на търговското предприятие или печат на 

сервизния център.
• Гаранционното и безплатно сервизно обслужване не се извършва, ако на корпуса на апарата (включително дисплей, маншет и свързващи 

тръби) има следи от механично действие, вдлъбнатини, пукнатини, откъртвания и т.н., следи от отваряне на корпуса, следи от опити за 
ремонтиране извън оторизиран сервизен център, следи от проникване на влага в корпуса или от въздействие на корозивни вещества, както 
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и в други случаи на нарушение на правилата за съхранение, транспортиране и техническа поддръжка на уреда, предвидени от правилата, 
изложени в това ръководство.

• Гаранцията не покрива компоненти, подложени на износване, както и батериите, чантата за съхраняване и опаковката на апарата. 
• Гаранцията на маншета от една година, на мрежовия адаптер на 6 месеца.
• Гаранцията не покрива дефекти, възникнали в резултат на свързване към електрическата мрежа чрез мрежови адаптери , които не са 

препоръчани от B.Well, а също и поради пренапрежение в мрежата.

Дата на производство – първите четири цифри от серийния номер на апарата – тя е показана на обратната страна на апарата.
Първата и втората цифра – седмица на производство, а третата и четвъртата – годината на производство.
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Европейски представител  

Вижте инструкциите
за експлоатация  

Да не се изхвърля заедно
с битовите отпадъци  

Изделие от тип BF

Клас на защита срещу поражения
от електрически ток 
(II клас)  

CE маркировка за съответствие  

Производител

Сериен номер  

Модел  

Приложение: ограничение 
за температурата на приложение  

Съхранение: ограничение 
за температурата на съхранение  

Обяснение на символите, използвани върху опаковката:

СЪХРАНЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ
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B.Well Swiss AG  
Bahnhofstrasse 24
CH 9443 Widnau
Switzerland

    ONBO Electronic (Shenzhen) Co., Ltd. 
Ta Laneg Industrial Zone,  Long Hwa Chen, Bao An Shing, Shenzhen, China

  Microlife AG   Espenstrasse 139,  9443 Widnau, Switzerland

www.bwell-swiss.ch


