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Guarantee Card

BP A2 Basic

Name of Purchaser / ®.11.0. nokynatens /
VIme Ha kynyBaya / Numele cumparatorului /
Jméno kupujiciho / Meno zékaznika /

Ime in priimek kupca / Ime i prezime kupca /
Vasarlo neve / Ime i prezime kupca

Serial Number / CepuitHbliit Homep / CepueH
Homep / Numar de serie / Vyrobni €islo /
V/yrobné €islo / Serijska Stevika / Serijski broj /
Sorozatszam / Serijski broj

Date of Purchase / [Jata nokynkw / [lata Ha
3akynysaHe / Data cumpérarii / Datum nakupu /
Déatum kupy / Datum nakupa / Datum kupovine /
Vasarlas datuma / Datum kupovine

Specialist Dealer / CneupanuanpoarHbii gunep /
Cneumanuct guctpubyTop / Distribuitor de spe-
cialitate / Specializovany dealer / Specializovany
predajca / Spezializirani trgovec / Oviasceni diler /
Forgalmazo / Ovlasteni prodavac
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() ON/OFF button

@ Display

(® Cuff Socket

(@ Mains Adapter Socket
(® Battery Compartment
® Cuff

@ Cuff Connector

Time Button

(® M-button (memory)
Display

Battery Display

D Date/Time

@2 Systolic Value

@3 Diastolic Value

(3 Pulse Rate

@ Traffic Light Indicator
Pulse Indicator

@9 Cuff Check Indicator
@3 Arm Movement Indicator

Pulse Arrhythmia Indicator (PAD)

@) Stored Value

@ Read the instructions carefully before using this device.

Type BF applied part
T Keepay

Dear Customer,

Your new Microlife blood pressure monitor is a reliable medical
device for taking measurements on the upper arm. It is simple to
use, accurate and comes highly recommended for blood pressure
monitoring in your home. This device was developed in collabora-
tion with physicians and clinical tests carried out prove its
measurement accuracy to be of a very high standard.*

Please read through these instructions carefully so that you under-
stand all functions and safety information. We want you to be happy
with your Microlife product. If you have any questions, problems or
want to order spare parts please contact your local Microlife-
Customer Service. Your dealer or pharmacy will be able to give you
the address of the Microlife dealer in your country. Alternatively, visit
the internet at www.microlife.com where you will find a wealth of
invaluable information on our products.

Stay healthy — Microlife AG!

* This device uses the same measuring technology as the award
winning «BP 3BTO-A» model tested according to the British
Hypertension Society (BHS) protocol.

BP A2 Basic
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systolic (upper) value and the diastolic (lower) value, are
always measured.

The device indicates the pulse rate (the number of times the
heart beats in a minute).

Permanently high blood pressure values can damage your
health and must be treated by your doctor!

Always discuss your values with your doctor and tell him/her if
you have noticed anything unusual or feel unsure. Never rely
on single blood pressure readings.

There are several causes of excessively high blood pressure
values. Your doctor will explain them in more detail and offer
treatment where appropriate. Besides medication, weight loss
and exercise can also lower your blood pressure.

Under no circumstances should you alter the dosages of
any drugs prescribed by your doctor!

Depending on physical exertion and condition, blood pressure
is subject to wide fluctuations as the day progresses. You
should therefore take your measurements in the same
quiet conditions and when you feel relaxed! Take at least
two readings every time (in the morning and in the evening) and
average the measurements.

It is quite normal for two measurements taken in quick succes-
sion to produce significantly different results.

Deviations between measurements taken by your doctor or in
the pharmacy and those taken at home are quite normal, as
these situations are completely different.

Several measurements provide much more reliable information
about your blood pressure than just one single measurement.
Leave a small break of at least 15 seconds between two
measurements.

If you suffer from an irregular heartbeat (arrhythmia, see

* Disposal «Section 4.»), measurements taken with this device should be
11. Guarantee evaluated with your doctor.
12. Technical Specifications o The pulse display is not suitable for checking the
Guarantee Card (see Back Cover) frequency of heart pacemakers!
o |f you are pregnant, you should monitor your blood pressure
very closely as it can change drastically during this time!
&= This monitor is specially tested for use in pregnancy and
1. Important Facts about Blood Pressure and Self- pre-eclampsia. When y)(/)u detect unusual hig(HJ read)i/ngs in
Measurement pregnancy, you should measure again after 4 hours. If the
o Blood pressure is the pressure of the blood flowing in the reading is still too high, consult your doctor or gynecologist.
arteries generated by the pumping of the heart. Two values, the
2 microlife



How do | evaluate my blood pressure?

Table for classifying home blood pressure values in adults in
accordance with the international Guidelines (ESH, AHA, JSH).
Data in mmHg.

Cuff size for circumference of upper arm
S 17-22cm
M 22-32cm
M-L 22-42cm
L 32-42cm
L-XL 32-52cm

Range Systolic | Diastolic | Recommendation
blood pressure too [ ¥ 100 | ¥ 60 Consult your
low doctor

1. | blood pressure 100-130(60-80 |Self-check
optimum

2. |blood pressure 130-135/80-85 |Self-check
elevated

3. |blood pressure too 135 -160 |85 - 100 | Seek medical
high advice

4. | blood pressure 160 4 {100 4 | Urgently seek
dangerously high medical advice!

The higher value is the one that determines the evaluation.
Example: a blood pressure value of 140/80 mmHg or a value of
130/90 mmHg indicates «blood pressure too highy.

2, Using the Device for the First Time

Inserting the batteries

After you have unpacked your device, first insert the batteries. The
battery compartment () is on the bottom of the device. Insert the
batteries (4 x 1.5 V, size AA), thereby observing the indicated
polarity.

Setting the date and time

1. After the new batteries are fitted, the year number flashes in the
display. You can set the year by pressing the M-button (9). To
confirm and then set the month, press the time button (8).

2. Press the M-button to set the month. Press the time button to
confirm and then set the day.

S w

. Once you have set the minutes and pressed the time button, the
date and time are set and the time is displayed.

5. If you want to change the date and time, press and hold the time

button down for approx. 3 seconds until the year number starts

to flash. Now you can enter the new values as described above.

Selecting the correct cuff

Microlife offers different cuff sizes. Select the cuff size to match the
circumference of your upper arms (measured by close fitting in the
centre of the upper arm).

. Follow the instructions above to set the day, hour and minutes.

& Optional preformed cuffs «Easy» are available for better
fitting and comfort.
& Only use Microlife cuffs.
» Contact your local Microlife Service if the enclosed cuff (6) does
not fit.
» Connect the cuff to the device by inserting the cuff connector (7)
into the cuff socket (3) as far as it will go.

3. Taking a Blood Pressure Measurement using this
Device

Checklist for taking a reliable measurement

1. Avoid activity, eating or smoking immediately before the
measurement.

2. Sitdown for at least 5 minutes before the measurement and relax.

3. Always measure on the same arm (normally left). It is recom-
mended that doctors perform double arm measurements on a
patients first visit in order to determine which arm to measure in
the future. The arm with the higher blood pressure should be
measured.

4. Remove close-fitting garments from the upper arm. To avoid
constriction, shirt sleeves should not be rolled up - they do not
interfere with the cuff if they are laid flat.

5. Always ensure that the correct cuff size is used (marking on the

cuff).

o Fit the cuff closely, but not too tight.

o Make sure that the cuff is positioned 2 cm above the elbow.

o The artery mark located on the cuff (ca. 3 cm long bar) must
lie over the artery which runs down the inner side of the arm.

o Support your arm so it is relaxed.

o Ensure that the cuff is at the same height as your heart.

. Press the ON/OFF button (1) to start the measurement.

. The cuff will now pump up automatically. Relax, do not move
and do not tense your arm muscles until the measurement
result is displayed. Breathe normally and do not talk.

8. When the correct pressure is reached, the pumping stops and the

pressure falls gradually. If the required pressure was not reached,
the device will automatically pump some more air into the cuff.

~N o
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9. During the measurement, the pulse indicator @6 flashes in the
display.

10.The result, comprising the systolic G2 and the diastolic G3
blood pressure and the pulse rate G4 is displayed.

11.When the device has finished measuring, remove the cuff.

12.Switch off the device. (The monitor does switch off automati-
cally after approx. 1 min.).

How not to store a reading

As soon as the reading is displayed press and hold the ON/OFF

button (1) until «<M» @9 is flashing. Confirm to delete the reading by

pressing the M-button (o).

& You can stop the measurement at any time by pressing the
ON/OFF button (e.g. if you feel uneasy or an unpleasant
pressure sensation).

& If the systolic blood pressure is known to be very high,
it can be an advantage to set the pressure individually. Press
the ON/OFF button after the monitor has been pumped up to
alevel of approx. 30 mmHg (shown on the display). Keep the
button pressed until the pressure is about 40 mmHg above
the expected systolic value — then release the button.

4. Appearance of the Pulse Arrhythmia Indicator for
early Detection

This symbol @9 indicates that certain pulse irregularities were
detected during the measurement. In this case, the result may
deviate from your normal blood pressure - repeat the measure-
ment. In most cases, this is no cause for concern. However, if the
symbol appears on a regular basis (e.g. several times a week with
measurements taken daily) we advise you to tell your doctor.
Please show your doctor the following explanation:

Information for the doctor on frequent appearance of the
Arrhythmia indicator

This device is an oscillometric blood pressure monitor that also
analyses pulse irregularity during measurement. The device is
clinically tested.

The arrhythmia symbol is displayed after the measurement, if
pulse irregularities occur during measurement. If the symbol
appears more frequently (e.g. several times per week on
measurements performed daily) we recommend the patient to
seek medical advice.

This device does not replace a cardiac examination, but serves
to detect pulse irregularities at an early stage.

5. Traffic Light Indicator in the Display

The bars on the left-hand edge of the display @5 show you the
range within which the indicated blood pressure value lies.
Depending on the height of the bar, the readout value is either
within the optimum (green), elevated (yellow), too high (orange) or
dangerously high (red) range. The classification corresponds to
the 4 ranges in the table as defined by the international guidelines
(ESH, AHA, JSH), as described in «Section 1.».

6. Data Memory
This device automatically stores the last 30 measurement values.

Viewing the stored values

Press the M-button (9) briefly, when the device is switched off. The
display first shows «M» @9 and an average value. The device then
switches to the last stored value.

Pressing the M-button again displays the previous value. Pressing
the M-button repeatedly enables you to move from one stored
value to another.

Memory full

A Pay attention that the maximum memory capacity of 30
memories is not exceeded. When the 30 memory is full, the
oldest value is automatically overwritten with the 31st
value. Values should be evaluated by a doctor before the
memory capacity is reached — otherwise data will be lost.

Clearing all values

If you are sure that you want to permanently remove all stored
values, hold down the M-button (the device must have been
switched off beforehand) until «CL» appears and then release the
button. To permanently clear the memory, press the M-button
while «CL» is flashing. Individual values cannot be cleared.

7. Battery Indicator and Battery change

Low battery

When the batteries are approximately % empty the battery symbol
will flash as soon as the device is switched on (partly filled battery
displayed). Although the device will continue to measure reliably, you
should obtain replacement batteries.

Flat battery - replacement

When the batteries are flat, the battery symbol G9 will flash as soon
as the device is switched on (flat battery displayed). You cannot
take any further measurements and must replace the batteries.

4
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1. Open the battery compartment (8) on the bottom of the device.

2. Replace the batteries — ensure correct polarity as shown by the
symbols in the compartment.
3. To set date and time, follow the procedure described in
«Section 2.».
& The memory retains all values although date and time must
be reset - the year number therefore flashes automatically
after the batteries are replaced.

Which batteries and which procedure?

@& Use 4 new, long-life 1.5 V, size AA alkaline batteries.

& Do not use batteries beyond their date of expiry.

& Remove batteries if the device is not going to be used for a
prolonged period.

Using rechargeable batteries

You can also operate this device using rechargeable batteries.

&= Only use «NiMH» type reusable batteries.

&= Batteries must be removed and recharged when the flat
battery symbol appears. They should not remain inside the
device as they may become damaged (total discharge as a
result of low use of the device, even when switched off).

= Always remove the rechargeable batteries if you do not
intend to use the device for a week or more.

&= Batteries cannot be charged in the blood pressure monitor.
Recharge batteries in an external charger and observe the
information regarding charging, care and durability.

8. Using a Mains Adapter

You can operate this device using the Microlife mains adapter

(DC 6V, 600 mA).

@ Only use the Microlife mains adapter available as an original
accessory appropriate for your supply voltage.

& Ensure that neither the mains adapter nor the cable are
damaged.

1. Plug the adapter cable into the mains adapter socket @) in the

blood pressure monitor.
2. Plug the adapter plug into the wall socket.

When the mains adapter is connected, no battery current is consumed.

9. Error Messages

If an error occurs during the measurement, the measurement is
interrupted and an error message, e.g. <ERR 3», is displayed.

Error | Description | Potential cause and remedy

«ERR 1» | Signal too | The pulse signals on the cuff are too
weak weak. Re-position the cuff and repeat
the measurement.*

«ERR 2» | Error signal | During the measurement, error signals
a® were detected by the cuff, caused for
instance by movement or muscle
tension. Repeat the measurement,
keeping your arm still.

«ERR 3» [ No pres- An adequate pressure cannot be gener-
&) sure in the | ated in the cuff. A leak may have

cuff occurred. Check that the cuffis correctly
connected and is not too loose. Replace
the batteries if necessary. Repeat the
measurement.

«ERR 5» | Abnormal
result

The measuring signals are inaccurate
and no result can therefore be
displayed. Read through the checklist
for performing reliable measurements
and then repeat the measurement.*

«HI» Pulse or cuff | The pressure in the cuffis too high (over
pressuretoo | 300 mmHg) OR the pulse is too high

high (over 200 beats per minute). Relax for 5

minutes and repeat the measurement.*

«LO» Pulse too | The pulse is too low (less than 40 beats

low per minute). Repeat the measurement.*

* Please consult your doctor, if this or any other problem occurs

repeatedly.

@& Ifyouthink the results are unusual, please read through the
information in «Section 1.» carefully.

10. Safety, Care, Accuracy Test and Disposal

A Safety and protection

o This device may only be used for the purposes described in
these instructions. The manufacturer cannot be held liable for
damage caused by incorrect application.

o This device comprises sensitive components and must be
treated with caution. Observe the storage and operating condi-
tions described in the «Technical Specifications» section.

o Protect it from:

BP A2 Basic
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- water and moisture

- extreme temperatures
- impact and dropping

- contamination and dust
- direct sunlight

- heat and cold

o The cuffs are sensitive and must be handled with care.

* Do not exchange or use any other kind of cuff or cuff connector
for measuring with this device.

o Only pump up the cuff once fitted.

o The function of this device may be compromised when used
close to strong electromagnetic fields such as mobile phones or
radio installations and we recommend a distance of at least
1 m. In cases where you suspect this to be unavoidable, please
verify if the device is working properly before use.

o Do not use this device if you think it is damaged or notice
anything unusual.

o Never open this device.

o |Ifthe device is not going to be used for a prolonged period the
batteries should be removed.

o Read the additional safety information provided within the indi-

vidual sections of this instruction manual.
V) Ensure that children do not use this device unsupervised;
Qg some parts are small enough to be swallowed. Be aware of
the risk of strangulation in case this device is supplied with
cables or tubes.
Device care
Clean the device only with a soft, dry cloth.

Cleaning the cuff

Carefully remove spots on the cuff with a damp cloth and soapsuds.

A WARNING: Do not wash the cuff in a washing machine or
dishwasher!

Accuracy test

We recommend this device is tested for accuracy every 2 years or
after mechanical impact (e.g. being dropped). Please contact your
local Microlife-Service to arrange the test (see foreword).

Disposal
Batteries and electronic devices must be disposed of in
accordance with the locally applicable regulations, not with

™= domestic waste.

11. Guarantee

This device is covered by a 5 year guarantee from the date of

purchase. The guarantee is valid only on presentation of the guar-

antee card completed by the dealer (see back) confirming date of
purchase or the receipt.

o Batteries and parts that become worn with use are not included.

o Opening or altering the device invalidates the guarantee.

o The guarantee does not cover damage caused by improper
handling, discharged batteries, accidents or non-compliance
with the operating instructions.

o The cuff has a functional guarantee (bladder tightness) for 2 years.

Please contact your local Microlife-Service (see foreword).

12. Technical Specifications

Operating conditions: 10-40 °C /50 - 104 °F
15 - 95 % relative maximum humidity

Storage conditions: -20 - +55 °C /-4 - +131 °F

15 - 95 % relative maximum humidity
Weight: 340 g (including batteries)
Dimensions: 135.5 x 82 x 57 mm

Measuring procedure: oscillometric, corresponding to Korotkoff
method: Phase | systolic, Phase V diastolic
Measurement range: 20 - 280 mmHg - blood pressure
40 - 200 beats per minute — pulse

Cuff pressure display

range: 0-299 mmHg

Resolution: 1 mmHg

Static accuracy: pressure within + 3 mmHg

Pulse accuracy: + 5 % of the readout value

Voltage source: 4x 1.5V alkaline batteries; size AA

Mains adapter DC 6V, 600 mA (optional)
approx. 920 measurements
(using new batteries)

Battery lifetime:

IP Class: P20
Reference to EN 1060-1 /-3 /-4; IEC 60601-1;
standards: IEC 60601-1-2 (EMC); IEC 60601-1-11

Expected service life: Device: 5 years or 10000 measurements
Accessories: 2 years

This device complies with the requirements of the Medical Device

Directive 93/42/EEC.

Technical alterations reserved.
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Microlife BP A2 Basic
(@ Knonka BKI/BbIKII YBaxaeMmblil nokynatens,
@ [ucnneit Balu HoBbIi ToHOMETp Microlife sBnsAeTCS HageXHbIM MEAULIMHCKIAM

(® THe3mo ANst MaHXeTbI

@ THesno Ana 6rioka nUTaHMA
(® Orcek ans 6atapeit

(® MarxeTa

@ CoeanHnTens MaHxeTs!
KHonka Time (Bpems)

(@ Knonka M (MamsiTb)

Oucnnen

WHaukatop paspsaa 6atapeit

@D [lata/Bpems

(2 Cuctonmnyeckoe aaBneHue

(3 [vacTonuyeckoe aasneHne

@3 Yacrora nynkca

(9 WHavnkaTop YpOBHS AABNEHNS
WHavkatop nynsca

@9 WHanKkaTop NpaBUnbHOCTY HaleBaHNA MaHXKETbI
(8 WHankaTop ABMKEHNS pyKN
WHaukatop aputmum nynbca (PAD)
@0 CoxpaHeHHOe 3HaueHue

Mepea ucnonb3oBaHeM Npubopa BHUMATENBHO MPOYTUTE
[aHHOE PYKOBO/CTEO.

W3penve tuna BF

XpaHuUTb B CYXOM MecTe

npnBOpOM ANs BbIMOMHEHNS M3MEPEHNiA Ha Nneye. OH NpocT B
CMONb30BAHNM, TOYEH M HACTOATENBHO PEKOMEH0BAH ANs U3me-
PEeHNs apTepuanbHoro AaBneHus B AoMaLlHux ycnosusx. [Mpubop
Obin paspabotaH B COTPYAHMYECTBE C BPaYaMi, @ KIMHNYECkue
TECTbl NOATBEPAUN BbICOKYI0 TOYHOCTL €r0 U3MEpPEHIA.
[oxanyicta, BHUMATENbHO MPOYTATE HACTOALLME YKa3aHWs AN
Mony4YeHs YeTKOro NpeacTaBnernst 060 BCex PYHKLMAX U TEXHIKe
BesonacHocTu. Ham 6bl xoTenocs, Ytobbl Bl 6binv yooBNeTBOPEHbI
kayecTom uagenus Microlife. Mpu BO3HUKHOBEHIM BONPOCOB,
npobnem unu ans 3akasa 3anacHblx YacTei, noxanyucra, obpa-
LalTech B MECTHbIN cepBUCHBIN LieHTp Microlife. Baww gunep wnm
anTeka MOryT npegocTtasuTb Bam agpec gunepa Microlife B Bavweit
CcTpaHe. B kayecTBe anbTepHaTuBbl, NoceTUTE B VIHTEpHETE CTpa-
HULy www.microlife.ru, rae Bbl cMoXeTe HanTi psig NONe3HbIX
CBE/eHWIA N0 Hallemy v3aenmio.

ByabTe 3goposbl — Microlife AG!

* B npubope ucnosnb3o8aHa ma xe mexHooeus usmepeHut, Ymo u
8 ommeyeHHol Haepadamu modenu «BP 3BTO-Ax, komopasi
YCNeWwHo npowiia KIMUHUYECKUE UCNbImaHusi 8 COOMeememeuu ¢
npomokonom bpumatckoeo 'unepmoruyeckoeo Obwecmea (BHS).

8
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Ornaenexue

1.

BaxHas uHdopmauus 06 aprepuanbHOM JaBNeHUN U
CamMoCTOATeNbLHOE N3MepeHine
+ Kak onpepenuts apTepuansHoe faBnexne?

. BaxHas uHchopmaums 06 apTepuanbHOM
AABNEHUN N CaMOCTOSITENLHOE N3MepeHue

ApTepuanbHoe faBneHue - 370 JaBneHue KpoBu, NofaBaeMon
cepALeM B apTepuu. Beeraa namepsioTes jBa 3HaueHusl, cUcTo-

2. Wcnonb3oBaHue npubopa B NepBblii pa3 nuyeckoe (BepxHee) JaBneHue 1 ANacTonnyeckoe (HukHee)
+ YcraHoBka 6aTapeit [NaBrieHve.
+ YcTaHoBKa Aathl U BpeMeHH Kpome Toro, npuop nokassisaeT YacToTy nynbca (Y1Cro yaapos
+ [logbop noaxoasiLLein MaHxXeTbl CepALa B MUHYTY).
3. BuINonHeHMe U3MepeHHIt apTepUanbHOro AABNeHHs npu MocTosHHO NOBbLILWEHHOE apTepuanbHOe AaBNEHNE MOXET
nomowy npubopa HaHecTH ywiep6 Bawemy 3n0poBb1o, M B 3TOM cnyyae Bam
+ Kak OTMEHWTb CoxpaHeHue pesynbTara HeobxopuMo 06paTuTLCS K Bpasy! .
4. TIoSBNEHME MHAMKATOPA APUTMMY NYLCA HA PaHHER BE:ema cooblLLaliTe Bpayy o Batuem fasnerim 1 coobLuaiite emy/
cTagmm eif, ecrv Bbl 3ametunm yto-Hnbyap H%o6b|que WNK 4yBCTBYETE
5. MHQHKaTOp ypOBHA AaBNeHNA «CBETOdOP HeyBepeHHoCTb. Hukoraa He nonaraitech Ha pe3ynbTar
O[JHOKPATHOTO M3MEPEHMUA apTepuanbHOro AaBneHus.
6. Namats CyLLecTByeT HECKONMbKO MPUYMH BOSHUKHOBEHUS BbICOKOTO
*  poCMOTP COXPaHEHHbIX BENUMH apTepuanbHOro AaBneHus. Ball JOKTOp PaccKaxeT o HiX
* 3anonHeHue namsTi Gonee NoapoBHO 1 NPeANOXUT NoaxoasLIee nevyeHne. Kpome
* YpaneHwe Bcex 3HaueHuil npuema NekapcTBEHHbIX CPEZICTB, CHUKEHIE BECA U (hanye-
7. Wnpukarop pa3spsipa 6atapeit U ux 3ameHa CKWe Harpysku NOMOTYT CHU3UTb apTepuanbHOe AaBNeHme.
+ barapeu no4tn paspspkeHbl Hw npm kaknx 06cTOATENLCTBAX HE MEHANTE AO3UPOBKY
+ 3ameHa paspsikeHHbIX Gatapeit nio6bIX NekapcTB, Ha3HaYeHHbIX Bpa4yom!
+ 3neMeHTbl MNTaHus! Y MPOLIEAYPa 3aMEHb! B 3aBMCMOCTH OT (DM3MHECKUX HArpy30K 1 COCTOAHMS, apTe-
+ Vlcrionb30Batvie akkyMynSTOpoB pUaIbHOE AaBIeHye MOBEPKEHO 3HaUTETbHEIM KOHeGaHMﬂM'B
TeueHve AHst. MoaTomy Kaxabli pa3 npoueaypa U3mMepeHui
8. Wcnonb3ogakme Gnoka nuTakus [DOMKHa NPOBOANTLCSA B CMOKOWHBIX YCNOBUAX W Koraa Bbl
9. Coobwenus 06 ownbkax He uyBCTBYyeTe Hanpsxenus! MoTpebyeTcs He MeHee AByX
10. TexHuka 6e3onacHoOCTH, yxoa, npoBepKa TOYHOCTU U 13MepeHni (Kamoe yTpO 1 Kaxabln Beqep) Ons onpegenexus
yTUnU3aumMa CPELHET0 3HAYEHMS U3MEPEHMIA.
+ TexHuka Ge3onacHocTi 1 3aluTa CoBepLLEHHO HOPMAMLHO, eCTIV MPY ABYX U3MEPEHIAX NOAPSA
* Yxog 3a npuGopom nomnyyeHHble pe3ynbTaTbl byayT 0TAMYaThCA Apyr OT Apyra.
+ OuncTka MaHXeTbl PacxoxpaeHus Mexy pesynbTatami U3MepeHmii, NonyyeHHbIMN
+ [poBepka TOYHOCTM BPAYOM UMW B anTeke, W peaynbTatamu, MomyYeHHbIMM B
* Yunusaums [JOMaLLHIX YCTIOBUSIX, TakKe SBNSIOTCS BNOMHE HOpManbHbIMM,
11. Fapantus MOCKONbKY CUTYaLyK, B KOTOPbIX MPOBOASATCS U3MEPEHUs], COBEp-
12. TexHM4eCKUe XapaKTepPUCTMKU '”_IJGHHO Pa3NAHHE. i 06 6
FapaHTWiiHLIA TANOH (cM. Ha 0BpaTHOl cTopoke) eckonbKko M3mMepeHuit obecneunBaloT ropasno bonee
HafexXHyto MHchopmaLyio 06 apTepransHOM AaBNeHUK, Yem
0HO M3MeEpeHHe.
CaenaiTte HeGonbLON NepepbIB, MO kpaitHel Mepe, B
15 cekyHp, Mexay ABYMS U3MEPEHUAMN.
BP A2 Basic
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e Ecnu Bbl cTpapaeTe HapyleHvem cepauedueHus (aputmms,
cM «Pasgen 4.»), M3Mepenus, caenaxHble ¢ NOMOLLbI0 3TOr0
npubopa, AOMKHbI ObITb OLEHEHbI Balumm nevatyym Bpadom.

o [loka3aHus nynbca He NPUroAHbI ANA UCNONb30BaHNA B
KayecTBe KOHTPONA YacTOThbl KapAuocTUMynsTopa!

o Bo Bpems 6epeMeHHOCTY CrieayeT TLaTensbHO CreanTb 3a
apTepuanbHbIM AABIIEHNEM, MOCKOMbKY Ha MPOTSKEHNM 3TOMO
neprofa OHO MOXET CYLLECTBEHHO MEHATLCS!

&= OToT npubop cneLuanbHo TeCTUPOBANCS ANs NPUMEHEHHS B
ycnosusix 6epemeHHOCTI 1 npeaknamnciy. Ecnv Bel 06Ha-
PYXINM HEOBbIYHO BbICOKWIA pe3ynbTaT, To Bbl 4OMmKHbI
OCYLLECTBUTbL NOBTOPHOE M3MEPEHIE B TeYeHHe 4 4acos.
Ecnu pesynbTat no npexHemy BbICOKWI, TO MPOKOHCYMbTY-
pyiTECH CO CBOUM NEYaLLyM BPa4oM Wil TMHEKONOroM.

Kak onpenenutb aptepuanbHoe aaBnexne?

Tabnuua ans knaccuukaLum 3HaYeHuit apTepuanbHOro AaBNEHNS
B3POCIOrO YeroBeKa B COOTBETCTBIM C MEXAYHapOAHbIMU PEKOMEH-
paunamu ESH, AHA, JSH. [laHHble npuseaeHb! B MM.pT. CT.

YcTaHoBKa AaTbl U BpeMeHU

1. Mocne Toro, kak HoBble baTapeu BCTaBNeEHbI, Ha aucnnee
3aMuraeT Y1CroBoe 3HayeHue rofa. Fof ycTaHaBnMBaeTcs
HaxaTem kHonki M (9). [ins Toro, utobbl NoATBEPAUTDL
BBE/JIEHHOE 3HAYeHMe 1 3aTeM YCTAHOBUTL MECAL|, HaXMUTe
kHonky Time (Bpewms) (®).

2. Tenepb MOXHO YCTaHOBUTb MeCSL, HaxaTueM kHonku M. [ns
TOro, 4T06bl NOATBEPANTL BBEAEHHOE 3HAYEHME Y 3aTeM yCTa-
HOBWTb [eHb, HaxMuUTe KHomky Time (Bpems).

3. Cnepys BblLLENPUBEAEHHBIM MHCTPYKLMAM, YCTAHOBUTE fiEHb,
4ac 1 MUHYTBI.

4. Tlocne ycTaHOBKM MUHYT 1 HaxaTus kHomku Time (Bpewms) Ha
aKpaHe MoSIBATCS ata 1 Bpems..

5. [Inst u3MeHeHs AaTbl U BPEMEHU HaXMUTE W yAepxuBaliTe
kHonky Time (Bpemsi) npubnuantensHo B TeYeHne 3 cekyHs,
noka He Ha4yHeT MuraTk rog. locne 3Toro MOXHO BBECTY HOBbIE
3HAYEHMS, Kak 3TO OMUCAHO BbILLE.

Mopbop noaxoasei MaHXeTbl
Microlife npegnaraet MarxeTbl pasHbix pa3vepos. Beibepute

OueHKa iaBneHmsi onpeensieTcsi Mo HauBbICLIEMY 3HAYEHUHO.
Hanpumep: nasnexue 140/80 mm.pt.cT. 1 gaenetve 130/90 mm.pT.cT.
06a OLIEHNBAKTCS KaK «apTepuarnbHOe JaBMeHUe 04EHb BbICOKOE.

2. Wcnonb3oBaHue npudopa B nepBbIN pa3

YcTaHoBka 6aTapen

lMocne Toro, kak Bbl BbIHyNW Npubop 13 ynakoBKM, NPeXae BCero,
BcTaBbTe batapen. Otcek ans 6atapeil (5) pacnonoxeH Ha HIKHEN
yacTu npubopa. BetasbTe baTapem (4 x 1,5B, pasmep AA),
cobntofas nonspHOCT.

Cvcronu- | Buacto- MaHXeTy, pa3mep KoTopoil cooTBeTCTBYeT 06xBaTy Baluero nneya
[Nnanason yeckoe | nuyeckoe | Pekomenpauus (n3MepeHHOMY My NITOTHOM MpUMeraxiv NOCPEANHE Nneva).
apTepuanbHoe ¥ 100 ¥ 60 ObparuTech k Bpady Pa3mep MaHkeTbl | ans o6xBaTa nneya
[ABMEHIE CIALIKOM S 17-22 cm
Hi3Koe
1. | onTumanbHoe aptepu- |100-130 |60 - 80 CamocToATenbHbIi M 22-32¢cm
anbHoe f1aBeHne KOHTpOMb M-L 22-42cm
2. | nosbllweHHoe apTepu- |130-135 |80 -85 CaMoCTOSTeNbHbIiA L 32-42cm
; anbHoe fjaBrneHve S - KoongOJ'lb L-XL 32-52 oM
. | apTepuarbHoe - - paTiTeCh 3a Meau-
RABMEHHE CAALLIKOM AHCKO/ MOMOLL0 & [ononHuTensHO MOXHO 3aka3aTb MaHxeTy «KomdopT»
BbICOKOE ans 6oree yaobHoro ofeBaHus 1 koMdopTa.
4. | aprepuansHoe 1604  [1004 | CpouHo oBpatuTech &= _ lMonk3yiiTecs Tonbko MakkeTamn Microlife!
[iaBneHue yrpoxaloLLie 33 MEULIMHCKOI » OBpatuTecs B MECTHBIN cepBiCHbIiA LieHTp Microlife, ecrm
BbiCokoe nomoLbio! NPUNoXeHHaa MaHxeTa @ He noaxoauT.

» [MoacoennHuTe MaHXETY K Npubopy, BCTaBUB COEAMHUTENb
MaHXeTbl (7) B THE30 MaHXxeTbl (3) 0 ynopa.

3. BbinonHeHue namepeHun aptepuanbHOro
JaBreHus nNpy noMoLm npubopa

PekomeHaauuu ans nony4eHns HaaeXHbIX pe3ynbTaToB

n3MepeHun

1. W3b6eraitte huanyeckoit akTUBHOCTH, He ELLbTE U HE KypuTe
HEMocpeACTBEHHO Nepes N3MepeHneMm.

2. MNepepn n3mepeHnem npucsaabTe, No KpaiHeln Mepe, Ha NATb
MWHYT 1 paccnabbTecs.
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3. Bceraa npoBoanTe U3MEPEHUS HA OGHOM U TOW Xe pyke
(06b14HO Ha neBoit). PekomerayeTcst, 4To6bl BO BpeMmst
MepBOro BU3uTa NaLyeHTa, Bpay NpoBen U3MepeHus Ha AByX
pykax, YTobbl ONpefeniTb Ha kakoit pyke HyXHO NPOU3BOATL
“3MepeHus B AanbHeiem. MoTom n3MepeHst NpoBOASATCS
TOMbKO Ha TON pyKe, Ha KOTOPOI JaBMEHIe 0Ka3anoch BhbiLLe.

4. CHumuTe obneratoLLyto ogexay ¢ nneva. He cnegyert 3akatbiaTb
pykaB pybalLlku, 3T0 MOXET NPUBECTU K CAABMMBAHMIO, pykaBa U3
TOHKOM TKaHM He MELLIaloT M3MEPEHIIo, eCriv NpuneratoT cBo6oaHo.

5. YbeauTtecb, YTO NCMONb3YETC MaHXeTa NPaBuIbHOMO
pa3mepa (MapKk1poBKa Ha MaHXeTe).

o [INOTHO HAaNOXWUTE MaHXeTY, HO He CAIULLKOM TYro.

o YBeauTecs, YTO MaHxeTa pacnonoxeHa Ha 2 CM. BbILLE MOKTS.

o MeTka apTepum Ha MaHxeTe (NMMHUS AINHON OKOo 3 CM.)
DOMKHA HAaXOAUTLCA HaJ apTepnei C BHYTPEHHEN CTOPOHbI
pyKu.

o Pacnonoxwre pyky Tak, 4tobbl OHa ocTaBanack paccnabdneHHoM.

o YbeauTech, YTO MaHXeTa HaxoAUTCS Ha TO Xe BbICOTE, YTO
1 cepaLie.

6. Haxwmure kHonky BKI/BBIKIT (1) ans Havana nameperus.

7. Tenepb ByneT npoun3seaeHa aBToMaTYeCkas Hakayka
MaHxeTbl. PaccnabbTech, He ABUrainTech 1 He HanpsranTe
PYKy [0 TeX rop, noka He 0ToBpasnTCs pesynbTaT U3MepeHIs.
[lbilnTe HOPMAnbHO 1 He pasroBapuBaliTe.

8. Ecnu namepeHue yCneLIHo 3aBepLUeHo, nogKkayka npekpalla-
€TCS 1 NPOMUCXOANT NOCTENeHHbIN copoc AasneHns. Ecnv Tpeby-
€MOe A1aBMneHie He AOCTUTHYTO, NPUBOP aBTOMATUYECKW NPON3-
BeeT [IONONHUTENBHOE HarHeTaH!e BO3AyXa B MaHXeETY.

9. Bo Bpems u3mepeHws, MHAvKaTop Nynbca (6 MUraeT Ha aucnnee.

10.3aTem oTobpaxaeTcs pesynbTat, COCTOALLMA U3 CUCTONNYe-
CKOro (12 M ANaCcTONMYECKOro (13 apTepuanbHOro AaBneHus, a
Takke nynbca (4.

11.To OKOHYaHWIO 3MEPEHIS CHUMUTE 1 YOepuTe MaHXeTy.

12.01kntoumTe npubop. (TOHOMETP aBTOMATUYECKM OTKMIOUUTCS
npubnuauTensHo Yepes 1 MUHyTY).

Kak oTMeHnTbL coxpaHeHue pesynbTaTa

Kak Tonbko 0T06pasuTCs pesynbTat, HaxM1Te 1 yaepxusaiTe

kHonky BKIN/BbIKIN (1) so MOMeHTa, kak HauHeT MuraTb 3Hak «M» 9.

MoaTeepanTe yaaneHue pesynbTata, Haxas kHonky M (9).

& Bbl MOXeTe 0cTaHOBUTL M3MepeHie B NGO MOMEHT
HaxaTnem kHonkv BKI/BbIKN (Hanpumep, ecrv Bel nenbl-
ThiBaeTe HeynobCTBO N HEMPUATHOE OLLYLIEHNE OT
HarHeTaemoro AaBneHus).

Ecnu u3BecTHo, 4T0 y Bac 0ueHb BbICOKOE CUCTOMNM-
yeckoe AaBneHne, MOXeT ObiTb LienecoobpasHoi HAMBMaY-
anbHas HacTpoiika fiaBnenus. Haxmure kxonky BKN/BBIKI
nocne TOro, kak HakayaeTe fasneHune npubn. 4o 30 MM pT. CT.
(no aucnneto). YaepxuBaTe KHOMKY HaxaToil 40 Tex nop,
noka AaBneHue He nofHUMeTcs npubn. Ha 40 MM pT. CT. Bbilue
0XIAAEMOTO 3HaAYEHWS! CUCTONMYECKOrO JaBNeHUs — 3aTem
OTNYCTUTE KHOMKY.

&

4, TlosBneHWe UHAMKATOPA apUTMUK NynbCa Ha
paHHen cTagumn

3T0T cuMBON (19 yKa3bIBaET Ha TO, YTO BO BpeMSi U3MEPEHUs Bbinn
BbISIBNEHbI HapYLLEHUs Nynbca. B aTom cnyyae pesynbtat MoxeT
OTNMYaThCs OT Baluero HopmanbHOTO apTepuanbHoro AaBneHus —
noBTOPUTE U3MepeHKe. B BonbLUMHCTBE Cry4aes 3To He SBNSETCS
npuinHon Ans 6ecnokoitctea. OgHaKo ecnu Takol CMMBON NOSBIIS-
€TCS PErynspHo (Hanpyumep, HECKONbKO pa3 B HEAEMo NpU exef-
HEBHbIX N3MEPEHNSIX), PEKOMEHAYETCS coobLyuTL 06 3TOM Bpauy.
MokaxuTe Bpayy NpUBEAEHHOE HIKE 0DBSCHEHWE:

WHdopMaumsa Ans Bpaya Npu 4acTOM NOSIBNIEHNN Ha
Aucnnee MHANKaTopa apuTMUm

10T NpMbOp ABNSETCSH OCLMMNOMETPUYECKAM U3MEPUTENEM
apTepuanbHoro JaBneHuns, KOTopbli aHanuanpyeT Takke Hepe-
rynsPHOCTb MyNbca BO BpeMs uameperus. Mpubop npotuen
KIMHUYeCKVEe UCTbITaHNS.

CvmBon apuTmin oTobpaxaeTcs nocne U3MepeHusl, ecnv BO
BpeMs M3MepeHNst IMenu MecTo HapyLueHus nynsca. Ecnm atot
CMMBON NOABNSAETCS AOCTATOYHO YACTO (HAMPUMEP, HECKOMbKO
pa3 B Hefento Npy eXeHEBHbIX M3MEPEHUSAX), TO NaLMEHTy
pekomeHayeTcs 06paTUTbCS 338 MEAULIMHCKON KOHCYMbTaLMeN.
[pubop He 3ameHseT kaparonornyeckoro 06cneaoBaHNs, OAHaKo
M03BONSIET BbISBUTL HAPYLUEHWS MyMbCa Ha paHHei CTauu.

5. Wnpukatop ypoBHsa aasnenus «Ceetodop»

Monocky Ha NeBoM Kpato Ancnnes (19 NokasbIBalOT AManasoH, B
KOTOPOM NEXWT pe3ynbTaT apTepuanbHoro AaeneHuns. B sasucu-
MOCTM OT BbICOTbI PACrONOXEHNS CHUTLIBAEMOTO 3HAYEHNS B
MOIOCKe OHO ABMSETCS: ONTUMAIbHbIM (3€NIEHbIM), NOBbILLIEHHBIM
(>enTbIM), CIIULLKOM BbICOKIM (OpaHXeBbIM), yrpoxatoLLe
BbICOKUM (KpacHbIM). Knaccudmkaums cooteeTcTByeT 4 Anana-
30Ham B TabnuLe COrnacHo MexayHapoAHLIM peKoMeHAALMAM
ESH, AHA, JSH, kak onucaHo B «Pa3gene 1.».

BP A2 Basic
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6. MamaAtb

OT0 YCTPONCTBO aBTOMATUYECKN COXpaHseT nocneaHne 30 name-
PEHUiA.

MpocMoTp coxpaHeHHbIX BENUYUH

KopoTko HaxmuTe kHonky M (9) npw BbIkmoueHHOM npubope.
CHavana Ha mcnnee nokaxetcs 3Hak «M» @9 v cpeaHee
3HayeHwe. 3aTem nNpubop nokaxeT nocneaHee CoxpaHeHHoe
3HaYeHve.

MoBTOpHOE HaxaTue kHonkn M oTobpaxaeT npeapiayLiee
3HayeHwe. MHorokpaTHoe HaxaTue kHonkin M nossonsieT nepe-
KIio4aTbCs MeXAy COXPaHEHHBIMU 3HaYEHNSMU.

3anonHexue namaTn
O6paTtuTe BHMMaHKe, YTO MakcuMarnbHbIN 06beM NaMsTi B
30 n3mepeHmii He MOXET BbITb NpeBbilLeH. Koraa namsaTb
3anonHeHa, 31 U3mepeHue 3anMcbLIBaeTCA BMECTO
€aMoro paHHero. 3HaueHns [JOMKHbI ObiTb OTCNEXEHDI
BPaYoM [0 AOCTUKEHNS MaKCUMaIbHOTO 06bema namsiT —
MHaye faHHble ByoyT noTepsiHbI.

YnaneHue Bcex 3Ha4eHNN

Ecnu Bbl yBepeHbI B TOM, Y4TO XOTUTE yAaNNTb BCE XPaHUMbIE
3HayeHNs Be3 BO3MOXHOCTI BOCCTAHOBMEHNS, YAepXMBaliTe
KHOMKy M B HaXaToM NonoxeHun (npeasapuTensHo npubop Heob-
XOAMMO BbIKIIOYNTB) 0 nosiBneHns «CLy 1 3aTem oTnycTute
KHOMKY. [1N5 OYMCTKM NAMATY HaXMUTE KHOMKY M B MOMEHT, Koraa
muraet «CLy». OTaenbHble 3Ha4eHNs He MOTyT BbiTb YAaneHs!.

7. WHpmukaTop paspspa 6atapen v ux 3amMeHa

Batapeun noyTu paspsiKeHbl

Ecnn 6aTapen ncnonb3oBaHbl NpubnuauTensHo Ha %, To Npy BKIHO-
YeHUM npubopa CUMBON 3EMEHTOB NUTaHNs (10 ByAeT MuraTh
(oTobpaxaeTcs YacTUiHo 3apskeHHas 6atapest). HecmoTps Ha To,
4TO NPMBOP NPOJOIKUT HAZEKHO NPOBOAMTHL U3MEPEHHUS], He0bXO-
AVMMO NOATOTOBUTb HOBbIE 3MEMEHTHI MATAHNS HA 3aMEHY.

3ameHa pa3psikeHHbIX 6aTapen

Ecnu 6atapeu pa3psikeHbl, TO Ny BKMioYeHM npubopa cumeon

3MeMeHTOB nuTaHus 10 ByaeT Muratb (0ToBpakaeTcs paspskeHHas

6arapes). [lanbHeiiLune U3MEPEHIst He MOTyT MPOU3BOAMTLCA A0

3ameHbl BaTapeit.

1. Otkpoiite oTcek 6aTapelt (5) Ha HWUXHeit YacTu npubopa.

2. 3amenute 6atapeu, ybeamBLIMCh, 4TO COBNIOAEHA NONSPHOCTL
B COOTBETCTBMM C CYMBONaMM B OTCEKE.

3. [nsToro, 4toObl yCTAHOBMTb AATY M BPEMS, CNEAyiiTe NpoLieype,
onucaHHom B «Pasgene 2.».
@ B namatu coxpaHsioTcs BCe 3HaYeHWs, HO fjaTta v Bpems
OyayT cOpoLLEeHbI — NO3TOMY Nocre 3aMeHbl 6atapelt rog
aBTOMaTMYECKN 3aMUraeT.

AnemeHTbI NUTaHMA ¥ NpoLeaypa 3aMeHb!

& Moxanyiicta, ucnonb3ayiite 4 HoBble LLENOYHbIE BaTapen
Ha 1,5B ¢ gnutenbHbIM cpokom cnyxObl pasmepa AA.

& He ncnonbayiite 6atapen ¢ MCTEKWMM CPOKOM FOAHOCTY.

@ [HocraHbTe 6atapeu, ecniv npubop He ByoeT UCnonb3o-
BaTbCS B TEYEHWe ANNUTENBHOTO NEPUOAA BpEMEHMU.

Ucnonb3oBanue akkymynsTopos

C npnbopom MOXHO paboTaTh, MCNONb3ys aKKyMynATOPHbIE
Gatapew.

& [oxanyiicTa, MCNONb3yiTe TONbKO OAMH TUM akkyMyns-
TopHbIx 6atapeit «NiMH».

batapen Heobxoaumo BbIHYTb U NEpe3apsauTb, eCrv
MOSABNAETCS CUMBON 3MEMEHTOB NUTaHNS (pa3pskeHHas
6atapes). OHM He [OMKHbI OCTaBaTLCA BHYTPM Npubopa,
MOCKOMbKY MOTYT BbIATM 3 CTPOS (e B BbIKMOYEHHOM
npubope 6atapen NPOAOMKAKOT pa3psKaTbCs).

Bcerna BbIHMMaiiTe akkyMynsTopbl, ecnv He cobupaeTech
nonb30BaTbCs NPUOHOpPOM B TeUeHUe Heaenn unu 6onee!
AxkymynsTopbl HE MoryT 3apsxatbest B ToHOMeTpe!
TMoBTOPHO 3apsianTe akkyMynsiTopbl BO BHELUHEM
3apAHOM YCTPOWCTBE W 03HAKOMbTECH C MH(OpPMALyEN
1o 3apsiake, yxoay W CPoky Cryxobi!

&

9

9

8. Wcnonb3oBaHue 6noka nUTaHua

Bbl MoxeTe paboTaTh ¢ npubopom npu nomoLy Bnoka nuTaHus

Microlife (MocTosHHbI Tok 6B, 600 MA).

&= Wcnonbayiite Tonbko 6noku nutaHus Microlife, oTHocs-
LMECS K OPUTVHANBHBIM NPUHAANEXHOCTAM 1 paccyv-
TaHHble Ha COOTBETCTBYIOLLEE HanpsHKeHMe.

&= Ybeautechb B TOM, YTO HW BNIOK MUTaHWsl, HU kabenb He
MoBPEXAEHbI.

1. BcraBbTe kabenb 6noka nuTanms B rHe3no 6noka nutanms (4)

B TOHOMETPE.

2. BcraBbTe BUNKy b6roka nuTaHns B po3eTKy.

Mpw noaknioyeHnn 6roka NUTaHNS TOK ANEMEHTOB NUTaHUS He

notpebnsercs.
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9. CoobleHus 06 owmnbkax

Ecnv Bo Bpems namepeHmns nponcxoant owmbka, To npoleaypa
13MepeHus NpepbIBaeTes U BblaeTcs cooblueHne 06 ownbke,
Hanpumep «ERR 3».

Owwnbka | Onucanue |BoamoxHas npuyMHa U yCTpaHeHue

«ERR 1» | CurHan MMnynbCHble curHanbl Ha MaHxeTe
CIMILKOM | crimLiKoM criabble. MoBTOpHO HanoxuTe

cnabbiit MaHXeTy 1 MOBTOPUTE U3MepeHue.*

«ERR 2» | OwnbouHble | Bo Bpems n3mepenus manxeTa 3adnk-
a® CHrHambI c1poBana oLWMBOoYHbIE CUrHaMbI,
BbI3BaHHbIE, HAaNPUMep, ABUKEHNEM
UM CoKpaLLieHneM MblLuiLy. MosTopuTe
13MepeHue, iepxa pyKy HEMOABIKHO.

«ERR 3» | OtcyTeT- MarxeTa He MOXeET bbITb HakayaHa 40

&) BYeT Heo6X0AMMOr0 YPOBHS [IABMEHNS.
[aBnexve B | BoaMoxXHo, UMEET MeCTo yTeuka.
MaHxXeTe MpoBepbTe, 4TO MaHXeTa Nofcoeau-

HeHa NpaBuIbHO U He CIIMLLKOM
ceoboaHa. lNpn HeobxoauMoCTy 3ame-
HuTe HaTapew. MoBTOPUTE U3MEPEHNE.

«ERR 5» | Own604HbIit | CurHarbl M3MepeHmnst HETOYHbI, 13-3a Yero

pesynbTaTr | 0ToOpaxKeHNe pe3ynbTaToB HEBO3MOXHO.
(apredpakt) | lpoyTnTe pekomeHaaLmMn ANs NonyyeHns
HaZeXHbIX Pe3ynbTaToB U3MEPEHUI 1
3aTeM MOBTOPUTE M3MepeHme.*
«HI» Mynbc unu | [laBneHne B MaHXeTe CRIMLLIKOM BbICOKOE
pasneHne | (csbiwe 300 mm pr. cT.) UIU nynbc
MaHXeTbl | CTIMLLIKOM BbICOKMIA (cBbilLe 200 ynapos B
CNULLKOM MUHYTY). OTOOXHUTE B TEYEHWNE 5 MUHYT
BbICOKM 11 MOBTOPUTE U3MepeHye.*
«LO»  |Mynbe [MynbC CMLIKOM HU3KKIA (MeHee
cnvwkom |40 ygapos B MUHYTY). [oBTOpUTE M3Me-
HU3KNIA peHve.*

* Moxanyticma, NPOKOHCYbMUpPYLMech ¢ 8pa4oM, eCiiu 3Ma Unu Kakasi-

nubo dpyaas npobnema 803HUKHEM NOBMOPHO.

&= Ecnu Bam kaxeTcsl, YTo pesynbTaThl OTANYaTCS OT
00bI4HbIX, TO, NOXanyicTa, BHUMATENbHO NPOYTUTE
MHopmaumto B «Pasgene 1.».

10. TexHuka 6e30nacHOCTH, yXxof, NPoBepka TOYHOCTH
M yTUNM3auus

A TexHuka 6e30nacHOCTM U 3awwmTa

o [lpnbop MOXeET NCNONb30BATLCS TOMBKO B LIEMSX, ONUCAHHbIX B
AaHHoM BykneTe. M3roToBuTENb HE HECET OTBETCTBEHHOCTM 3a
MOBPEXAEHNS, BbI3BaHHbIE HEMPABUIbHBIM NCMOMb30BAHNEM.

o B cocras npubopa BXoAST HyBCTBUTENbHbIE KOMMOHEHTbI,
TpebytoLme ocTopoxHoro obpalieHns. O3HaKoMbTeCh C yCro-
BMSIMW XpaHEHs! W SKCTMyaTaLm, On1caHHbIMU B pasgene
«TexHn4eckue xapaKkTepucTUKiy!

o Qbeperaiite npnbop ot:

- BOfbI ¥ BNAru

- 3KCTpeMmanbHbIX TemnepaTyp
- YBapoB 1 NaaeHui

- 3arpsA3HEHMs 1 Nbin

- MPAMbIX COMHEYHbIX yyei

- Xapbl 1 xonoga

o MaHxeTbl NpeacTaBnAioT CoBOM YyBCTBUTENbHbIE SNEMEHTBI,
TpebytoLime GepexHoro obpalleHms.

* He meHsiiTe Apyrie 4acTy MaHXeTbl UM KOHHEKTOP MaHXeTb!
[ONS U3MEPEHUIA C 3TUM YCTPOICTBOM.

Mpon3BoanTe HakauKy TOMbKO HANOXEHHON MaHXETbI.

® /ICTOYHWKN CUTMBHOTO 3MEKTPOMArHUTHOTO W3Ny4eHus, Kak
MOBMNbHbIE TENEdOHbI UM PAANOCTaHLIM, MOTYT NOBNUATL Ha
paboty npubopa. Mbl pekoMeHfyeM COXpaHsTb ANCTaHLMIO
MUHUMYM 1 M OT MCTOYHMKOB 3MEKTPOMArHUTHOTO M3nyyenus. B
cnyyae, €Cnv 3T0 HEBO3MOXHO, NOXanyicTa, yA0CTOBEPbTECH B
npaBunbHol paboTte npubopa nepep ero UCMoNb30BaHUEM.

o He ucnonb3ayite npubop, ecnv Bam kaxeTcs, 4TO OH NOBPEXAEH,
1nm ecnv Bol 3ameTunn 4to-nnbo HeobbiuHoE.

o Hukoraa He BCkpbIBaiiTe npubop.

o Ecrnv npubop He ByaeT 1cnonb3oBaTbest B TeYeHWE ANUTENBHOTO
nepuoda BpeMeHI, TO U3 Hero criedyeT BbIHyTb GaTapen.

o [lpouTnTe fanbHemwme ykasaHus no besonacHoctn B
OTAenbHbIX pasaenax atoro byknera.

%) Mo3aboTbTeCh 0 TOM, YTOBbI AETY HE MOTNW UCMONL30BaTL

Q npubop 6e3 npucMoTpa, NOCKONbKY HEKOTOPbIE Er0 Menkie

4acTv MoryT BbITb NpornoyeHsl. Mpu nocTaske npubopa ¢
kabensmu u Tpybkamu BOIMOXEH PUCK YAYLLEHNS.

Yxop 3a npubopom
Mcnonbayitte Ans YncTku npubopa TOMbKO CyXyH, MATKYI0 TKaHb.
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OumncTka MaHXeTbl

OCTOPOXHO YAANNTE NATHA C MAHXKETbI C MOMOLLbHO BITAXHOM

TPSINKA U MbIIbHON BOAbI.

A NMPEAYNPEXAEHWE: He cTupaTb MaHXeTy B CTUpanbHOM
1NK NOCYAOMOEYHOM MaLLuHe!

MpoBepka TouHOCTH

MbI pekomeHayem NpoBepsTb TOYHOCTb Npubopa kaxaple 2 roaa

nnbo nocne MexaHUYeCKoro Bo3AeNCTBIS (Hanpumep, NageHms).

[ins npoBefeHNs TecTa 06paTUTECH B MECTHBI CEPBUCHDI LIEHTP

Microlife (cm. BBeaeHuE).

Yrunusauus

E Barapev 1 anekTpoHHbIe NpKbopel crieayeT yTUnu3npoBaTh
B COOTBETCTBUM C NPUHSITBIMU HOPMaM 1 He BblbpackiBaTh

™= BMecte ¢ BbITOBbIMY OTXOAAMM.

11.TapaHTus

Ha npubop pacnpocTpaHsieTcs rapaHTus B TeueHne 5 net ¢ Aar
npuoBpeTeHusi. MapaHTUs AeMCTBUTENbHA TOMBKO NPY HAMMYMN
rapaHTUHOTO TarnoHa, 3anofHEHHOrO AUNepoM (CM. ¢ 0bpaTHo

CTOPOHbI), NOATBEPXKAAIOLLEr0 AATY MPOAAXKH, UMM KACCOBOTO YekKa.

o Ha 6aTapeu 1 KOMNNEKTYIOLME YaCTU rapaHTUs He pacmpo-
CTpaHsieTcs.

* BckpbITie 1 MexaHn4eckie NOBPEXAEHNS NPUBOAAT K yTpaTe
rapaHTuu.

o [apaHTWs He pacnpoCcTPaHSETC Ha NOBPEXAEHMS,
BbI3BaHHbIE HenpaBuNbHbIM 06paLLeHreM, pa3psaNBLLIMMUCS
BaTapesimu, HecyaCTHbIMM CITy4assMI U HEBBINOMHEHNEM
MHCTPYKLMA MO 3KCnnyaTaLuy.

o [apaHTWs Ha MaHXeTy BKIIOYaET rapaHTUIio Ha BHYTPEHHIOK
Kamepy (repMEeTU4HOCTb Kamepbl) Ha 2 rofa.

lMoxanyiicTa, oBpaTuTech B MECTHbII CepBUCHbIN LeHTp Microlife

(cm. BBeAeHue).

12. TexHMYeCKMe XapaKTepPUCTUKN

Ycnosusa npumerenus: ot 10 go 40 °C

MaKcuMarbHasi OTHOCUTENbHAS Biak-
HocTb 15-95 %

o1 -20 po +55 °C

MaKCUMarnbHasi OTHOCUTENbHAS Brax-
HocTb 15 - 95 %

340r (skntovas batapen)

YcnoBus xpaHeHus:

Macca:

PasmepbI: 135,5x 82 x 57 Mm
Mpoueaypa u3mepeHus: OcLMINOMETpUYECKas!, B COOTBETCTBUM
¢ Metopom KopoTkosa: hasa | cuctonu-
Jeckas, hasa V guacTonuueckas
Ouana3oH usmepenui: 20 - 280 MM pT. CT. — apTEpUanbHOE
[iaBneHve
40 - 200 ygapoB B MUHYTY — NynbC
WHankauus paBnexus

B MaHXxeTe: 0-299 mm pr.CT.

MuHMManbHbIW war

MHAVKaLMK: 1 MM pT.CT.

CraTuyeckas

TOYHOCTb: AaBnexve B npefenax + 3 MM pr. CT.
To4HoCTb U3MEpeHMs

nyneca: +5 % CUMTAHHOrO 3HaYeHMs

WcTouHuk nuTtaHmus: 4 x 1,5B wenouHble batapen pasmepa
AA

Brok nuTaHns NoCTOSHHOTO Toka 6B,
600 MA (onuuoHanbHo)

Cpok cnyx6bi npumepHo 920 namepenuit (npu

Gartapeu: MCMONb30BaHNM HOBBIX LENOYHbIX
Gatapeit)

Knacc sawmtbl: IP20

CootBeTcTBUE EN 1060-1 /-3 /-4; IEC 60601-1;

CTaHAapTam: IEC 60601-1-2 (EMC); IEC 60601-1-11

OxuAaaeMbIi Cpok [Mpubop: 5 net unm 10000 namepeHui

Cryx0b1: Komnnekrytowue: 2 roga

[anHbin npubop cooteeTCTBYET TPpeboBaHuaM anpektusbl EC o
MeAuumHckoM obopynoBaHum 93/42/EEC.
[MpaBo Ha BHECEHWE TEXHNYECKUX U3MEHEHNI COXPaHSETCS.
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Microlife BP A2 Basic

(@ ByToH Bkn./Makn. (ON/OFF)

@ [ucnneit

(® THe3po 3a MaHwWeTa

(@) THesno 3a afjanTepa 3a enekTpudeckaTa Mpexa
(® Orpenenve 3a 6atepunte

(® MaHwer

@ KowexTop 3a MaHwWeTa

ByToH 3a HacTpoiika Ha Yaca

(® M-6yTOH (namer)

Oucnnen

WHaukatop 3a 6atepunte

@) [atalyac

@2 CucronHa cToitHocT

@3 [nactonHa CTOMHOCT

(9 BenununHa Ha nynca

@9 WHaukaTtop «ceeTochap»

WHaukatop 3a nync

@9 VHaukaTop 3a NPaBMIHO NOCTABEH MaHLLET
(8 WuamkaTop 3a ABUKEHNE Ha pbKaTa
Muaukatop 3a nyncoea aputmus (PAD)
@9 3anameTeHa CTOMHOCT

MpoyeTeTe BHUMATENHO MHCTPYKLMUTE, MPeav fa Nonasate
TO31 ypeq.

Knacudvkaums Ha n3nonssanute getaiinu - un BF

CbxpaHsiBaliTe Ha Cyxo

YBaxaemu notpebutento,

Bawwumst HoB Microlife anapat 3a n3mepeaHe Ha KpbBHO HansiraHe
€ HaflexaeH MeaULMHCKU Ypeq 3a U3BbPLUBAHE Ha M3MepBaHUS
Hap nakbTs. TOV € NeceH 3a M3nonasaHe, TOYEH W NOLX0AAL 33
13MepBaHe Ha KPbBHOTO HansiraHe B JOMALLHY ycnoBus. Toau
VHCTPYMEHT e pa3paboTeH B CbTPYAHNYECTBO C Nekapu, a
KMMHUYHWTE U3NUTaHWS AOKa3BaT BUCOKATa My TOYHOCT.*

Morisi, npoyeTeTE BHUMATENHO TE3M Yka3aHWs, 3a Aa MOXeTe Aa
pasbepeTe BCuUKK (yHKLMM Ha anapata v MHgopmaLusiTa 3a
6esonacHoTo My non3saHe. Vckame aa CTe [OBOMHM OT BaLns
Microlife npogykT. Ako UmaTe BbnpocK, Npobnemm nnv uckate ga
nopbyaTe Pe3epBHN YacTH, MONS CBbPXKETE Ce C MECTHUS npes-
crasuten Ha Microlife-KnuenTcku ycnyru. Bawmst guctpubytop
WNK anTekap MOXe fia BU Jjajie aapeca Ha aucTpubytopa Ha
Microlife BbB Balwata ctpaHa. [lpyra Bb3MOXHOCT € fja noceTuTe
VHTepHeT Ha www.microlife.bg, kbaeTo moxeTe fa Hamepute
W3KIKYUTENHO NONe3Ha MHAOPMALMS 3a NPOAYKTUTE HU.
Bvaete 3gpasw — Microlife AG!

* To3u anapam u3non3sa cbuama mexHomoaus 3a uMepeaHe
kamo cneyenunus Haepada modesn «BP 3BTO-A», mecmeaH
CcbenacHo npomokona Ha bpumarckomo dpyxecmso Ha xunep-
monuyume (BX).
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CbabpkaHue

1.

[3,]

1.
12,

BaxHu haKTi 3a KPBBHOTO HansraHe U CaMOCTOATENTHOTO
u3mepBaHe
+ Kak ga onpefens kakeo € KpbBHOTO MU HansraHe?

. Axo usnonsgare anapara 3a MbpBU NbT

+ [octassHe Ha baTepuute
+ 3apaBaHe Ha aaTa U vac
+ W36op Ha nopxopsiL MaHLweT

. M3mepBaHe Ha KpBLBHOTO HanAraHe Ype3s M3NON3BaHe Ha

TO3u anapat
+ Kak fa He Obae 3anameTeHo nokasaHue

. MosiBaTa Ha UHAMKaTOPa 3a PaHHO OTKPUBaHE Ha NyNicoBa

apuTMmna

. MHpgukatop «cBeTodhap» Ha aucnnes
. Mamert 3a gaHHK

+ [lpernea Ha 3anameTeHUTe CTOAHOCTY
+ [lameTTa € MbiHa
* M34ncTBaHE Ha BCUYKM CTONHOCTM

. MHaukatop 3a 6aTepumnte M nogmsiHa Ha 6aTepuuTe

+ batepuuTe ca nouTn U3TOLLEHM

+ bBarepuuTe ca 3TOLLEHN — NOAMSIHA

+ KakBw 6atepuu 1 kaksa npoeaypa?

+ M3non3BaHe Ha akymynaTopHu 6atepun

. M3nonsBaHe Ha aganTep 3a efnleKTpuyecka mpexa

CbobLeHuns 3a rpeluka

. Tect 3a 6€30MaCHOCT, Fp1Ka, TOYHOCT 1 JenoHUpaHe

+ besonacHocT v 3awmTa

+ [pwxa 3a anapata

+ [louncTBaHe Ha MaHwweTa

+ Tect 3a TOYHOCT

+ [lenoHupaxe

[apaHuus

TexHuyecku cneuudmkaumm

lapaHuuMoHHa kapTa (BUXTe 3afHaTa KopuLua)

BaxHu hakTu 3a KpLBHOTO HansraHe U CaMoCToSA-
TeNnHoTo usMepBaHe

KpbBHO HansraHe Hapu4ame HansiraHeTo Ha KpbBTa, NpeMm-
HaBalLla npe3 apTepuuTe, KOeTo ce 0bpasyBa OT noMneHata
AENHOCT Ha CbpLieTo. BuHaru ce namepsar [jBe CTORHOCTH,
CUCTOIHA (BNCOKA) CTOMHOCT W AMACTOJIHA (HUCKA) CTOMHOCT.

YpeabT 0T4MTa ChLLO M BeNUUYMHATa Ha nynca (6posT Ha
yAapuTe Ha CbpLIETO 33 efHa MUHYTa).

AKO MOCTOSIHHO MMaTe BUCOKO KPbBHO HasnsiraHe, TOBa
MoXe Aa yBpeAu 3ApaBeTo BU v TpAOBa Aa ce 06bpHeTe 3a
nomouy KbM nekaps cu!

BuHaru obcbxpaaiiTe CTOMHOCTUTE C BalLMs fiekap U My Cbob-
LaBaliTe, ako 3abenexuTe Hewwlo HeobuyainHo UK ce NoYyB-
cTBaTe HecurypHu. Hukora He pa3uuTaiiTe Ha eAHOKPaTHO
M3MepeHUTe CTOWHOCTM.

VIMa MHOrO NPUYMHM 3a M3KNIOYUTENHO BUCOKU CTOMHOCTU Ha
KPbBHOTO Hansraxe. BawwmsT nexap Lye By v oBscHN
noApo6HO 1 LLe BY NPeanoxXu neveHue, ako € HeoOXoaymo.
OcBeH nekapcTeata, 3arybata Ha Terno 1 usndeckute
ynpaXHeHWs! CbLLO MoraT fija CrioMOorHaT 3a MOHWXaBaHETo Ha
BalueTo KpbBHO HansraHe.

Mpy HMKaKBK 0GCTOATENCTBA He TPsIGBA Aa NPOMEHsITe
[l031Te Ha NeKkapcTBaTa, NpeAn1caHun Bu OT Bawwus nekap!
B 3aBMCMMOCT OT pM3NIeCKUTE YCUNUS 1 CbCTOSHUE, CTOMHO-
CTUTE Ha KPbBHOTO HansiraHe Ce MPOMEHSIT Npe3 LieNnus eH.
3aroBa TpsbBa Aa M3BBLPLIBATE M3MEPBAHUSATA B €HAKBM
CbCTOSIHUSA Ha CMOKOWCTBME M KoraTo cTe oTnycHatu!
lMpaBeTe Hait-Marnko no ABe NOCNeaoBaTeNHN M3MEPBAHNS
(cyTpwH 1 Beyep), kaTo yCpeAHsiBaTe NOMyYeHnTe CTOMHOCTY.
HopmarHo e fBe U3mepBaHms,, HanpaBeH CKOPO eHO cred
[pyro, Aa nokaxat [OoCTa pa3fiuyHK pe3ynTaTu.
OTKNOHEeHus B CTONHOCTUATE Ha N3MepBaHUSITa, HanpaBeHy oT
neKapsi BU UIK B arnTekaTa, v Te3u HanpaBeHM BKbLUM ca
HaMbTHO HOPMaITHY, Thil KATO YCIOBUSTA, NPY KOUTO Ca Hamnpa-
BEHM, Ca HAMbIHO Pa3nuyHM.

Hsikonko n3mepBaHus ocurypsisaT MHOTO Mo-HagexaHa
MHcbopmaLys 3a BalueTo kpbBHO HansraHe, OTKOMKOTO CaMo
€[1HO EAVHUYHO U3MEpBAHE.

HanpaBeTe manka nay3a ot noHe 15 cekyHan Mexay e
13MEPBaHNs.

Ako cTpapaTe OT HepaBHOMEPHa CbpAeyHa AeHHOCT
(aputmus, BuxTe «Pa3gen 4.») uamepBaHus, HanpaBeHu ¢
TO3W anapart, Tpsibea fa bvgat obcbaeHu ¢ Bawms nekap.
WHAvKaTopbT Ha nynca He e NOAXO0AALY 32 NPoBepka Ha
YecTtoTaTta Ha neicMenkbpu!

Ako cTe GpemeHHa, TpsbBa fja CrieuTe KPbBHOTO CY HansraHe
MHOTO BHUMATENHO, Thi KaTo TO MOXE Aia Ce NPOMEHS! |paCTUYHO
npes T03u nepuog!

& Toau anapar e creLvanHo TecTeaH 3a ynotpeba no speme

Ha 6peMeHHOCT 1 npeeknamncus. Korato 3abenexure
Heobu4aitHo BUCOKY NoKa3aH!s no Bpeme Ha 6peMeHHOCT,

BP A2 Basic
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TpsibBa Ja HanpaBuTe U3MepBaHe OTHOBO cref 4 yaca.
AKO pe3ynTaThT BCe OLLe € TBbPAE BUCOK, Ce KOHCYNTH-
pauTe ¢ Balwms nekap unm ruHekornor.

Kak aa onpeaens kakBo e KpbBHOTO MU HansiraHe?
Tabnuua 3a knacudmmpaHe Ha U3MepeHUTe B AOMALLHN
YCrIOBWSi CTOAHOCTM Ha KPBBHOTO HansraHe Npy Bb3pacTHy, B
CbOTBETCTBME C MEXOYHAPOAHUTE METOAMYECKN NPENOPBKM
(ESH, AHA, JSH). laHHuTe ca B mmHg.

5. Ako uckaTe Aa NpOMeHUTe AaTaTa v Jaca, HaTUCHETE 1
3aapbxTe DyTOHa 33 HACTPOIiKa Ha 4aca 3a Okomno 3 CekyHam,
AoKaTo roAuHaTa 3anoyHe Aa mura. Cera MmoxeTe Aa BbBefeTe
HOBMTE CTOMHOCTH, KaKTO € OMUCAHO MO-Tope.

M360p Ha noaxoasiy MaHwWweT

Microlife npegnara MaHweTu ¢ pa3nuynn pa3mepy. Usbepete
pa3smep Ha MaHLLeTa, KOMTO a 0TroBapsi Ha obuKonkaTa Ha
pbKaTa BU Haf NakbTs (M13MepBa ce KaTo Ce NPUCTETHE B LIEHTbPa

LjHCKa nomoLy!

Hai-Bucokata CTOMHOCT € Ta3W, KOSTO onpeaens oleHkara.

[Mpumep: CTOMHOCT Ha KPBBHOTO HansraHe Ha 140/80 mmHg nnm

ctoiHocT Ha 130/90 mmHg nokassa «kpbBHOTO Hansraxe e
npeKaneHo BUCOKOY.

2. Axo usnonssare anaparta 3a MbpBu NbT

MocraBsHe Ha 6aTepunte

Crie kaTo pasonakosaTe Bawums ype, MbpBo rocTasete Gatepunre.

lHe3poTo Ha batepuuTe (5) Ce Hamupa OT AoNHaTa CTpaHa Ha
ycrpoictBoTo. MocTasete batepumte (4 x 1.5 V, pasmep AA), kato
cnasgare MocoYeHara nonsipHOCT.

3apaBaHe Ha AaaTa u yac
1. Cnep KaTo ce NOCTaBAT HOBUTE HaTepuu, YACIOTO Ha roguHaTa

3arnoysa a Mura Ha gucnnes. MoxeTe fja HacTpouTe roauHaTa,

KaTo HaTucHeTe M-6yTOHa @ 3a fja NoTBbPAMTE HATUCHETE

GyToHa 3a HacTpolika Ha Yaca (8), a crie ToBa HacTpoliTe MeceL,
2. Cera Moxe fja HacTpouTe Mecelia upe3 M-6yToHa. HaTucHeTe
6yTOHa 3a HacTpoiika Ha Yaca, 3a ja NoTBbPAMTE, a Crej ToBa

HacTpoiTe AeHs.

3. Mons, cnepaBaiiTe UHCTPYKLMUTE MO-rope, 3a Aa HacTpouTe
[EHsl, yaca 1 MUHyTuTE.

4. Crep KaTo HAaCTpoUTe MUHYTUTE U HaTUCHEeTe OyToHa 3a

HaCTpOI7IKa Ha Yaca, AataTa ¥ 4acbT Ca HaCTPOEHU U YacbT ce

n3Bexnaa Ha ekpaHa.

0O6xBar CuctonHa | [iuactonHa I'Ipenopbxa Ha pbkata Hag nam,m)_
KpbBHoTO Hansrare | ¥ 100 | ¥ 60 Kowcynwpatire Pa3mep Ha MaHWeTa | 3a 0GMKONKA Ha pbkaTa Hag NaKbLTs
€ MPeKarneHo HICko ce C nexapsi c1 3 17-22 cm
1. | ontumanHo kpbeHO |100-130 |60 - 80 CamocTosiTenHa
HarsiraHe npoBepka M 22-32 oM
2. |kpbBHOTO HarsraHe |130-135 |80-85 | CamocTosiTenHa M-L 22-42 cu
MOBULLIEHN npoBepka L 32-42cm
3. | kpbBHOTO HansiraHe |135-160 [85-100 | MoTbpceTe Mean- L-XL 32-52cm
EINRCRATICHOIBUCOKD LiHcKalloMOLY @™ [lombIHUTENHO MOXe A1 Ce Npe/naraT MaHiLeTn Tin «Easy»
4. | kpbBHOTO HandraHe | 160 4 100 4 HesabasHo 3a N10-006pO NpursraHe 1 yao6eTBo.
€ 0NacHo BICOKO noTbpCeTe Meau-

& MW3nonsgaiite camo Microlife maHweTw!

» CsbpxeTe ce ¢ MecTHUs npefcTasuTen Ha Microlife-Yenyru,
aKo NPUNOXEHUAT MaHLLET (6) He € NOAXOAsLL.

» CBbpxeTe MaHLLETa KbM anapara, kaTo nocTaBuTe KOHeKTopa
3a MaHLweTa (7) B rTHe3[0TO 3a MaHLueTa (3) KOMKOTO MOXe Mo-
HaBbTpe.

3. W3mepBaHe Ha KpBLBHOTO HanAraHe Ype3 U3non3saHe
Ha TO31 anapat

CnucbK ¢ BLAPOCH, FrapaHTUpaLY U3BbPLIBaHE Ha HAAEKAHO

M3MepBaHe

1. /3bsarsaiiTe ABXEHME, XpPaHEHE UNK NyLLEHe HEeNoCPEeaCTBEHO
npeav “3MepBaHeTo.

2. CepHete NoHe 3a 5 MUHYTV NPeAy U3MEPBAHETO U CE OTMYCHETE.

3. BuHarn u3mepBaiiTe Ha efiHa u cbluya pbka (061KHOBEHO
nseara). Mpu MbpBOTO NOCELLEH!e NPy Nekaps € Npenopbyuy-
TErNHO KPBBHOTO [1a Ce M3MepW U Ha [BETE PbLie, 3a Aa MOXe Aa
ce onpefen Ha Kost pbka creapa Aa ce u3Mepea B GbaeLle.
TpsibBa fa ce M3mepBa Ha pbkata, Ha KOSITO & OTYETEHO NO-BUCOKO
KPBBHO Hansiraxe.

4. OTcTpaHeTe NBLTHO NpUNenBaLLy Apexy OT pbkaTta Haj
nakbTs. 3a aa n3berHete NpuTMCKaHe, He HaBNBalTE PbkaBuTe
CM - Te He MpeyaT Ha MaHLLeTa, ako ca rmajKu.

5. BuHaru ce yBepsiBaitte, Ye 13non3eaTte NpaBuUnHUS pasmep
MaHLLeT (pa3MepbT Ha MaHLLeTa e 0Tbens3aH BbpXy Hero).

o CrerHeTe fobpe MaHLLeTa, HO He TBbPAE MHOTO.
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e YBeperTe ce, Ye MaHLLETHT € NOCTaBeH 2 CM Haf NakbTA.
o 3HaKbT 3a apTepusiTa, 0003HaYeH Ha MaHLLETa (OKONo
3 cm Abnra nuHus) TpsibBa Aa ce NocTaBy BbPXY apTe-
pusiTa, KOSTO MMHABA NPe3 BbTPELUHaTa CTpaHa Ha pbkaTa.
o [lopabpxkaliTe pbkaTa ci, 3a 4a € OTnycHara.
o YBeperTe ce, Ye MaHLLETBT € Pa3noNoXeH Ha BUCOUMHATa Ha
CbpLETO BU.
. HatucHete 6yTona Bkn./M3kn. (1), 3a fa 3ano4HeTe M3MepBaHeTo.
. MaHweTsT ce Hanomnea aBTomaTtyHo. OTnycHeTe ce, He
MbpAaiiTe W He HanpsirainTe MyCKynuTe Ha pbkata cu, oKaTo
He ce 13Bede pesynTaTbT OT U3MepBaHeTo. [luwaiite
HOpMarHO U He roBOpeTe.

8. Korato € JOCTUrHaTO HY)XHOTO HansiraHe, NOMNaHeTo cnvpa n
HanaraHeTo cnaja nocteneHHo. AKO He e JOCTUrHaTo Heobxoau-
MOTO HansiraHe, anapaTbT aBTOMATUYHO BKAPBA AOMbAHUTENHO
Bb3AYX B MaHLLETa.

9. Mo Bpeme Ha U3MepBaHETO, MHANKATOPBT 3a MyNC 16) NPUMUIBa
Ha gucnnes.

10.Pe3ynTaTbT, CbCTOSILL, Ce OT cUCTONHATa 12 M AnacTonHata dd
CTOHOCT Ha KPBBHOTO HansiraHe 1 nynca (4 ce u3sexaa Ha
auennes.

11.KoraTo n3amepBaHETO e NpUKYMUIO CBaNeTe MaHLLEeTa.

12.M3knioyeTe anapata. (AnapatbT Ce M3KMioyBa aBTOMaTUYHO
cnep npubn. 1 MuH).

Kak aa He 6bAe 3anameTeHo NokasaHue

Crieq kaTo NMOKa3aHWETO CE BU3yanuaupa HaTUCHETE U 3apbKTe

ByToH Bkn./MMakn. (1) aokato «M» @9 npumursa. MoTebpaeTe

M3TPUBaHETO Ha Noka3aHWeTo Ypes HaTuckaHe Ha M-6yToH (9).

&= MoxeTe fja cnpeTe U3MepBaHETO NO BCSKO BPEME, KaTo
HaTucHete ByToHa Bkn./M3kn. (Hanp. ako ce noyyBCTBaTe
HECUTYPHW U U3NUTATE HAKAKBO HEMPUSITHO YCeLlaHe).

& AKO e U3BECTHO, Ye CUCTONMYHOTO KPbBHO HansraHe e
npekarneHo BUCOKO, TOBA MOXE Aa NPeAoCTaBy Bb3MOX-
HOCTTa Aia HaCTPOWUTE HansraHeTo UHauBsuayanHo. Crnep
KaTo HansraHeTo Ha MOHUTOPA AOCTUTHE A0 HMBO NpubN.
30 mmHg (nokasaHo Ha aucnnes), 3agpbxTe byToHa Bkn./
V3Kn. HaTMCHaT, AOKaTO HaNsAraHeTo He AOCTUTHE OKONO
40 mmHg Hap ovakBaHaTa CUCTONNYHA CTOMHOCT — Creq
ToBa ocBobogeTe OyToHa.

~N o

4, TosBata Ha MHAMKaTOpa 3a PaHHO OTKPMBaHe Ha
nyncosa apuTMus

Toavn cumson Nnokasga, 4e € 0noBeHa n3BeCTHa HepaBHOMeEP-
HOCT B nynca no Bpeme Ha M3mepBaHETO. BTo3n cnyqalh pesyntatbT

MOXe A Ce OTKIOHW OT HOPMANHOTO KPbBHO HansiraHe — MoBTOpeTe
13MepBaHeTo. B noBeyeTo cryyau ToBa He e MpUyMHa 3a nputec-
HeHve. Bbnpeki ToBa, ako CMMBOMBLT Ce NOSBABA PEJOBHO (Hamp.
HSIKOMKO MbTY B CEAMMLIATA NPV EXXeAHEBHO M3MEpBaHe), BY CbBET-
Bame Aa ce o6bpHeTe KbM Nnekaps cu. Mons nokaxeTe Ha nekaps
CU CNeAHOTO 0BSCHEHNE:

WHdopmauma 3a nekaps OTHOCHO YecTarta nosiBa Ha
MHAMKaTOpa 3a apuTMus

ToBa ycTpOICTBO NPeACTaBnsBa OCLMIOMETPUYEH anapar 3a
13MepBaHe Ha KpbBHO HansraHe, KOATO MOXE fia YCTaHoBM
HepaBHOMEPHOCTY B Myrica No BpeMe Ha U3MepBaHe. YpensT e
KIMHUYHO W3NUTaH.

CvMBOITBT 32 apuUTMUS Ce NMOSIBABA CMef 3MEPBAHETO, ako B
npoLieca Ha n3MepBaHe Ce A0NOBST HePaBHOMEPHOCTM B Myrca.
AKO CUMBOIBT CE MOSIBABA NO-YECTO (HANP. HAKOMKO MbTU
CeAMWNYHO NpY eXeaHEBHN M3MepBaHus), penopbysame Aa ce
MOTbPCH MEANLIMHCKO ChAENCTBYE.

YpeawT He 3aMecTBa KapANoNorNyHo N3CneABaHe, Ho CITyxi 3a
YCTaHOBSBaHe Ha HEPaBHOMEPHOCTY B HayanHa dasa.

5. WHpaukatop «cBeTodhap» Ha Aucnnes

NeHTnukuTe Ha neaus pwb Ha Avcnnes 45 By nokassar rpaHuLMTe,
B KOUTO CE& HAMUPAT NOCOYEHINTE CTONHOCTI HA KPBBHOTO HaMnsraxe.
B 3aB1CMMOCT OT BUCOUMHATA Ha NEHTUYKATa, OTYETEHOTO MoKa-
3aHue e B paMK1Te Ha ONTUManHNs (3eNeH0), NOBULLEH (XBITTO),
MHOFO BICOK (OpaHXeBO), UM ONacHO BICOK (YEPBEH) AManasoH.
Knacudukaumsta cboTBeTCTBa Ha 4-Te Anana3oHa B Tabnuuarta,
ornpeAeneHu OT MexayHapoaHUTe MeToguyecky npenopbki (ESH,
AHA, JSH), kakTo e onucaHo B pasgen «1.».

6. MameT 3a AaHHM

ToBa yCTPOIICTBO aBTOMATUYHO 3anameTsBa nocneaHuTe
30 n3mepeHu CTOMHOCTU.

Mpernea Ha 3anameTeHUTe CTOMHOCTU

HatncHete M-6yToHa (@) 3a kpaTKo, KOraTo anapaTsT € U3KITHOYeH.
Ha gucnnes mbpBo ce ussexaa «M» @9 1 ycpenHeHaTa CTORHOCT.
YCTPOICTBOTO NPEBKITHOYBA KbM NOCNIEAHaTa CbXpaHEHa CTOMHOCT.
Axko HaTucHeTe M-ByToHa OTHOBO, LLe Ce NosiBM NpeauLLHaTa
CTOWMHOCT. HeKonKkokpaTHOTO HaTuckaHe Ha M-6yToHa Bu no3Bso-
nfBa fja NpeM1HaBaTe OT efHa 3anameTeHa CTOMHOCT KbM Apyra.

MameTTa e NbnHa

Q OG6bpHETE BHUMAHHE, Ye MaKCUMArHUST KanauuTeT Ha
nameTTa ot 30 He e HagsuLieHa. KoraTo 30-Te no3uuum
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3a namert ca MbJiHK, 31-BUAT pe3ynTaT aBTOMaTU4HO ce
3anucBa BbPXy Han-ctapus pesynrar. CToitHocTUTe
TpsibBa fa GbaaT OLEHeHN oT nekap npeau aa 6bae
[OCTUrHaT KanauuTeTa Ha nameTTa — B MPOTMBEH Cryyan
naHHuTe Le 6baat 3aryben.

M3uncTBaHe Ha BCUYKMU CTOMHOCTM

AKO CTe CUrypHY, Ye 1cKaTe Aa U3TPUETe 3aBMHar BCUYKY 3ana-
METEHM CTOMHOCTH, 3aApbXTe HaTUCHAT M-ByToHa (anapaTbT
TpsiGBa Aa e W3KMIoYeH npeam Tosa), fokaTo ce nosiu «CLy» n
cnep ToBa nycHete 6yToHa. 3a fa uaTpueTe 3aBuHaru nameTTa,
HaTucHete M-6yToHa, aokato «CL» Mura. EQMHMYHN CTORHOCTM
He moraT fa GbaaT U3TpuBaHM.

7. WHpukaTtop 3a 6aTepunute U nogMaHa Ha baTepumnte

Batepuute ca noyTh U3TOLEHH

Korato 6atepunTe ca npubnmuauTenHo % n3nonasaqu, CUMBOMLT
Ha baTepusiTa (0 LLe 3anoyHe ja Mura BeaHara cnep BKio4Ba-
HETO Ha anaparta (Ha Aucnnes ce nosiBsiBa YaCTUYHO MbIHA
Batepus). Bbnpekv Ye anapaTsT Le NPOABKMA Aa U3BBPLIBA
HapexXaHU U3MepBaHus, TpsibBa Ja nogmeHuTe batepunte.

Batepuute ca nsroweHun — nogmsHa
Korato 6atepuuTe ca M3TOLLEHM, CUMBOMLT BaTepms 10 3anoysa
Aa Mura BefjHara cref BKIioYBaHe Ha anapata (Ha aucnnes ce
nokassa npasHa batepus). He MoxeTe fa M3BbpLUBATE NOBEYE
13mepBaHus, TpsbBa fa nogmeHuTe batepunte.
1. OTBOpeTe oTAeneHneTo 3a batepunte (5) OT fONHaTa CTpaHa
Ha yCTPOMCTBOTO.
2. MopmeHeTe baTepuuTe — yBEPETE Ce, Ye € CnaseHa nonsp-
HOCTTa, KaKTO € Noka3aHo Ha CUMBOMWUTE B OTAENEHMETO.
3. 3a fja HacTpouTe AaTa 1 Yac, cnefaBaiiTe npoleaypata,
onucaHa B «Pasgen 2.».
&= [lameTTa 3ana3ea BCUYKM JaHHK, BbNPEKV Ye gaTtata u
yachT TpsibBa fa bbaaT HaCTPOEHM OTHOBO — 3aTOBA roAN-
HaTa 3ano4Ba ia MiUra aBTOMaTU4HO, Crej kaTo ca
CMeHeHw batepuuTe.
KakBu 6aTepuu u kakBa npouepypa?
@& M3nonsBaiite 4 HoBM, AbNroTpaitiu, 1.5 V AA ankantiu
Batepum.
He v3non3eaite 6atepum ¢ U3TeKbN CPOK HA FOAHOCT.
OrcTpaHeTe baTepuuTe, ako anapaTbT HAMa fia ce
13non3Ba 3a No-AbIbr Nepuoz OT BpeEME.

&
&

W3non3saHe Ha akymynaTopHu 6atepum

MoxeTe fia u3nonasare anapata i ¢ akyMynaTopHu batepuu.
& Mons, nanonseaitte camo Tn «NiMH» peumknupyemu
Gatepum!

batepuuTe TpsibBa A4a ce OTCTPaHSBAT M 3apexaar, ako ce
nosiBu cumMBoITLT 6aTepust (npasHa 6atepus)! He busa ga
ocTaBaT BbTPE B anapara, Thil KaTo MOXe fja ce NoBpeasT
(MbnHO paspexpaaHe B pe3ynTat Ha orpaHuyeHa ynotpeba
Ha anapara, JOpu W KOraTo € U3KMIoYEH).

BuHaru otcTpaHsBaiiTe akymynaTopHuTe Batepuu, ako He
cMsiTaTe ja U3nonaeare anapara 3a cejmMuLa unu noseye!
batepuute HE moraT fja ce 3apexaat BbTpe B anapara 3a
KpBBHO HansiraHe! 3apexpaiiTe Te3n 6aTepun BbB BLHLLHO
3apsfHO YCTPOICTBO U NpernefaiTe MHhopmaunaTa
OTHOCHO 3apexpaHe, rpuxa 1 gbnrotpaitHocT!

&

9

9

8. W3non3BaHe Ha apanTep 3a enekTpuyecka Mpexa

MoxeTe aa pabotute ¢ anapara, kato usnonssate Microlife agan-

Tepa 3a enektpuyeckara mpexa (DC 6V, 600 mA).

&= Manonsgaitte camo Microlife agantepa 3a enexktpudeckara
Mpexa, KOTO e NPeSOoCTaBeH KaTo OpUriHaneH akcecoap,
MOAXOLSILL 33 HaMPEXEHUETO Ha OCTABSHOTO ENEKTPUYECTBO.

&= YBepeTe ce, Ye HUTO aflanTepbT 3a enekTpUiecka Mpexa,
HUTO kabenbT ca noBpeaeHU.

1. BkntoueTe kabena Ha aganTepa B rHE340TO 3a afanTep 3a

enekTpuyecka Mpexa (4) B anapata 3a KpbBHO HansraHe.

2. BkntoyeTe Liencena Ha aganTepa B KOHTaKTa B CTeHaTa.

KoraTo agantepbT 3a enexkTpuyecka Mpexa e BKIKYEH, HE ce

KOHCYmMMpa Tok 0T 6aTepuure.

9. CwobuweHus 3a rpeluka

AKo o Bpeme Ha N3MepBaHeTO Bb3HUKHE rpeLLka, M3MepBaHeTo
ce NpekbCBa U ChoblueHue 3a rpeluika, Hanp. <ERR 3», ce
nosiBABa Ha aucrnes..

BeposiTHa NPUYMHA W HAYVH 33
Mpewka |OnucaHue |oTCTpaHsiBaHe

«ERR 1» | Tebpgae [TyncosuTe CUrHan B MaHLLEeTa ca MHOrO
cnab curHan | cnabu. MosuumoHnpaiTe MaHLweTa
OTHOBO 11 NOBTOPETE 3MEPBaHETO.*
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BeposiTHa npuyMHa M HauMH 3a

Ipewka |OnucaHue |oOTCTpaHABaHe
«ERR 2» | CurHan 3a | [1o Bpeme Ha 13MepBaHETO, CUrHanm 3a
a9 rpeLuka rpeLLka ce AONaBAT OT MaHLLeTa, Npuyun-

HEHW HanpUMep OT BWXEHME Unk oT
HanpexeHue B MyckynuTe. MosTopeTe
U3MepBaHETO, KaTo AbPKMUTE pbKaTa ch
HenoaBIKHa.

«ERR 3» | Hama Hans-

&) raHe B

MaHweTa

He moxe aa ce ob6pasysa HeobXx0AMMOTO
HansraHe B MaHleTa. Moxe na ce e
nosieun npoen. MpoeepeTe ganu
MaHLLETLT € CBbP3aH NPaBUIHO W Aanu
He e TBbpae xnabas. CmeHeTe Gate-
punTe, ako e Heobxogumo. MosTopeTe
13MepBaHETO.

«ERR 5» |HeobuuaeH |3mepBaTenHuTe CUrHamm ca HeTOUYHM 1

pesynTaT | Ha AMCInes HaMa U3BeaeH pesynTar.
MpoyeTeTe cnuchbka ¢ HaMOMHSILLY
BBMPOCK 3a N3BbPLUBAHE Ha HafEXAHN
“3MepBaHVs 1 Cried ToBa NOBTOpETE
“3mepBaHeTo.*
«Hl» MyncwT unn | HansiraHeTo B MaHLLETa e TBbPAE BUCOKO
HansraHeTo | (Hag 300 mmHg) UMW nynceT e TBbpAE
B MaHLeTa | Bucok (Hag 200 ynapa B MuHyTa). OTnyc-
caTBbpAe | HeTe Ce 3a NET MUHYTU U NOBTOpeTe
BICOKN n3mepBaHeTo.*
«LO» | Tebppme MyncbT e MHoro 6aBeH (no-manko ot
6aseH nync |40 yaapa B MuHyTa). MosTopeTe Uamep-

BaHeT0."

* Mons, KoHcynmupatme ce ¢ niekapsi cu, ako mosu unu opye

npobiiem ce nosisisam NOCMOSHHO.

& Axo cmsATaTe, Ye pesynTaTute ca HeobuyaiHm, Mons
npoyeTeTe BHMMaTENHO MHopmaumsTa B «Pasgen 1.».

10. TecT 3a Ge3onacHOCT, rpuka, TOYHOCT U AenoHNpaHe

A Be30nacHoCT K 3awuTa

o Toan npubop MOXe Aa Ce NoN3Ba eANHCTBEHO 3a LienTa, onu1caxa
B Taau KHWXKa. [pou3BOANTENST He MOXe fia HOCW OTFOBOPHOCT
3a NOBpEeAW, MPUYMHEHN OT HenpaeunHa ynotpeba.

o B 0311 npnbop nma YyBCTBUTENHM AETalNM 1 ¢ Hero Tpsibea fia ce
Bopasu BHUMaTENHO. Cnasgalite YCroBuATa 3a CbXxpaHeHue 1
eKcnnoatavys, on1caHy B pasaen « TexHn4ecki criemdukaLmmy!

o [lasete roor:
- BOjavBnara
- eKCTpPeMHM TemnepaTypu
- yAap v u3nyckaxe
- 3ambpcsiBaHe W npax
- Mpsika CibHYeBa CBETNMHA
- TOMnMHa 1 CTYA
o MaHweTuTe ca YyBCTBUTENHN M TpsibBa Aa ce Gopasu BHUMa-
TErNHO C TAX.
¢ He noamersiiTe unu u3nonasaite ApYr BUA MaHLLET K
KOHEKTOp, 3a fja M3BbPLUBATE N3MEPBaHNS C TOBA YCTPOICTBO.
o [lomnaiiTe MaHLLETa CaMo KoraTo e noctaseH Aobpe Ha pbkaTa.
o OyHKUKATA HA TOBA YCTPOWCTBO MOXe Ja 6be KoMNpOMETMPaHa,
KoraTo ce u3non3ea B 6rM3oCT 4O CUMHN ENEKTPOMArHUTHI
roneTa, kato MoBUNHYM TenedioHI U papMouHCTanaLwm, 1 Hue
npenopbyBame pPa3cTosiH1e OT Hal-manko 1 m. B cnyyaure,
koraTo ToBa € Hen3bexHo, TpsibBa Aa Ce yBepuTe Aanm yCTpoit-
cTBOTO paboTy NpaBUnHO npeau ynoTpeda.
e He nonsgaiite npubopa, ako MUCAUTe, Ye € NOBPeaeH 1nu
3abenexuTe HeLLo HepeaHo.
o Hukora He oTBapsiTe npubopa.
o Ako npubopbT HAMA Aa Ce NON3Ba 3a NPOALIKUTENEH NEPUOL
0T Bpeme, 6aTepuute TpsibBa Aa Ce U3Baxaar.
o [poyeTeTe AOMBAHUTENHUTE MHCTPYKLMM 33 Be3onacHocT B
VHAVBMAYaNHUTE pa3fenu ot bpoluypara.
%) He no3BonsiaitTe Ha Jeua Aa uanonaeat npubopa bes
Q POAVMTENCKM KOHTPOI; HAKOM YacTyh ca AOCTAaTbYHO Marnky,
3a ga 6baat norbnHaTh. bbaeTe HascHO ¢ pucka ot 3aay-
LiaBaHe B CMyyaii, 4e ToBa YCTPONCTBO € CHabAeHo ¢
kabenu unm TpLoM.

I'puxa 3a anapara
MoumcTBaiiTe anapaTa camo ¢ Meka Cyxa Kbpna.

MouncTBaHe Ha MaHweTa

BHumaTenHo oTcTpaHsiBaitTe neTHata No MaHLeTa C BNaxHa

Kbpna 1 canyHeHa nsHa.

A BHuMaHue: He nouncTBaiiTe MaHwweTa B nepanHs unu
CbAOMUSIIIHA MaLLMHa.

TecT 3a TOYHOCT
MpenopbYMTENHO € anapaTsT Ja ce TECTBA 3a TOYHOCT Ha BCEKU
2 rOANHW N Cref, MeXaHu4eH yaap (Hanpyumep criep uamyckaxe).

BP A2 Basic
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Mons, cBbpXETE Ce ¢ MeCTHUS NpefcTasuten Ha Microlife-Ycnyru,
3a fla OpraHu13npaTe U3BLPLUBAHETO Ha TecTa (BUXTE NPearoopa).

HenoHupaxe
BatepunTe 1 enekTpoHHUTE ypeau TpsibBa Aa ce
U3XBBPAAT CbIMacHO MECTHUTE NPUNOXUMM pa3nopeadn,
a He ¢ 6uToBUTE OTNAOBLM.

11.FapaHuus

Toau ypeq e ¢ 5-roAuniuHa rapaHUmMs OT AaTaTa Ha 3akynysaHe.
l"apaHLusiTa Baxu Camo Npy Noka3BaHe Ha rapaHLMoHHaTa kapTa,
nombiHeHa OT NMpofaBaYa (BUXTe 0T3aA) C MOTBbPXAEHNE 3a
patata Ha nokynka v kacoea benexka.

o batepunTe 1 U3HOCBALLMTE CE YACTW He Ca BKIIOYEHM B rapaH-
yusTa.

o OTBapsHETO UMK MoaMdMKaLMnTe no npubopa NpaBsT rapak-
LusTa HeBanuaHa.

o [apaHuusTa He NOKpUBa NOBPEAM, MPUYMHEHN OT HEMPaBUITHO
non3BaHe, U3ToLLeH 6atepum, 3NoNomykv UK HecnassaHe Ha
yKasaHusTa 3a ekcnmioarawus.

o MaHLLeTBT UMa 2 rofvHK rapaHLs camo 3a PyHKLMOHMpaHe Ha
BbTPELLHMS Bb3flyLueH BanoH (M3AbPXIMBOCT Ha Bb3AyLIHUS
6aroH).

Mons, cebpxeTe ce ¢ MecTHWS npeAcTasuTen Ha Microlife-Yenyru

(BvXTE Npearosop).

12. TexHuyeckm cneuudpmkaumm

10-40°C/50-104 °F
15 - 95 % oTHOCUTENHA MaKcUManHa
BNaXHOCT

Pa6oTHu ycnoBus:

O6xBar Ha HansiraHeTo
Ha MaHLueTa,
u3BexpaaH Ha gucnnes: 0 - 299 mmHg

PaspgenutenHa
cnocoGHoCT:
CTaTnyHa TOYHOCT:
TouHocT Ha nynca:
W3TO4HMK Ha
HanpexeHue:

XuBort Ha 6aTepumre:

1 mmHg

HansraHe B pamkuTe Ha = 3 mmHg

15 % oT oTYeTEHaTa CTONHOCT

4 x 1.5V ankanHu 6atepuu; ronemmHa AA
Apantep 3a mpexa DC 6V, 600 mA (onuwsi)
MpubnuautenHo 920 n3mepaaHus (npu
13non3gaHe Ha Hou batepum)

IP20

EN 1060-1 /-3 /-4; IEC 60601-1;

IP knac Ha 3awmra:
Mpenpatka KbM

cTaHAapTy: IEC 60601-1-2 (EMC); IEC 60601-1-11
OuakBaH CpoK Ha Ycrpoicteo: 5 roauHn unu 10 000 uamep-
eKcnnoaraums: BaHUst

Axcecoapu: 2 roguHm1

ToBa n3genve 0TroBaps Ha 3NCKBaHWUATA Ha [upekTuBaTa 3a
meauumHekn nspenus 93/42/EEC.
3ana3Ba NpaBOTO CW HA TEXHUYECKM MPOMEHMU.

YcnoBus Ha -20-+55°C/-4 - +131 °F

CbXpaHeHue: 15 - 95 % oTHoCMTENHa MakcuManHa
BaXHOCT

Terno: 340 g (BKntounTENHO Hatepum)

[abaputu: 135.5x 82 x 57 mm

Mpouepnypa Ha OCLMIIOMETPUYHA, OTroBapsiLLa Ha

u3MepBaHe: metoza Kopotkos: ®asa | cuctonto, V
®asa gnacTonHo

0O6xBat Ha 20 - 280 mmHg - kpbBHO HansraHe

u3mepBaHe: 40 - 200 yaapa B MiHyTa — nync
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Microlife BP A2 Basic

(® Butonul Pornit/Oprit

@ Afisaj

(® Racordul pentru mansetd

(@ Racordul adaptorului de retea
(® Compartimentul bateriei

(® Mangets

(@ Conectorul mangetei

Butonul pentru reglarea timpului
(@ Butonul M (Memorie)

Afisaj

Afisaj baterie

@D Data/Ora

@2 Valoare sistolica

@3 Valoare diastolica

3 Valoare puls

@3 Indicator al nivelului de tensiune arteriala pe culori
Indicator puls

@9 Indicator mangeta

@8 Indicator migcare brat
Indicator puls aritmie (PAD)
@) Valoare memorata

Cititi instructiunile cu atentie inainte de a utiliza acest
aparat.

Partea aplicata - de tip BF

T A se pastra la loc uscat

Stimate utilizator,

Noul dvs. aparat de masurat tensiunea arteriala Microlife este un
instrument medical sigur pentru efectuarea de masurari pe bratul
superior (de la umar la cot). Este simplu de utilizat, precis si este
recomandat in special pentru masurarea tensiunii arteriale la
domiciliu. Acest instrument a fost proiectat in colaborare cu medici
si testele clinice au dovedit precizia masurarii ca fiind extrem de
ridicata.”

V/a rugém sa cititi aceste instructjuni cu atentje, astfel incat sa intele-
geti toate functiile sale si informatjile privind siguranta. Noi dorim s&
va bucurati de produsul dvs. Microlife. In cazul in care avetj orice fel
de intrebari, probleme sau doritj sa comandatj piese de schimb, va
rugam contactati Service-ul local Microlife. Vanzatorul sau farmacia
dvs. vor fi in masura sa va ofere adresa distribuitorului Microlife din
tara dvs. Alternativ, vizitati pe Internet la www.microlife.com, unde
puteti gasi multe informatji importante cu privire la produsele noastre.
Aveti grija de sanatatea dvs. — Microlife AG!

* Acest instrument utilizeaza aceeasi tehnologie de masurare ca i
modelul premiat «BP 3BTO-A», fiind testat in concordanta cu
protocolul British Hypertension Society (BHS - Societatea Brita-
nica de Hipertensiune Arteriald).

Cuprins
1. Elemente importante cu privire la tensiunea arteriala si
auto-masurare
+ Cum evaluez tensiunea mea arteriala?
2. Utilizarea pentru prima oara a instrumentului
+ Introducerea bateriilor
+ Setarea datei si orei
+ Selectati manseta corecta
3. Masurarea tensiunii arteriale cu acest instrument
+ Cum procedam pentru a nu memora o citire
. Indicatorul de aritmie puls pentru depistarea precoce
5. Indicator pe culori al nivelului de tensiune arteriala pe afigaj
6. Memoria pentru date
+ Vizualizarea valorilor memorate
+ Memorie plina
+ Stergerea tuturor valorilor

F-N
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12,

1.

. Indicatorul bateriei si inlocuirea bateriei

+ Baterii aproape descarcate

+ Baterii descarcate — inlocuirea

+  Ce fel de baterii si in ce mod?

+ Utilizarea de baterii reincarcabile

. Utilizarea unui adaptor de retea

Mesaje de eroare

. Siguranta, ingrijire, verificarea preciziei i salubrizarea

+ Siguranta si protectia

+ Ingrijirea instrumentului

+ Curatarea mangetei

+ Verificarea preciziei

+ Salubrizarea

Garantia

Specificatii tehnice

Fisa garantie (vezi coperta spate)

Elemente importante cu privire la tensiunea arteriala
si auto-masurare

Tensiunea arteriala este presiunea sangelui care curge in artere,
generata de bataile inimii. Intotdeauna sunt masurate doud valori,
cea sistolica (superioara) si cea diastolica (inferioara).
Instrumentul indica de asemenea valoarea pulsului (numarul
de batai pe minut al inimii).

Valori permanent ridicate ale tensiunii arteriale pot duce la
deteriorarea starii dvs. de sandtate, si de aceea trebuie sa
fiti tratat de medicul dvs.!

Intotdeauna discutati cu medicul dvs. despre valorile masurate
si informatj-l daca remarcati ceva neobignuit sau avetj indoieli.
Nu va bazati niciodata pe masurari singulare ale tensiunii
arteriale.

Exista multe cauze ale unor valori excesiv de ridicate ale
tensiunii arteriale. Medicul dvs. va poate explica in detaliu si
oferi un tratament, daca este cazul. In afara de medicatje, pier-
derea in greutate si exercitiile fizice pot, de asemenea, reduce
tensiunea arteriala.

Sub nici o forma dvs. nu trebuie s modificati dozajul medi-
camentelor prescrise de medicul dvs.!

Tn functie de starea si conditia dvs. fizicd, tensiunea arteriald
variaza destul de mult pe durata unei zile. De aceea, trebuie sa
efectuati masurdrile in aceleasi conditii de linigte si in

momentul in care va simtiti relaxat! Facetj cel putin doua
masurari de fiecare data (dimineata si seara) si calculati media.

o Este un lucru obisnuit ca doua masurari efectuate intr-o succe-
siune rapida sa produca rezultate semnificativ diferite.

o Diferentele intre masurarile efectuate de medicul dvs. sau la
farmacie si cele luate acasa sunt de fapt normale, din cauza
faptului ca aceste situatii sunt complet diferite.

o Mai multe masurari ofera informatii mai precise despre tensi-
unea arteriala decat o singura masurare.

o Lasati un interval scurt de cel putin 15 secunde intre doua
masurari.

o Dacd suferiti de batdi neregulate ale inimii (aritmie, vezi
«Sectiunea 4.»), masuratorile efectuate cu acest aparat trebuie
s& fie evaluate de medicul dumneavoastra.

o Pulsul afigat nu este destinat pentru verificarea frecventei
stimulatoarelor cardiace!

o In cazul in care suntefi insdrcinata, trebuie sa va verificatj
tensiunea arteriala foarte atent, pentru ca aceasta se poate
modifica semnificativ in aceasta perioada!

& Acest aparat a fost testat in mod special pentru a fi utilizat
la gravide i in cazuri de preeclampsie. Daca observafi
valori neobignuit de mari in timpul sarcinii, masuratj din nou
dupa 4 ore. Daca tensiunea este in continuare mare,
consultati medicul dvs. sau ginecologul.

Cum evaluez tensiunea mea arteriala?

Tabel pentru clasificarea valorilor tensiunii arteriale pentru adulti,
la domiciliu, in conformitate cu normele internationale (ESH, AHA,
JSH). Date in mmHg.

Domeniu Sistolic | Diastolic |Recomandare

tensiune arteriala | ¥ 100 | ¥ 60 Consultati medicul
prea mica

1.|tensiune arteriala {100 - 130|60 - 80 | Verificati dvs. insiva
optima
2. |tensiune arteriala |130-135(80-85 | Verificali dvs. ingiva
crescuta
3. |tensiune arteriala |135 - 160 (85 - 100 | Solicitati asistenta

prea mare medicala
4. |tensiune arteriald (160 4 |100 4 | Solicitati de urgenta
periculos de mare asistentd medicala!

Valoarea mai mare este cea care determina evaluarea. Exemplu:
o valoare de 140/80 mmHg sau de 130/90 mmHg indica «o

BP A2 Basic
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2. Utilizarea pentru prima oara a instrumentului

Introducerea bateriilor

Dupa ce despachetatj dispozitivul, intéi introduceti bateriile.
Compartimentul pentru baterii (5) este situat in partea de jos a
aparatului. Introducetj bateriile (4 x 1,5V, marimea AA), respectand
polaritatea indicata.

Setarea datei si orei

1. Dupa introducerea noilor baterii, numarul anului clipeste pe afisaj.
Puteti seta anul prin apasarea butonului M (9). Pentru a confirma
si apoi a seta luna, apasatj butonul pentru reglarea timpului (8).

2. Acum putetj seta luna prin utilizarea butonului M. Apasatj butonul
pentru reglarea timpului pentru a confirma si apoi a seta ziua.

3. Va rugam urmati instructiunile de mai sus pentru a seta ziua,
ora si minutele.

4. De indata ce atj setat minutele si ati apasat butonul pentru
reglarea timpului, data si ora sunt setate si ora este afigata.

5. Daca doriti sa modificatj data si ora, apasatj si tineti apasat
butonul pentru reglarea timpului aproximativ 3 secunde, pana
cand numarul anului incepe sé clipeasca. In acest moment
puteti introduce noile valori agsa cum este descris mai sus.

Selectati mangeta corecta

Microlife ofera diferite marimi pentru mangeta. Selectati dimensi-
unea mangetei care se potriveste circumferintei bratului dvs. supe-
rior (masurata prin prinderea stransa de mijlocul bratului superior).

Dimensiunea mansetei | pentru circumferinta bratului superior
S 17-22 cm
M 22-32cm
M-L 22-42cm
L 32-42cm
L-XL 32-52¢cm

& Optional, sunt disponibile mansete «Easy» cu forma
prestabilita pentru o fixare mai precisa si mai mult comfort.
&= Utilizati numai mangete Microlife!
» Contactatj Service-ul local Microlife, in cazul in care mangeta
atasata (&) nu se potriveste.
» Conectati mangeta la instrument prin introducerea conectorului
mansetei (7) in racordul pentru manseta (3) cat de mult posibil.

3. Masurarea tensiunii arteriale cu acest instrument

Tineti seama de urmatoarea listé de verificare pentru o masurare

sigura

1. Evitatj orice fel de activitate, mancatul sau fumatul imediat
fnainte de masurare.

2. Statj jos cel putin 5 minute inainte de masurare i relaxatj-va.

3. Intotdeauna masurati la aceeasi mana (in mod normal
stanga). Se recomanda ca, la prima vizitd, medicul sa faca cate
o masurare la fiecare brat, pentru a stabili la care va face masu-
ratorile pe viitor. Acesta ar trebui sa fie bratul unde tensiunea
este mai mare.

4. Scoatetj articolele de imbracaminte care va strang bratul supe-
rior. Pentru a evita strangerea, ménecile camasilor nu trebuie
suflecate - acestea nu interfereaza cu mangeta daca stau lejer.

5. Asigurati-va intotdeauna ca manseta pe care o folositj are

dimensiunea potrivita (indicata pe manseta).

o Fixati mangeta bine, dar nu prea strans.

o Verificati ca mangeta sa fie cu 2 cm deasupra cotului dvs.

o Semnul de pe manseta care indica artera (o linie de cca
3 cm) trebuie sa vina in prelungirea arterei de pe partea inte-
rioara a bratului.

o Sprijiniti-va bratul astfel incat sa fie relaxat.

o Verificati ca mangeta sa fie la aceeasi indltime cu inima dvs.

. Apésati butonul Pornit/Oprit (1) pentru a incepe masurarea.

7. Manseta se va umfla acum automat. Relaxati-va, nu mutatj si
nu incordati muschii bratului pané la afisarea rezultatului masu-
rérii. Respirai normal si nu vorbiti.

8. In momentul in care este atinsa presiunea corecta, pomparea
se opreste si presiunea scade gradual. Daca presiunea nece-
sara nu a fost atinsa, instrumentul va pompa automat mai mult
aer in manseta.

9. Tn timpul masurérii, indicatorul puls @8, clipeste pe ecran.

10.Rezultatul masurarii, insemnand tensiunea sistolica 12, tensi-
unea diastolica @3 si pulsul G4 este afisat pe ecran.

11.La terminarea masuratorii, scoateti manseta.

12.Stingeti instrumentul. (Monitorul se stinge automat dupa apro-
ximativ 1 minut).

Cum proceddm pentru a nu memora o citire

Imediat ce valoarea este afisata, apasati si tineti apasat butonul
Pomit/Oprit (1) in timp ce «M» @9 clipeste. Confirmatj stergerea
apasand butonul M ().

& Puteti opri masurarea in orice moment prin apasarea buto-
nului Pornit/Oprit (de exemplu daca nu va simtiti bine sau
aveti o senzatie neplacuta din cauza presiunii).

Daca stiti ca tensiunea sistolica este foarte ridicata,
poate fi avantajos sa setatj tensiunea individual. Dupa ce
monitorul a ajuns la o presiune de aproximativ 30 mmHg

[o2)
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(valoare indicaté pe afisaj), apasati butonul Pornit/Oprit.
Mentineti butonul apasat pana cand presiunea este cu
aproximativ 40 mmHg peste valoarea tensiunii sistolice
preconizate - apoi eliberatj butonul.

4. Indicatorul de aritmie puls pentru depistarea precoce

Simbolul ¢9 indica faptul ca au fost detectate anumite neregulari-
tati ale pulsului pe durata masurdrii. In acest caz, rezultatul este
posibil s se abaté de la tensiunea dvs. arteriald normala - repetat
masurarea. In majoritatea cazurilor, acesta nu este un motiv de
ingrijorare. Totusi, daca simbolul apare in mod frecvent (de
exemplu de cateva ori pe saptamana in cazul masurarilor efec-
tuate zilnic), va recomandam s& informati medicul. Va rugam s&-i
prezentati medicului dvs. urméatoarea explicatie:

Informatii pentru medic in cazul aparitiei frecvente a
indicatorului de aritmie

Acest instrument este un aparat oscilometric de masurat tensi-
unea arteriala, care analizeaza de asemenea si pulsul neregulat
pe durata masurarii. Instrumentul este testat clinic.

Simbolul de aritmie este afisat dupa masurare daca apar nere-
gularitati ale pulsului pe durata masurarii. Dacé simbolul apare
in mod frecvent (de exemplu de cateva ori pe saptamana in
cazul masurarilor efectuate zilnic), recomandam pacientului sa
solicite asistenta medicala.

Instrumentul nu inlocuieste o consultatie cardiaca, dar ajuta la
detectarea neregularitatilor pulsului intr-o faza timpurie.

5. Indicator pe culori al nivelului de tensiune arteriala
pe afisaj

Liniile de pe marginea stanga a afisajului @45 va indica domeniul in
care este cuprinsé valoarea tensiunii arteriale indicate. in functie
de inaltimea liniei, valoarea inregistrata este cuprinsa fie in dome-
niul optim (verde), crescuta (galben), prea mare (portocaliu) sau
periculos de mare (rosu). Clasificarea corespunde celor 4 domenii
din tabelul din «Sectjiunea 1.», in conformitate cu normele interna-
tionale (ESH, AHA, JSH).

6. Memoria pentru date
Acest instrument memoreaza automat ultimele 30 de valori masurate.

Vizualizarea valorilor memorate

Apasatj scurt butonul M (9), cand instrumentul este stins. Afisajul
indicd mai intai «M» @9 si media valorilor mdsurate. Dupa aceea,
se afiseaza ultima valoare memorata.

Prin apasarea butonului M inca o datd, este afisata valoarea ante-
rioara. Prin apasarea butonului M in mod repetat, putetj trece de la
0 valoare memorata la alta.

Memorie plina
Fiti atentj s nu depasiti capacitatea maxima a memoriei,
aceea de 30. Dupa ce memoria de 30 se umple, cea mai
veche valoare este automat suprascrisa cu valoarea 31.
Valorile trebuie evaluate de catre medic inainte de atingerea
capacitatii maxime a memoriei — in caz contrar unele date
vor fi pierdute.

Stergerea tuturor valorilor

Dacé suntetj siguri ca doriti sa stergeti definitiv toate valorile
memorate, {ineti apasat butonul M (instrumentul trebuie sa fi fost
stins dinainte) pana cand apare pe ecran «CL» si apoi eliberati
butonul. Pentru a sterge definitiv memoria, apasati butonul M in
timp ce «CL» clipeste. Valorile individuale nu pot fi sterse.

7. Indicatorul bateriei i inlocuirea bateriei

Baterii aproape descarcate

Tn momentul in care bateriile sunt descércate in proportie de aproxi-
mativ %, simbolul bateriei G0 va clipi de indata ce instrumentul este
pornit (se afiseaza baterie parfjal plina). Cu toate ca instrumentul va
continua sa masoare sigur, trebuie sa facetj rost de baterii noi.

Baterii descdrcate - inlocuirea
In momentul in care bateriile sunt descarcate, simbolul bateriei
va clipi de indata ce instrumentul este pornit (se afiseaza baterie
descarcata). Nu mai putetj efectua alte masurari si trebuie sa inlo-
cuiti bateriile.
1. Deschideti compartimentul pentru baterii (5) in partea de jos a
aparatului.
2. Inlocuitj bateriile - verificati polaritatea corecta aga cum prezinta
simbolurile din interiorul compartimentului.
3. Pentru a seta data si ora, urmatj procedura descrisa in «Sectj-
unea 2.».
& Memoria refine toate valorile cu toate ca data si ora trebuie
sa fie resetate — de aceea numarul anului clipeste automat
dupa ce bateriile sunt inlocuite.

BP A2 Basic
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Ce fel de baterii i in ce mod?

@& Utilizatj 4 baterii alcaline noi, cu duraté mare de viata de
1,5V, format AA.

&= Nu utilizati baterii expirate.

& Incazul in care instrumentul urmeaza a nu mai fi utilizat o
perioada mai lunga de timp, scoatetj bateriile.

Utilizarea de baterii reincarcabile

De asemenea, puteti utiliza acest instrument cu baterii reincarcabile.
&= Varugam utilizatj numai baterii reutilizabile tip «NiMH»!
&= Bateriile trebuie scoase si reincarcate daca apare simbolul
bateriei (baterie descarcata)! Acestea nu trebuie sa ramana
in instrument, deoarece se pot deteriora (se descarca in
intregime, ca rezultat al utilizarii reduse a instrumentului,
chiar cand este stins).

Scoateti intotdeauna bateriile reincarcabile, daca nu inten-
tionati sa utilizati instrumentul mai mult de o saptaméanal
Bateriile NU pot fi incarcate in interiorul aparatului de
masurat tensiunea! Reincarcati aceste baterii intr-un incar-
cator extern si respectati informatiile cu privire la incarcare,
intretinere si durabilitate!

q

q

8. Utilizarea unui adaptor de refea

Puteti utiliza acest instrument cu ajutorul adaptorului de retea

Microlife (DC 6V, 600 mA).

& Utilizati numai adaptorul de retea Microlife disponibil ca acce-
soriu original, potrivit pentru tensiunea dvs. de alimentare.

& Verificati ca nici adaptorul de retea, nici cablul sé nu fie
deteriorate.

1. Introducetj cablul adaptorului din racordul adaptorului de retea (4)

in aparatul de masurat tensiunea.

2. Introduceti stecherul adaptorului in priza de perete.

Cand este conectat adaptorul de retea, nu se consuma curent de

la baterie.

9. Mesaje de eroare

Daca pe durata masurarii apare o eroare, masurarea este intre-
rupta si este afisat un mesaj de eroare, de exemplu «<ERR 3».

Eroare |Descriere |Cauza posibila si remediere
«ERR 2» |Semnal de |Pe durata masurarii, au fost detectate
& eroare semnale de eroare la nivelul mangetei,

cauzate de exemplu de miscare sau
incordare musculara. Repetati masu-
rarea, cu braful finut relaxat.

«ERR 3» |Lipsa de
&) presiune in
manseta

Nu poate fi generata o presiune adec-
vata in mangeta. Este posibil sa fi aparut
o0 neetanseitate. Verificati ca manseta
s fie corect fixata si s& nu fie prea larga.
Inlocuiti bateriile daca este nevoie.
Repetati masurarea.

«ERR 5» |Rezultat Semnalele de masurare sunt imprecise

anormal si de aceea nu poate fi afigat nici un
rezultat. Cititi lista de verificare pentru
efectuarea de masurari sigure si apoi
repetati masurarea.*

«HI» Pulsul sau | Presiunea din manseta este prea mare
presiunea | (peste 300 mmHg) SAU pulsul este prea
dinmanseta | ridicat (peste 200 batai pe minut). Rela-
prea mare |xati-va 5 minute si repetati masurarea.*

«LO» Puls prea | Pulsul este prea redus (mai putin de
redus 40 batai pe minut). Repetati masurarea.”

* V& rugdm consultati medicul in cazul in care aceasta sau altd

problema apare in mod repetat.

@& Incazulin care consideratj ca rezultatele sunt neobisnuite,
va rugam cititi cu atentie informatjile din «Sectiunea 1.».

10. Siguranta, ingrijire, verificarea preciziei si salubrizarea
A Siguranta si protectia

o Acestinstrument poate fi utilizat numai pentru scopul descris in
aceasta brosura. Producatorul nu poate fi facut raspunzator
pentru daunele cauzate de utilizarea incorecta.

o Acestinstrument include componente sensibile si trebuie tratat
cu atentie. Respectatj conditiile de pastrare si functionare
descrise in sectiunea «Specificatji tehnice»!

o Protejati-l impotriva:

- apei si umezelii

Eroare |Descriere |Cauza posibila si remediere - temperaturilor extreme
«ERR 1» | Semnal Semnalele pulsului la mangeta sunt - impactului si caderii
preaslab |prea slabe. Repozitionati mangeta si - murdariei si prafului
repetati masurarea.* - razelor solare directe
- caldurii si frigului
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* Mansetele sunt sensibile si trebuie manuite cu grija.
o Nu inlocuiti si nu folositj alt tip de mangeta sau de conector
pentru a masura cu acest aparat.
o Umflati mangeta doar cand este fixata.
o Functia acestui dispozitiv poate fi compromisa atunci cand este
utilizat in apropierea cdmpurilor electromagnetice puternice, cum
ar i telefoanele mobile sau instalatiile radio si recomandém o
distanté de cel putin 1 m de la acestea. In cazurile in care acest
lucru este inevitabil, va rugam s verificati daca dispozitivul
functioneaza corespunzator inainte de utilizare.
o Nu utilizati instrumentul daca aveti impresia ca este deteriorat
sau observati ceva neobignuit la el.
¢ Nu demontatj niciodata instrumentul.
o In cazul in care instrumentul urmeaza a nu fi utilizat o perioada
mai lunga de timp, bateriile trebuie scoase.
o Cititi informatile cu privire la siguranta din sectjunile individuale
ale acestei broguri.
2 Aveti grija sa nu lasati instrumentul nesupravegheat la
.') indemana copiilor; unele parti componente sunt suficient de
mici pentru a putea fi inghitite. Aveti grija, deoarece exista
risc de strangulare in cazul in care acest instrument este
livrat cu cabluri sau tuburi.

ingrijirea instrumentului
Curatati instrumentul numai cu o carpa moale, uscata.

Curétarea mangetei

Indepartatj cu grija petele de pe manseta, folosind o carpa umeda

si spuma de sapun.

A ATENTIE: Nu spalati manseta in masina de spalat rufe sau
vase!

Verificarea preciziei
Noi recomandam verificarea preciziei acestui instrument la fiecare
2 ani sau dupa un impact mecanic (de exemplu dupa o eventuala
cadere). Va rugam contactati Service-ul local Microlife pentru a
planifica verificarea (vezi prefata).
Salubrizarea
Bateriile si instrumentele electronice trebuie salubrizate in
concordanta cu reglementarile locale in vigoare, $i nu
™= impreuna cu deseurile menajere.

11. Garantia

Acest instrument are o perioada de 5 ani garantie de la data achi-
zitionarii. Garantja este valabila doar la prezentarea fisei de

garantie completata de distribuitor (vezi verso) care sa confirme

data cumpdrarii, sau cu chitanta/factura de cumparare.

o Bateriile si piesele supuse uzurii nu sunt incluse.

o Deschiderea sau modificarea instrumentului anuleaza garantja.

o Garantia nu acopera daunele cauzate de manipularea necores-
punzatoare, baterii descarcate, accidente sau nerespectarea
instructiunilor de utilizare.

e Functionarea mansetei (etanseitatea camerei) este garantata
pentru 2 ani.

Va rugam contactati Service-ul local Microlife (vezi prefata).

12, Specificatii tehnice

Conditii de 10-40°C
functionare: 15 - 95 % umiditate relativa maxima
Conditii de pastrare: -20 - +55 °C

15 - 95 % umiditate relativa maxima
Greutate: 340 g (inclusiv bateriile)
Dimensiuni: 135,5x 82 x 57 mm

Metoda de masurare: oscilometrica, corespunzator metodei
Korotkoff: Faza | sistolic, Faza V diastolic

Domeniul de 20 - 280 mmHg - tensiune arteriala
masurare: 40 - 200 batai pe minut — puls
Domeniu de afigare a

presiunii mangetei: 0 - 299 mmHg

Rezolutie: 1 mmHg

Precizie statica: presiune in intervalul £ 3 mmHg

+5 % din valoarea masurata

4 baterii alcaline de 1,5V; format AA
Adaptor de retea 6V CC, 600 mA (optional)

Precizia pulsului:
Sursa de tensiune:

Durata de viata

baterie: aprox. 920 masurari (utilizare de baterii noi)
Clasa IP: P20

Standarde de EN 1060-1 /-3 /-4; IEC 60601-1;
referinta: IEC 60601-1-2 (EMC); IEC 60601-1-11
Durata de viata Instrument: 5 ani sau 10000 masurari
probabila: Accesorii: 2 ani

Acest dispozitiv indeplineste cerintele Directivei 93/42/CEE privind
dispozitivele medicale.
Ne rezervam dreptul de a efectua modificari tehnice.

BP A2 Basic
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Microlife BP A2 Basic

@ Tiatitko ON/OFF (ZAP/VYP)
@ Displej

(3 Zasuvka manzety
@ Zéasuvka napajeni
(® Prostor pro baterie
(® Manzeta

(@ Konektor manzety
Tlagitko casu

@ Tlatitko M (Pamét)
Displej

Zobrazeni bateri
@) Datum/Cas

@2 Systolicka hodnota
@3 Diastolicka hodnota
Frekvence tepu

@9 Barevna indikace naméfenych hodnot

Indikator pulzu

@9 Indikator manzety

@8 Indikator pohybu paze
Indikator srdecni arytmie (PAD)
@) Ulozena hodnota

Vézeny zékazniku,

Va3 novy pfistroj na méfeni krevniho tlaku Microlife je spolehlivym
|ékafskym néstrojem pro odbér hodnot z horni koncetiny. Umoz-
fuje snadné pouziti, zajiStény jsou pfesné vysledky a velmi se
doporucuije pro sledovani krevniho tlaku osob ve Vasi domécnosti.
Tento pfistroj byl vyvinut ve spolupraci s Iékafi a klinické testy
potvrzuji velmi vysokou pfesnost méfeni.*

Prostuduijte prosim tyto pokyny peclivé tak, abyste porozuméli vSéem
funkcim a informacim tykajicim se bezpecnosti. Chceme, abyste byli
se svym vyrobkem Microlife spokojeni. Mate-li jakékoliv otazky,
problémy nebo chcete-li objednat nahradni dily, kontaktujte prosim
mistni zakaznicky servis Microlife. Va3 prodejce nebo Iékarna Vam
daji adresu prodejce Microlife ve Vasi zemi. Alternativné mizete
navstivit webové stranky www.microlife.cz, kde naleznete mnoho
cennych informaci o nasich vyrobcich.

Budte zdravi — Microlife AG!

* V/ tomto pfistroji je pouZita stejna technologie jako v ocenéném
pristroji «BP 3BTO-A», model testovany podle protokolu Britské
spolecnosti pro hypertenzi (BHS).

@ Pred pouzitim tohoto vyrobku si peclivé prectéte navod.

Ur&eno pro kontakt typu BF s ¢astmi lidského téla.

T Udrzujte v suchu
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1. Dulezita fakta o krevnim tlaku a samoméreni

o Krevni tlak je tlak krve proudici v tepnach generovany srdecni
¢innosti. Vzdy se méfi dvé hodnoty, systolicky (horni) a
diastolicky (spodni) tlak.

o Pristroj ukazuje také frekvenci tepu (pocet Uderd srdce za

minutu).

o Trvale vysoké hodnoty tlaku mohou poskodit Vase srdce a

v takovém pripadé je nutno zajistit lécbu!

o Vzdy se o Vasich hodnotach tlaku poradte s Iékafem a sdélte mu,

pokud si vSimnete né&eho neobvyklého nebo mate-li pochyby.
Nikdy se nespoléhejte na jediné méreni krevniho tlaku.

o Pronadmémé vysoky krevni tlak existuje mnoho pficin. Jejich

podrobngj$i vysvétleni obdrZite od svého Iékarfe, ktery Vam
také v pfipadé potfeby nabidne vhodnou Iécbu. Kromé Iékd, i
ztrata télesné hmotnosti a cvi¢eni mize snizit krevni tlak.

o Za zadnych okolnosti byste neméli ménit davkovani

jakychkoliv léki pfedepsanych Iékafem!

o Krevni tlak béhem dne podléha znatnym fluktuacim v zavislosti

na fyzické namaze a stavu. Méli byste proto své udaje méfit za
stejnych podminek a citite-li se uvolnéni! Udélejte si méfeni
nejméné dvakrat v rannich hodinach (vypocitejte si jejich prlimér),
méfeni zopakujte i ve vecernich hodinach (také si vypocitejte
jejich pramér).

o Zcela b&Zné Ize béhem dvou rychle za sebou provadénych

méfeni ziskat vyrazné odlisné vysledky.

o Odchylky mezi méfenimi provadénymilékafem nebo v Iékarné

a doméacim méfenim jsou zcela normélni, nebot se jedna o
zcela odlidné situace.

o Nékolik méreni po sobé poskytuje mnohem spolehlivéjsi infor-

mace o krevnim tlaku, neZ jen jedno méfeni.

o Mezi dvéma méfenimi ponechejte kratkou prestavku alespori

15 vtefin.

o Pokud trpite nepravidelnym srdec¢nim tepem (arytmie, viz

oddile «4.»), méfeni timto pFistrojem by mély byt vyhodnocené
VaSim |ékafem.

o Pulzni displej neni vhodny pro kontrolu frekvence srde¢nich

stimulatord!

o Jste-li téhotna, méla byste svij krevni tlak sledovat velmi

peclivé, nebot v této dobé se mlze velmi drasticky ménit!

@& Tento pfistroj je speciélné uréeny i na pouZivani v t&hoten-
stvi a v dobé preeklampsie. Pfi Zjisténi neobvyklych vyso-
kych hodnot v t€hotenstvi, zopakujte méfeni po 4 hodinach.
Pokud jsou naméfené hodnoty stale pfili§ vysoké, poradte
se svym lékafem anebo gynekologem.
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Jak vyhodnotit svij krevni tlak?

Tabulka pro hodnoty tlaku krve dospélych pfi méfeni v domacim
prostfedi v souladu s mezinarodnimi pokyny (ESH, AHA, JSH).
Udaje v mmHg.

Velikost manzety |pro obvod paze

17-22cm

22-32cm

22-42cm

32-42cm

M
M-L
L

L-

XL 32-52cm

Systo- |Diasto-
Rozsah licky licky Doporuceni
prilis nizky krevni tiak | ¥ 100 | ¥ 60 Poradte se s
|ékafem
1. | optimaini krevni tlak |{100-130 |60-80 |Samokontrola
2.|zvy3eny krevnitiak | 130-135 |80 -85 |Samokontrola
3. | pfili§ vysoky krevni  [135-160 |85 - 100 | Vyhledejtelékafskou
tlak pomoc
4. |nebezpecné vysoky |160 4  [100 4 | Okamzité vyhledejte
krevni tlak |ékarskou pomoc!

Pro hodnoceni je uréujici vy3si hodnota. Priklad: hodnota krevniho
tlaku 140/80 mmHg anebo hodnota 130/90 mmHg indikuje «pfili§
vysoky krevni tlak».

2. Prvni pouziti pristroje

Vlozeni baterii

Po vybaleni pfistroje do néj nejprve vloZte baterie. Pihradka na
baterie (5) se nachazi na spodni strané pfistroje. Vlozte baterie (4 x
1,5V, velikost AA) a davejte pfitom pozor na vyznagenou polaritu.

Nastaveni data a ¢asu
1. Po vlozeni novych baterii zacne na displeji blikat udaj letopoctu.
Rok miZete nastavit stisknutim tlacitka M (). Potvrzeni a

nasledné nastaveni mésice provedete stisknutim tlacitka casu (8).

2. Nyni mizete nastavit mésic stisknutim tlacitka M. Potvrzeni a
nasledné nastaveni data provedete stisknutim tlacitka Casu.

3. Pfi nastavovani dne v tydnu, hodiny a minuty se fidte vy$e
uvedenymi pokyny.

4. Pokud jste nastavili minuty a staili tlacitko ¢asu, datum a ¢as
jsou nastaveny, pfi¢emz na displeji se zobrazi ¢as.

5. Chcete-li zménit datum a ¢as, stisknéte tlacitko ¢asu a drzte ho
po dobu pfiblizné 3 vtefin, dokud nezaéne blikat rok. Nyni
mUzete zadat nové hodnoty, jak je popsano vyse.

Vyberte spravnou manzetu

Microlife nabizi riizné rozméry manzet. Vyberte velikost manzety
odpovidajici obvodu Vasi paze (méfené tésnym obtocenim stfedu
paze).

& Tvarovana manzeta «Easy» je dostupna pro lehké a pohodiné
nasazeni.
& PouZivejte pouze manzety Microlife!
» Pokud pfilozena manzeta (&) nesedi, kontaktujte mistni zakaz-
nicky servis Microlife.
» Manzetu pfipojte k pfistroji zasunutim konektoru (7) na doraz
do zasuvky (3.

3. Méreni krevniho tlaku pomoci tohoto pristroje

Kontrolni prehled pokyni pro spolehlivé méfeni

1. Pfed méfenim se vyhnéte fyzické aktivité, jidlu a koufeni.

2. Piblizné 5 minut pfed méfenim se usadte a uvolnéte se.

3. Méreni vzdy provadéjte na stejné pazi (vétsinou levé). Dopo-
ruéuje se, aby lékafi vykonavali dvojité méfeni na pacientech pfi
prvni navstéve kvdli zjisténi, na které pazi budou vykonavat
méfeni v budoucnosti. Krevni tlak by se mél vzdy méfit na paZi
s vy3Sim krevnim tlakem.

4. Z paze sejméte t&sné pfiléhavy odév. Aby nedoslo ke Skrceni,
nevyhrnujte rukavy koSile - jsou-li volné spusténé, nebudou
manzeté prekazet.

5. Vzdy se ujistéte, Zze pouzivate spravnou velikost manzety

(oznaceni na manzetg).

e Manzetu nasazujte tésné, ne v3ak pfilis.

o Ujistéte se, Ze manzeta je umisténa 2 cm nad loktovou
jamkou.

o Znacka artérie («artery mark») na manZzeté (pfiblizné 3 cm
dlouhé Cervené oznaceni) se musi pfilozit na tepnu, ktera se
nachazi na vnitfni strané paze.

o Pazi podeprete tak, aby byla uvolnéna.

o Zaijistéte, aby manzeta byla ve stejné vysi jako srdce.

. Mé&feni zahajte stlacenim tlacitka ON/OFF (2).

. ManzZeta nyni za¢ne automaticky pumpovat vzduch. Budte
uvolnéni, nehybejte se a nenapinejte pazni svaly dfive, nez se
zobrazi vysledky. Dychejte normainé a nemluvte.

. Pfi dosazeni spravného tlaku pumpovani prestane a tlak zacne
postupné klesat. Nebylo-li poZzadovaného tlaku dosazeno,
pfistroj do manZzety automaticky pficerpa vice vzduchu.

~N

o
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9. V priibéhu méfeni blika na displeji indikator pulzu G

10.Zobrazi se vysledek systolického 12, diastolického @3 krevniho
tlaku a tepové frekvence G3.

11.Jakmile je méfeni dokonceno, odstrafite manZetu.

12.Pristroj vypnéte. (Pfistroj se vypne automaticky cca po 1 minuté).

Jak naméfenou hodnotu neulozit

V priibéhu zobrazeni Udaje stisknéte tlacitko ON/OFF (7). Drzte
tlacitko stisknuté, az zacne blikat «M» @9, a pak ho uvolnéte.
Potvrdte opétovnym stisknutim tlaitka M (9.

& Méfenilze kdykoliv zastavit stisknutim tlacitka ON/OFF (napf.

kdyz se necitite dobfe anebo méte pocit nepfijemného tlaku).

&= Vite-li, ze vas systolicky krevni tlak je velmi vysoky, je

vhodné, kdyz si tlakomér dopfedu nastavite sami. Po napum-

povani tlakoméru na hladinu az na cca 30 mmHg (zobrazi se
na displeji) stisknéte tlacitko ON/OFF. Drzte tlaitko stisk-
nuté, az tlak stoupne na cca 40 mmHg nad oCekévanou
hodnotou systolického tlaku - pak tlacitko uvolnéte.

Tento symbol @9 signalizuje, Ze pfi méfeni byla zjiSténa nepravidelna
tepova frekvence. V tomto pfipadé se mohou vysledky od Vaseho
krevniho tlaku li§it — méfeni opakuite. Ve vétsiné pfipadl to neni na

zé&vadu. Pokud se vSak tento symbol objevuje pravidelné (napf. néko-
likrat tydné, pfi kazdodennim méfeni), pak Vam doporucujeme infor-

movat Iékare. Svému lékafi prosim ukazte nasledujici vysvétleni:
Informace pro lékare k ¢astému vyskytu indikatoru arytmie
Tento pfistroj je oscilometricky tlakomér, ktery analyzuje nepra-
videlnost tepu v dobé& méfeni. Pfistroj je klinicky testovany.
Vyskytnou-li se béhem méfeni nepravidelnosti, po méfeni se
zobrazi symbol arytmie. Pokud se symbol objevuje ¢astéji (napf.
nékolikrat tydné pfi kazdodennim méfeni) doporucujeme paci-
entovi vyhledat Iékaf'skou pomoc.
Pristroj nenahrazuje srdecni vySetfeni, slouzi vSak pro véasné
zjisténi nepravidelnosti pulzu.

5. Zobrazeni svételné signalizace na displeji

Barevna indikace na levém okraji displeje 3 ukazuje rozmezi, v
kterém se nachézeji hodnoty naméFeného krevniho tlaku. Sipka
zobrazuje, zda se nacitané hodnoty nachazeji v optimalnim rozmezi
(zelend barva), zvySeném (zluté barva), pfili§ vysokém (oranzova

barva) anebo nebezpecné vysokém (Cervena barva) rozmezi. Klasi-

fikace zodpovida 4 rozmezim v tabulce podle mezinarodnich stan-
dardd (ESH, AHA, JSH), jak je opsané v oddile «1.».

6. Pamét’

Tento pfistroj automaticky uchovava poslednich 30 naméfenych
hodnot.

Prohlizeni ulozenych hodnot

Pfi vypnutém pfistroji kratce stlacte tlacitko M (9). Displej nejprve
zobrazi «M» @9 a primérnou hodnotu. Nasledné se pfistroj
pfepne na zobrazeni Udajd posledniho méfeni primérné hodnoty.
Po stlageni tla¢itka M se znovu zobrazi primémé hodnoty. Mezi
uloZenymi hodnotami miZzete pfepinat opakovanym stisknutim
tlacitka M.

PIna pamét’

A Davejte pozor, aby nebyla pfekrocena maximalni kapacita
paméti 30. Pokud se piekroci kapacita paméti pristroje
(na 30. pozici), hodnota posledniho méreni se zapise na
31. pozici a nejstarsi (prvni) méreni je z paméti vyma-
zané. Hodnoty by mél vyhodnotit lékar dfive, nez bude
dosazeno kapacity paméti, jinak budou udaje ztraceny.

Vymazat vSechny hodnoty

Jste-li si jisti, Ze chcete trvale vymazat vSechny ulozené hodnoty,
pridrzte tlaCitko M (pfedtim nutno pfistroj vypnout), dokud se neob-
jevi «CL» a poté tladitko uvolnéte. Pro trvalé vymazani paméti
stisknéte tlaCitko M pfi soucasném blikani «CL». Jednotlivé
hodnoty nelze vymazat.

7. Indikator baterii a vyména baterii

Témér vybité baterie

Jsou-li baterie vybity pfiblizné ze %, pfi zapnuti pfistroje zacne blikat

symbol baterii 49 (zobrazi se ¢astecné vypinéna baterie). Pfestoze

pfistroj bude méfit spolehlivé i nadale, méli byste baterie vyménit.

Vybité baterie - vyména

Jsou-li baterie zcela vybité, pfi zapnuti pfistroje zacne blikat

symbol 19 (zobrazi se vybita baterie). Nelze provadét zadna dalsi

méfeni, baterie je nutné vyménit.

1. Oteviete pfihradku s bateriemi (5) na spodni strané pfistroje.

2. Vlyméiite baterie - zajistéte jejich spravnou polaritu dle symbol
uvniti bateriového prostoru.

3. Pfinastaveni data a ¢asu postupuijte podle postupu popsaného
v oddile «2.».
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&= V paméti se uchovavaji vSechny hodnoty, ackoliv datum a
¢as se musi nastavit znovu — po vyméné baterii proto auto-
maticky za¢ne blikat udaj letopoctu.

Jaké baterie a jaky postup?

& Pouzivejte 4 nové 1,5V alkalické baterie s dlouhou Zivotnosti,
velikost AA.

& Nepouzivejte baterie po vyprseni zivotnosti.

&= Baterie vyjméte, pokud se pfistroj nebude delSi dobu pouZivat.

Pouzivani dobijecich baterii

Tento pfistroj Ize provozovat také s dobijecimi bateriemi.

& Pouzivejte pouze dobijeci baterie typu «NiMH»!

& Objevi-li se symbol vybitych baterii, baterie nutno vyjmout a

dobit! Nesmi se nechavat uvnitf pfistroje, nebot mize dojit

k jejich poSkozeni (UpInému vybiti v dasledku sporadického

uzivani pfistroje, a to i v pfipadé vypnuti pfistroje).

Nemate-li v imyslu pfistroj delSi dobu pouzivat (tyden a

vice), dobijeci baterie vzdy vyjméte!

Baterie NELZE dobijet v pfistroji! Baterie dobijejte v externi

nabije¢ce a dodrzujte informace tykajici se dobijeni a trvan-

livosti!

q

q

8. Pouziti napajeciho adaptéru

Chyba |Popis Mozna pricina a zplsob napravy
«ERR 2» | Chybny Bé&hem méfeni byly na manzeté zjistény
signal chybné signaly zplsobené napfiklad

pohybem nebo svalovym napétim. Mé&feni
opakuite, pfiemZ pazi méjte v klidu.

«ERR 3» |V manzeté
@) neni tlak

V manzeté nelze generovat potfebny
tlak. Mohou se vyskytovat netésnosti.
Zkontrolujte spravnost pfipojeni a
potfebnou tésnost. V pfipadé nutnosti
vyménte baterie. Méfeni opakuijte.

«ERR 5» | Abnormalni | Méfici signaly jsou nepfesné, a proto nelze

vysledek | zobrazit Zadny vysledek. Peclivé si
prectéte kontrolni seznam pokynd pro
spolehlivé méfeni a poté méfeni opakuijte.
«HI» Prili§ Tlak v manzeté je prili§ vysoky (nad
vysoky pulz | 300 mmHg) NEBO je pfili§ vysoky pulz
nebo tlak  [(nad 200 stahl za minutu). Uvolnéte se
manzety | po dobu 5 minut a méfeni opakuijte.*
«LO» PFili§ nizky | Tepova frekvence je pfili§ nizka (méné nez

pulz 40 stah( za minutu). Méfeni opakuijte.*

Tento pfistroj Ize provozovat s vyuzitim adaptéru Microlife

(DC 6V, 600 mA).

& Pouzivejte pouze adaptér Microlife dostupny jako originalni
pfisluSenstvi vhodné pro Vas zdroj napéti.

& Vzdy zkontrolujte, zda neni napajeci adaptér nebo kabel
poskozen.

1. Kabel adaptéru zasurite do zasuvky pro adaptér @) v pfistroji.

2. Zastréku adaptéru zasunte do nasténné zasuvky.

Po pfipojeni napajeciho adaptéru se nespotfebovava zadny proud

baterii.

9. Chybova hlaseni

* Pokud se tento nebo jiny problém vyskytuje opakované, poradte
se prosim s lékafem.

& Pokud se domnivate, ze vysledky jsou neobvyklé, peclivé si
prosim piectéte informace v oddile «1.».

10. Bezpecnost, péce, zkouska presnosti a likvidace

Dojde-li béhem méfeni k chybé, méfeni se prerusi a zobrazi se
chybové hlaseni, napf. <ERR 3».

Chyba |Popis Mozna pfiina a zpsob napravy
«ERR 1» | Piili§ slaby | P¥ili§ slabé signaly impulz(i na manzeté.
signal Upravte manZetu a méfeni opakujte.

A Bezpeénost a ochrana

o Tento pfistroj Ize pouzivat pouze pro ucely popsané v této
prirucce. Vyrobce neodpovida za $kody zplsobené
nespravnym pouzitim.

o Tento pfistroj obsahuije citlivé komponenty a nutno s nim
nakladat opatrné. DodrZujte podminky pro skladovani a provoz
popsané v oddile «Technické specifikace»!

o Chrarite pred:
vodou a vlhkosti

- extrémnimi teplotami

- narazy a upusténim na zem

- znecisténim a prachem

- pfimym slune€nim svitem
teplem a chladem

Manzety jsou citlivé a vyzaduji opatrné zachazeni.
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o Nepouzivejte jiny druh manzety anebo manzetového konektoru
na méfeni s timto pfistrojem.

o Manzetu nafukujte pouze kdyz je nasazena.

o Nepouzivejte pfistroj blizko silnych elektromagnetickych poli,
jako jsou mobilni telefony anebo radiové zafizeni. Dodrzujte
minimalni vzdalenost 1 m od téchto zafizeni, pokud pouzivate
tento pfistroj. V pfipadé nevyhnutnosti si prosim pfed pouZitim
ovéfte, zda je pfistroj funkéni.

o Pristroj nepouzivejte, pokud se domnivate, ze je poskozeny
nebo si vSimnete ¢ehokoliv neobvyklého.

o Pristroj nikdy nerozebirejte.

o Pokud se pfistroj nebude del$i dobu pouZivat, baterie by se
mély vyjmout.

o Peglivé si prectéte bezpecnostni pokyny v jednotlivych oddilech
této pfirucky.

%) Dbejte na to, aby pfistroj nepouzivaly déti bez dohledu;

% nékteré ¢asti jsou tak malé, Ze mlize dojit k jejich spolknuti.

V pfipadé, Ze pfistroj je dodavan s kabelem &i hadici, hrozi
nebezpeci uskrceni.

Péce o pfistroj

Pfistroj Cistéte pouze mékkym suchym hadfikem.

Cisténi manzety

Skvrny na manZzeté opatrné odstranite vihkym hadfikem a

mydlovou vodou.

A Varovani: Neperte manzetu v pracce ¢i mycce nadobi!

Zkouska presnosti

ZkousSku presnosti tohoto pfistroje doporucujeme provadét kazdé
2 roky nebo po mechanickém narazu (napf. pfi upusténi na zem).
Pro zajisténi této zkousky kontaktujte mistni zakaznicky servis
Microlife (viz pfedmluva).

Likvidace
Baterie a elektronické pfistroje nutno likvidovat v souladu
s mistnimi platnymi pfedpisy, nikoliv s domacim odpadem.

11.Zaruka

Na tento pfistroj se vztahuje zaruka 5 let od data nakupu. Zaruka je

platna pouze po predloZeni zarucniho listu vypinéném prodejcem (viz

zadni strana) a potvrzenim data nakupu nebo pokladniho dokladu.

o Zaruka se nevztahuje na baterie a sou¢asti podléhajici rych-
Iému opotiebeni.

e Zaruka propada v pfipadé otevieni nebo Uprav pfistroje.

o Zaruka se nevztahuje na Skody vzniklé v disledku nespravné
manipulace, vybitych baterii, nehody nebo nedodrzeni provoz-
nich pokynu.

o Manzeta m4 funkéni zaruku (tésnost vzdusného vaku) 2 roky.

Kontaktujte prosim mistni zakaznicky servis Microlife (viz.Gvod).

12. Technické specifikace

Provozni 10-40°C/50-104 °F
podminky: max. relativni vihkost 15 - 95 %
Skladovaci -20-+55°C/-4-+131 °F
podminky: max. relativni vihkost 15 - 95 %
Hmotnost: 340 g (vCetné baterii)
Rozméry: 135,5x 82 x 57 mm

Postup méreni: oscilometricky, Korotkovovou metodou:
Faze | systolicka, faze V diastolicka
20 - 280 mmHg - krevni tlak

40 - 200 staht za minutu — tepova frekvence

Rozsah méreni:

Tlakovy rozsah

displeje manzety: 0 -299 mmHg

Rozliseni: 1 mmHg

Staticka presnost: tlak v ramci £ 3 mmHg
Presnost pulzu:  +5% z naméfené hodnoty

Zdroj napéti: 4 x 1,5V alkalické baterie; velikost AA

Napéjeci adaptér DC 6V, 600 mA (volitelné)
Zivotnost baterie: cca. 920 méfeni (za pouZiti novych baterii)
IP tfida: P20

Souvisejici normy: EN 1060-1 /-3 /-4; |[EC 60601-1;

|IEC 60601-1-2 (EMC); IEC 60601-1-11
Predpokladana Pristroj: 5 let nebo 10000 méfeni
Zivotnost: PrisluSenstvi: 2 roky

Tento piistroj vyhovuje pozadavkim dle smérnice 93/42/EHS o
zdravotnickych pomdckach.
Prava na technické zmény vyhrazena.
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Microlife BP A2 Basic

@ Tlagidlo ON/OFF

@ Displej

(3 Zasuvka manzety

(@ Zasuvka sietového adaptéra
® Priehradka na batérie

(® Manzeta

@ Konektor manzety

Tlagidlo &asu

® Tlagidlo M (Pamét)

Displej

Indikator batérie

@D Datum/Cas

@2 Systolicka hodnota

@3 Diastolicka hodnota

A3 Frekvencia tepu

@9 Farebna indikacia nameranych hodn6t
Indikator pulzu

@9 Indikator manzety

@9 Indikator pohybu ramena
Ukazovatel srdcovej arytmie (PAD)
@) Ulozena hodnota

@ Pred pouzitim zariadenia si pozorne precitajte navod.

PouZité sucasti typu BF

T Udrzujte v suchu

Vézeny zékaznik,

Va3 novy tlakomer Microlife je spolahlivy lekarsky pristroj na vyko-
navanie merani na ramene. Lahko sa pouziva, je presny a preto je
velmi odport¢any na meranie tlaku krvi v domacom prostredi.
Tento pristroj bol vyvinuty v spolupréci s lekarmi: klinické testy
potvrdili vysoku presnost jeho merania.*

Preditajte si prosim tento ndvod pozorne tak, aby ste porozumeli
vSetkym funkciam a informaciam tykajdcich sa bezpeénosti.
Chceme, aby ste boli so svojim vyrobkom Microlife spokojni. Ak
mate akékolvek otazky, problémy alebo si chcete objednat
nahradné diely, kontaktujte prosim svoje zakaznicke stredisko
Microlife. Va$ predajca alebo lekaref Vam poskytni adresu distri-
butora Microlife vo Vasej krajine. Pripadne navstivte internetovi
stranku www.microlife.sk, kde méZete najst mnozstvo neocenitel-
nych informacii o vyrobku.

Zostafte zdravi — Microlife AG!

* Tento pristroj vyuZiva taku istd technologiu merania ako oceneny
model «BP 3BTO-A», ktory bol testovany podla protokolu Britskej
asociécie pre hypertenziu (BHS).
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. Pouzivanie sietového adaptéra

Identifikacia chyb a poruch

. Bezpecnost, ochrana, skiska presnosti a likvidacia

pouzitého zariadenia

+ Bezpecnost a ochrana

+ Starostlivost o pristroj

+ Cistenie manzety

+ Skuska presnosti

+ Likvidacia pouzitého zariadenia

o Niekolko merani po sebe poskytuje ovela spolahlivejSie infor-
mécie o krvnom tlaku, ako iba jediné meranie.

o Medzi dvoma meraniami si doprajte mald prestavku, minimaine
15 sekind.

e Ak trpite nepravidelnym srdcovym rytmom (arytmia, pozrite
«kapitolu 4.»), merania tymto pristrojom by mali byt vyhodno-
tené VaSim lekarom.

o Zobrazenie tepu nie je vhodné na kontrolu frekvencie
kardiostimulatorov!

o Ak ste tehotna, mali by ste si merat tlak krvi velmi dokladne,

11. Zaruka s o al : o
12. Technické tdaje pretoze sa mozg .po'cas .t9hto otfdoplg podstafrj.e menit!
Zaruény list (pozrite zadny obal navodu) & Tent9 pristroj je spec.|alne‘urlcenylaj na pou;lhe v tehot’enstve
a pocas preeklampsie. Pri zisteni neobvyklych vysokych
hodndt v tehotenstve, zopakujte meranie po 4 hodinach. Ak
1. Délezité skutoénosti o tlaku krvi a samomerani st namerané hodnoty stale prilis vysoké, poradte sa so
o Krvny tlak je tlak krvi te¢lcej v artériach vytvoreny pumpo- svojim lekarom alebo gynekolagom.
vanim srdca. VZdy sa meraju dve hodnoty: systolicka (hornd) ~ Ako si mézem vyhodnotit' tlak krvi?
hodnota a diastolicka (spodna) hodnota. Tabulka pre hodnoty tlaku krvi dospelych pri merani v doméacom
o Pristroj zobrazuje tiez frekvenciu tepu (pocet uderov srdcaza  prostedi v stlade s odport¢aniami medzinarodnych organizacii
minGtu). pre hypertenziu (ESH, AHA, JSH). Hodnoty v mmHg.
o Trvalo vysoké hodnoty tlaku krvi mézu poskodit vase Systo- | Diasto-
zdravie a preto ich musi lie€it’ lekar! Rozsah licky licky |Odporaganie
. HOanty dey prekonzultujte s lekarom a oznamte mu, ak ste tlak Krvi je prlllé nizky v 100 v 60 Obratte sa na
spozorovali nie¢o nezvy¢ajné alebo ak sa necitite dobre. Nikdy svojho lekara
sa nespoliehajte na jedind hodnotu tlaku krvi. T Ttk knvi e optimal 100-130 60- 80 | Samokontrol
o Existuje vela pri¢in nadmerne zvySenych hodnét tlaku krvi. |la rv! J,e op’llna r’1y . . amoxontrola
Vs lekar Vam ich podrobnejsie vysvetli a v pripade potreby 2. |tlak krvi je zvySeny  |130-135|80-85 | Samokontrola
Vam navrhne lie¢bu. Okrem liekov, aj znizenie telesnej hmot- | 3. | tlak krvi je prili§ 135-160 |85 - 100 | Vyhladajte
nosti a cvicenie moZe znizit krvny tlak. vysoky lekarsku pomoc
o Za ziadnych okolnosti by ste nemali menit davkovanie 4. |tlak krvi je nebez- 160 4 (100 4 |OkamZite vyhla-
akychkolvek liekov, ktoré Vam predpisal lekar! pecne vysoky dajte lekarsku
o V zavislosti od fyzickej ndmahy a stavu sa tlak krvi pocas dia pomoc!
meni. Z toho dovodu by ste si mali merat’ tlak krvi za rovna- Vys|edky merania sa VyhOanCUjl] podra Vyééej nameranej
kych kfudovych podmienok a ked'sa citite oddychnuti! hodnoty. Priklad: hodnota krvného tlaku 140/80 mmHg alebo
Urobte si merania najmenej dvakrat v rannych hodinach (vyra-  hodnota 130/90 mmHg oznaduje «prili§ vysoky tlak krvi».
tajte si ich priemer), merania zopakuijte aj vo vecernych hodinach A e
(taktieZ si vyratajte ich priemer). 2. Prvé poutZitie pristroja
o Je celkom normélne, ak dve po sebe nasledujlce merania VlozZenie batérii
vykazuju podstatne odlisné hodnoty. Po odbaleni vasho zariadenia najskor viozte batérie. Priehradka
e Odchylky medzi meraniami, ktoré Vam vykona Vas lekar, na batérie (5) sa nachadza na spodnej strane pristroja. Viozte
alebo ktoré Vam urobia v lekarni a tymi, ktoré si vykonavate Vy  batérie (4 x 1,5 V, velkost AA), dodrzujte uvedent polaritu.
doma, st normaline, pretoZe predstavuju Upine odliSné situécie.
BP A2 Basic B SK |



Nastavenie datumu a €asu

1. Po vloZeni novych batérii svieti na displeji ¢islo roku. Rok
nastavite stlacenim tlacidla M (9). Ak chcete potvrdit a nastavit
mesiac, stlacte tlacidlo ¢asu (8).

2. Teraz moZete pouzitim tlacidla M nastavit mesiac. Ak chcete
potvrdit a nastavit def, stlacte tlacidlo ¢asu.

3. Ak chcete nastavit defi, hodinu a mintty, postupujte prosim
podla horeuvedenych pokynov.

4. Ak ste uz nastavili mintty a stlacili tlagidlo ¢asu, datum a €as su
nastavené, pricom na displeji sa zobrazi ¢as.

5. Ak chcete datum a ¢as zmenit, stlacte a podrzte tlacidlo asu
cca 3 sekundy, pokial nezacne blikat Cislo roku. Teraz mozete
postupom popisanym vy3Sie vkladat nové hodnoty.

Vyber spravnej manzety

Microlife pontka rézne velkosti manZiet. Zvolte si rozmer manzety,

ktory zodpoveda obvodu vasho ramena (merané tesnym obtoCenim

stredu ramena).

Rozmer manzety | pre obvod paze
S 17-22cm
M 22-32cm
M-L 22-42¢cm
L 32-42cm
L-XL 32-52¢cm

&= Tvarovana manzeta «Easy» je dostupna pre lahké
a pohodIné nasadenie.
@ Pouzivajte iba manzety Microlife!
» Ak prilozena manZeta (&) nesedi, spojte sa so svojim servisnym
strediskom Microlife.
» Pripojte manzetu pristroja vioZzenim konektora manZzety (7) do
zasuvky manzety (3) az nadoraz.

3. Meranie tlaku krvi pouzitim tohto pristroja

Navod na spofahlivé meranie

1. Tesne pred meranim nevykonavajte Ziadnu ¢innost, nejedzte a
nefajcite.

2. Pred meranim sa posadte najmenej na 5 minut a oddychuijte.

3. Vzdy merajte na tom istom ramene (zvycajne favom). Odpo-
rica sa, aby lekari vykonavali dvojité meranie na pacientoch pri
prvej navsteve kvdli zisteniu, na ktorom ramene budu vykonavat
merania v buducnosti. Krvny tlak by sa mal vzdy merat na
ramene s vy38im krvnym tlakom.

4. Z ramena odstrante tesné obleCenie. Aby ste zamedzili Skrteniu
ciev, nemali by ste rukavy vyhfiat - ak ich nechate spustené
dole, nebudu manzete zavadzat.

5. VZzdy sa uistite, Ze pouzivate spravnu velkost manzety (ozna-
¢enie na manzete).

o Nasadte manzetu tesne, ale nie prilis.

o Uistite sa, Ze manZeta je umiestnena 2 cm nad laktovou
jamkou.

o Znacka artérie («artery mark») na manzete (priblizne 3 cm
dlhé ¢ervené znacenie) sa musi prilozit na tepnu, ktora sa
nachadza na vnitornej strane ramena.

* Rameno si podoprite tak, aby ruka bola uvolhena.

o Uistite sa, Ze manZeta je v rovnakej vy3ke ako vase srdce.

6. Stlacte tlacidlo ON/OFF (1) a spustite meranie.

7. Manzeta sa za¢ne automaticky nafukovat. Oddychuite,
nehybte sa a nenapinajte svaly ramena, pokial sa nezobrazi
vysledok merania. Dychajte normaine a nerozpravajte.

8. Ked sa dosiahne spravny tlak, nafukovanie sa zastavi a tlak
postupne klesa. Ak sa nedosiahol spravny tlak v manzete,
pristroj zaéne manzetu automaticky dofukovat.

9. Pocas merania blika na displeji indikator pulzu Ge.

10.Zobrazi sa vysledok systolického 12, diastolického @3 krvného
tlaku a tepovej frekvencie (4.

11.Po skon&eni merania odstrarite manZetu z ramena.

12.Vypnite pristroj. (Pristroj sa vypne automaticky po cca 1 min.)

Ako neulozit' Gdaj

Pocas zobrazenia Udaju stlacte tlacidlo ON/OFF (7). Tlacidlo drZte

stlacené, pokial blika «M» @9 a potom ho uvolnite. Potvrdte

opatovnym stlacenim tlacidla M (o).

&= Meranie mdzete kedykolvek zastavit stlacenim tlacidla ON/
OFF (napr. ak sa necitite dobre alebo méate pocit neprijem-
ného tlaku).

&= Ak viete, Ze vas systolicky krvny tlak je vefmi vysoky, je
vhodné, ak si tlakomer vopred nastavite sami. Po napumpo-
vani tlakomeru na hladinu cca. 30 mmHg (zobrazenych na
displeji) stlacte tlacidlo ON/OFF. Tlacidlo drzte stlacené,
pokym tlak dosiahne okolo 40 mmHg nad o&akévanou systo-
lickou hodnotou - potom tlaidlo uvolnite.

4, Indikator pulzovej arytmie pre skord detekciu

Tento symbol @9 naznacuije isté nepravidelnosti tepu, ktoré sa
zistili po¢as merania. V takomto pripade sa méZe vysledok odchy-
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[ovat od normalneho tlaku krvi — zopakujte meranie. Vo vacsine
pripadov nie je dévod na obavy. Ak sa v3ak tento symbol objavuje
pravidelne (napr. niekolkokrat za tyzder pri dennom merani),
odporti¢ame Vam povedat to vasmu lekérovi. Ukazte prosim
vadmu lekarovi nasledujuce vysvetlenie:

Informéacia pre lekara o pravidelnom objavovani sa
ukazovatel'a arytmie

Tento pristroj je oscilometricky tlakomer, ktory analyzuje nepra-
videlnost tepu pocas merania. Pristroj je klinicky testovany.

Ak sa pocas merania vyskytne nepravidelnost tepu, po merani
sa objavi znacka arytmie. Ak sa znacka objavuje astejSie (napr.
niekolkokrat za tyzden pri dennom merani), odpori¢ame
pacientovi vyhladat lekarsku pomoc.

Pristroj nenahradza vySetrenie Cinnosti srdca, ale sluzi na odha-
lenie nepravidelnosti tepu vo véasnom Stadiu.

5. Zobrazenie svetelnej signalizacie na displeji

Farebna indikacia na favom okraji displeja G5 ukazuje rozmedzie,
v ktorom sa nachadzajii hodnoty nameraného krvného tlaku. Sipka
zobrazuje, ¢i sa namerané hodnoty nachadzaju v optimalnom

rozmedzi (zelena farba), zvySenom (Zlta farba), prili§ vysokom (oran-

zova farba) alebo nebezpegne vysokom (Eervena farba) rozmedzi.
Klasifikacia zodpoveda 4 rozmedziam v tabufke podfa medzinarod-
nych Standardov (ESH, AHA, JSH), ako je opisané v «Casti 1.».

6. Pamit’ udajov

Tento pristroj automaticky uchovava poslednych 30 nameranych
hodnét.

Prehliadanie ulozenych tdajov

Kratko stlacte tlacidlo M (@), pokial je pristroj vypnuty. Na displeji
sa najskor objavi «M» @9 a priemerna hodnota. Nasledne sa
pristroj prepne na zobrazenie udajov posledného merania.
Opétovnym stlatenim tlaCidia M zobrazite predchadzajicu
hodnotu. Opakovanym prepinanim tlagidla M je mozné prepinat
medzi uloZzenymi hodnotami.

PIna pamat’

A Dévajte pozor, aby maximalna kapacita paméate 30 Udajov
nebola prekroCena. Ak sa prekro¢i kapacita pamate
pristroja (30 merani), hodnota posledného merania sa
zapi$e na 30. poziciu a najstarsie (prvé) meranie je z
paméte vymazané. Hodnoty by mali byt vyhodnotené

lekarom predtym, ako je dosiahnuté kapacita pamate, v
opacnom pripade budu Udaje stratené.
Vymazanie vSetkych hodnot
Ak ste siisti, Ze chcete natrvalo odstranit vSetky uloZzené hodnoty,
podrzte tlacidlo M (predtym musi byt ale pristroj vypnuty), pokial
sa na displeji neobjavi «CL», a potom tlacidlo uvolhite. Ak chcete
natrvalo vymazat pamat, stlacte tlacidlo M, pokial blika «CL». Nie
je mozné mazat samostatné hodnoty.

7. Indikator stavu batérii a vymena batérii

Batérie takmer vybité

Ked su batérie z priblizne % vybité, okamzite po zapnuti pristroja
zaCne symbol batérie @9 blikat (zobrazenie s€asti pinej batérie).
Hoci pristroj bude este stale merat spolahlivo, mali by ste si
zabezpeCit nahradné batérie.

Vybité batérie — vymena
Ked su batérie vybité, okamZite po zapnuti pristroja zatne symbol
batérie 9 blikat (zobrazi sa vybité batéria). Nesmiete uz vykonat
Ziadne dalSie meranie a musite batérie vymenit.
1. Otvorte priehradku s batériami (5) na spodnej strane pristroja.
2. Vymeiite batérie — pri¢om dbajte na spravnu polaritu podla
znaciek na priehradke.
3. Prinastaveni datumu a ¢asu postupujte podla postupu popisa-
ného v «kapitole 2.».
&=V pamati st pri vymene batérii zachované vetky namerané
hodnoty, avSak je potrebné opatovné nastavenie datumu
a Casu - preto po vymene batérii zaéne automaticky blikat
Cislo roku.

Aké batérie a aky postup?

&= Pouzite prosim 4 nové 1,5 V AA alkalické batérie s dihou
zivotnostou.

= NepouZivajte batérie po datume exspirécie.

& Aksa pristroj nebude pouzivat dihiu dobu, batérie vyberte.

Pouzivanie dobijatefnych batérii

Tento pristroj mdze pracovat aj s dobijate/nymi batériami.

& Z batérii, ktoré mozno opatovne pouzit pouZivajte iba typ
«NiMH»!

@ Ak sa objavi symbol batérie (vybita batéria), je potrebné
batérie vybrat a dobit! Nesmu zostat vo vnutri pristroja,
pretoZe sa mozu poskodit (Uplné vybitie désledkom obCas-
ného pouzivania pristroja ale i ked sa pristroj nepouziva).

BP A2 Basic
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& Ak nebudete pouzivat pristroj tyzden alebo dlhsie, vzdy
vyberte aj dobijatelné batérie!

= Batérie sanesmu dobijat v tlakomeril Tieto batérie dobijajte
v externej nabijacke, pricom dodrzujte informacie tykajice
sa dobijania, starostlivosti a Zivotnosti batérii!

8. Pouzivanie sietového adaptéra

Tento pristroj mdZe pracovat aj so sietovym adaptérom Microlife
(DC 6V, 600mA).

& Pouzivajte iba sietovy adaptér Microlife dostupny ako origi-

nalne prislusenstvo, ktory je vhodny pre vasu siet.
& Uistite sa, ze sietovy adaptér ani kabel nie s poskodené.
1. Pripojte kabel adaptéra do napajacej zasuvky adaptéra (2)
tlakomeru.
2. Adaptér zapojte do elektrickej siete.
Po pripojeni sietového adaptéra sa nespotrebovava prid z batérie.

9. Identifikacia chyb a poruch

Ak sa pocas merania vyskytne chyba, meranie sa prerusi
a zobrazi sa chybové hlasenie, napriklad «<ERR 3».

Chyba |Popis Mozna pricina a naprava
«ERR 1» | Signal je Signaly tepu na manzete su prili$ slabé.
prili§ slaby | Znovu nasadte manZzetu a zopakuijte
meranie.”
«ERR 2» | Signal chyby | Po¢as merania manzeta rozpozna signaly
@9 chyby spdsobené napriklad pohybom

alebo napéatim svalov. Zopakuijte meranie,
pricom ruku drzte v pokoji.

«ERR 3» | Ziadny tlak v | ManZeta nevie dosiahnut adekvatny tlak.
(@) manzete Mohlo déjst k tniku vzduchu z manzety.
Skontrolujte, ¢i je manzeta spravne pripo-
jenaainie je uvolnena. V pripade potreby
vymeite batérie. Zopakujte meranie.

«ERR 5» | Nezvycajny
vysledok

Meracie signaly nie st presné a preto sa
nezobrazi Ziadny vysledok. Precitajte si
navod na realizovanie spolahlivého
merania a potom meranie zopakuijte.*

Chyba |Popis MozZna pri€ina a naprava
«LO» Tepje prili§ | Tep je prili§ nizky (menej ako 40 Uderov
nizky za minGtu). Zopakujte meranie.*

* Ak sa tento alebo akykolvek iny problém vyskytuje pravidelne,

poradte sa prosim so svojim lekarom.

& Ak simyslite, Ze si vysledky nezvycajné, precitajte si
prosim dokladne informacie v «kapitole 1.».

10.Bezpecnost,, ochrana, skiska presnosti a likvidacia
pouzitého zariadenia

A Bezpecénost' a ochrana

o Tento pristroj sa mdZe pouZivat iba na ucely popisané v tomto
navode. Vyrobca nemdze niest zodpovednost za poskodenie
spdsobené nespravnym pouzitim.

Tento pristroj obsahuije citlivé suciastky, preto je potrebné s nim

zaobchadzat opatrne. Dodrzujte podmienky skladovania a

prevadzky popisané v kapitole «Technické Udaje»!

. PrlstrOJ chrarite pred:

vodou a vihkostou

- extrémnymi teplotami

- narazom a padom

- znedistenim a prachom

- priamym slnenym svetlom
teplom a chladom

. Manzety s citlivé na pouzitie.

o Nepouzivajte iny druh manzety alebo manzetového konektora
na meranie s tymto pristrojom.

o Manzety nafukujte iba vtedy, ked su nasadené na ramene.

o Nepouzivajte pristroj blizko silnych elektromagnetickych poli,
ako su mobilné telefony alebo radiové zariadenia. Dodrzujte
minimalnu vzdialenost 1 m od tychto zariadeni, ak pouzivate
pristroj. V pripade nevyhnutnosti si prosim pred pouZitim
overte, €i je pristroj funkény.

o Nepouzivajte pristroj, ak si myslite, ze je poSkodeny, alebo ak
spozorujete nieco nezvycajné.

o Nikdy pristroj nerozoberajte.

o Ak sa pristroj nebude pouzivat dlh$iu dobu, mali by ste vybrat

«Hl» Prili§ vysoky | Tlak v manzete je prili§ vysoky (viac ako batérie.
tep alebo | 300 mmHg) alebo tep je prili§ vysoky (viac | e Precitajte si dodatotné bezpecnostné pokyny v samostatnych
tlak manZety | ako 200 Uderov za mindtu). Odpocirite si kapitolach tohto navodu.
asi 5 minut a zopakujte meranie.*
40 microlife



2 Zaistite, aby deti nepouzivali tento pristroj bez dozoru;

") niektoré Casti su prili§ malé a deti by ich mohli prehitnat.
Budte si vedomi rizika nehody v pripade, Ze je pristroj
dodavany s kablami alebo hadic¢kami.

Starostlivost’ o pristroj
Pristroj Cistite iba m&kkou suchou handri¢kou.

Cistenie manzety

Skvrny z manzety odstrafiujte kiskom tkaniny namogenej do

mydlovej vody.

A Upozornenie: ManZetu neperte v pracke alebo umyvacke
riadu!

Skuska presnosti
Odport¢ame nechat si tento pristroj preskisat na presnost kazdé
2 roky alebo po mechanickom naraze (napr. po pade). Kontaktujte
prosim svoje servisné stredisko Microlife, aby Vam zabezpecilo
preskusanie (pozrite Gvod).
Likvidacia pouzitého zariadenia
Batérie a elektronickeé pristroje sa musia likvidovat v stlade
s miestne platnymi predpismi, nie s domacim odpadom.

11.Zaruka

Na pristroj sa vztahuje zaruéna doba 5 rokov, ktora plynie od

datumu jeho kipy. Zaruka plati iba po predlozeni zaruéného listu

vyplneného predajcom (pozrite zadny obal navodu), ktory potvr-

dzuje datum zakupenia alebo na zaklade dokladu o nadobudnuti

(pokladni¢ného bloku).

o Baterie a siciastky, podliehajlce rychlemu opotrebovaniu nie
st sucastou prediZenej zaruky.

o Neodborné rozobratie pristroja alebo vymena stéiastok v
pristroji rusi platnost zaruky.

o Zaruka sa nevztahuje na poSkodenie sposobené nespravnou
manipulaciou, vybitymi batériami, nehodami alebo nestladom
s prevadzkovymi pokynmi.

o Manzeta ma funkénu zaruku (tesnost vzduSného vaku) 2 roky.
Kontaktujte prosim svoje servisné stredisko Microlife (pozri ivod).

12. Technické Gdaje

Prevadzkové 10-40°C

podmienky: maximalna relativna vihkost 15 - 95 %
Skladovacie -20-+55°C

podmienky: maximélna relativna vihkost 15 - 95 %
Hmotnost: 340 g (vratane batérii)

Rozmery: 135,5x 82 x 57 mm

Sposob merania:  oscilometricky, odpovedajuci Korotkoffovej

metdde: Faza | systolickd, faza V diastolicka

20 - 280 mmHg - tlak krvi

40 - 200 uderov za minutu - tep

Rozsah zobrazenia

tlaku manzety: 0-299 mmHg

RozliSenie: 1 mmHg

Staticka presnost” tlak v rozsahu + 3 mmHg

Presnost’ tepu: +5 % nameranej hodnoty

Zdroj napatia: 4 x1,5V alkalické batérie; rozmer AA
Sietovy adaptér DC 6 V, 600 mA (volitelné

Rozsah merania:

prislusenstvo)

Zivotnost batérii: priblizne 920 merani (pri pouZiti novych
batérii)

IP trieda: IP20

EN 1060-1 /-3 /-4; IEC 60601-1;

IEC 60601-1-2 (EMC); IEC 60601-1-11
Pristroj: 5 rokov alebo 10 000 vykonanych
merani

Prislusenstvo: 2 roky

Toto zariadenie spifia poziadavky Smernice 93/42 EHS o zdravot-
nickych pomdckach.
Zmena technickej Specifikacie vyhradena.

Odkaz na normy:

Predpokladana
Zivotnost’:

BP A2 Basic
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Microlife BP A2 Basic

(® Gumb ON/OFF (vkloplizklop)
@ Zaslon

(® Vtignica za mangeto

@ Vtignica za adapter za polnjenje
(® Prostor za baterije

(® Mangeta

@ Vtié manete

Gumb za prikazovanje ¢asa
(@ Gumb M (spomin)

Zaslon

Prikazovalnik stanja baterije
@D Datum/as

@2 Sistoliéna vrednost

@3 Diastoliéna vrednost

A3 Sréni utrip

@9 Indikator razpona krvnega tlaka
Prikazovalnik srénega utripa
@9 Prikazovalnik stanja mansete
@9 Prikazovalnik gibanja roke
Prikazovalnik sréne aritmije (PAD)
@) Shranjena vrednost

Pred uporabo naprave natanéno preberite navodila za

uporabo.

Tip BF

T Hranite v suhem prostoru

Spostovana stranka,

va$ nov merilnik krvnega tlaka Microlife je zanesljiv medicinski
pripomocek za merjenje tlaka na nadlahteh. Je enostaven za
uporabo, natancen, zato je zelo priporocljiv za domaco uporabo.
Merilnik smo razvili v sodelovanju z zdravniki, kliniéni testi pa
dokazuijejo, da je natanénost merilnika zelo visoka.*

Prosimo, da skrbno preberete ta navodila, da boste razumeli vse funk-
cije in poznali vse podatke o varni uporabi naprave. Zelimo, da ste
zadovoljni z uporabo izdelka Microlife. Ce imate kakr$na koli vpra-
Sanja, teZave, Ce Zelite narociti rezervne dele, o tem obvestite vadega
lokalnega predstavnika za izdelke Microlife. Va$ prodajalec ali
lekarna vam bosta posredovala naslov prodajalca izdelkov Microlife v
vasi drzavi. Lahko pa obicete tudi naSo spletno stran www.micro-
life.com, kjer so vam na voljo vse informacije o nasih izdelkih.
Ostanite zdravi — Microlife AG!

* Ta naprava uporablja enako merilno tehnologijo kot model
BP 3BTO-A, ki je prejel nagrado in je testiran v skladu s protokolom
britanskega Zdruzenja za hipertenzijo (BHS).
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Vsebina
1. Pomembna dejstva o krvnemu tlaku in meritvah, ki jih
opravljate doma
+ Kako lahko ocenim izmerjeni krvni tiak?
2. Prva uporaba naprave
+ Namestitev baterij
+ Nastavitev datuma in Casa
* |zbira ustrezne man3ete
3. Merjenje krvnega tlaka s pomocjo te naprave
+ Kako izmerjene vrednosti ne shranite
4. Prikazovalnik za sréno aritmijo za zgodnje odkrivanje motenj
5. Barvni prikazovalnik na zaslonu
6. Spomin s podatki
+ Pregled shranjenih vrednosti
+ Spomin poln
* |zbris vrednosti
7. Prikazovalnik stanja baterije in zamenjava baterij
+ Baterija skoraj prazna
+ Zamenjava prazne baterije
+ Katere baterije so ustrezne?
+ Uporaba baterij za ponovno polnjenje
8. Uporaba adapterja za polnjenje
9. Javljanje napak
10. Varnost, nega, test natancnosti in odstranjevanje
+ Varnost in za&Cita
+ Nega naprave
« Cidcenje mansete
+ Test natan¢nosti
+ Odstranjevanje
11. Garancija
12. Tehnicne specifikacije
Garancijska kartica (glej zadnjo stran)

1. Pomembna dejstva o krvnemu tlaku in meritvah, ki
jih opravljate doma

o Krvni tlak je tlak krvi, ki tee po arterijah in ga sprozi érpanje
srca. Vedno se merita dve vrednosti: sistoli€na (zgornja)
vrednost in diastoli€na (spodnja vrednost).

o Naprava prav tako prikazuje frekvenco srénega utripa (Stevilo

srénih udarcev v minuti).

o Stalno povisan krvni tlak lahko Skoduje vasemu zdravju,

zato ga je potrebno zdraviti pod zdravni$kim nadzorom!

o O vrednostih vadega krvnega tlaka se vedno posvetujte z vasim

zdravnikom, prav tako ga obvestite o tem, Ce opazite kaj neobi-
Cajnega ali ¢e ste negotovi. Nikoli se ne zanasajte zgolj na
enkratno meritev krvnega tlaka.

o Za poviSane vrednosti krvnega tlaka obstaja ve¢ razlogov.

Zdravnik vam bo te razloge podrobno opisal in vam ponudil
zdravljenje, e bo to potrebno. Poleg jemanja ustreznih zdravil
previsok krvni tlak lahko zmanjSate tudi z izgubo telesne teze in
telesno vadbo.

o Pod nobenim pogojem ne smete spreminjati odmerkov

zdravil, ki vam jih predpiSe zdravnik!

o Na vas krvni tlak vplivajo razliéni telesni napori kot tudi telesna

pripravljenost, zato se vrednosti krvnega tlaka tekom dneva
spreminjajo. Zato morate meritve opravljati v mirnih okoli-
s¢inah in ko ste popolnoma sprosceni! Vedno izvajajte dve
zaporedni meritvi (tako zjutraj kot tudi zvecer) in upoStevajte
povpreéno vrednost meritev.

o Povsem obi¢ajno je, da dve zaporedni meritvi lahko pokazeta

popolnoma razliéna rezultata.

o Odkloni med meritvami, ki jih opravi va$ zdravnik ali lekarnar,

ter meritvami, ki jih opravite doma, so povsem obi¢ajni, saj so
te situacije, v katerih se meritve izvajajo, popolnoma razliéne.

o Veckratne meritve zagotavljajo bolj zanesljive podatke o

vaSem krvnem tlaku kot le enkratna meritev.

o Med dvema meritvama naredite kratek odmor, pocakajte

najmanj 15 sekund.

o (e trpite zaradi nerednega srénega utripa (aritmija, glej «4.»

poglavje) mora meritve, ki jih izvajate s tem merilnikom, oceniti
tudi va$ zdravnik.

o Prikazovalnik srénega utripa ni primeren za preverjanje

frekvence srénega spodbujevalnika!

o Ce ste noseci, morate krvni tlak skrbno nadzirati, saj se med

nosecnostjo lahko moc¢no spreminja!

&= Tamerilnik je bil Se posebej testiran za uporabo med
nosecnostjo in v primeru preeklampsije. Ce zaznate nena-
vadno visoke meritve med nosecnostjo, morate meritve
izvajati vsake 4 ure. Ce so rezultati Se vedno previsoki, se
posvetujte z vasim zdravnikom ali ginekologom.

BP A2 Basic

+ B



Kako lahko ocenim izmerjeni krvni tlak?

Tabela vrednosti krvnega tlaka, izmerjenih doma, pri odraslih
osebah v skladu z mednarodnimi smernicami (ESH, AHA, JSH).
Podatki so v mmHg.

Sisto- | Diasto-

Razpon liéni liéni Priporocilo
Prenizek krvnitlak | % 100 | ¥ 60 | Posvetujte se z
zdravnikom

Velikost mansete | Obseg nadlahti
S 17-22cm
M 22-32cm
M-L 22-42cm
L 32-42cm
L-XL 32-52¢cm

1.| Optimalen krvni tiak | 100 - 130 |60 - 80 |Preverjajte sami

2.|Zvisan krvni tlak 130-135|80- 85 |Preverjajte sami

3.|Povisan krvni tlak | 135-160 |85 - 100 | Poicite zdrav-

nisko pomo¢
4.|Nevarno poviSan {160 4 {100 4 |Nemudoma
krvni tlak poiscite zdravnisko
pomog!

Potrebno je upostevati visjo vrednost. Primer: vrednost krvnega
tlaka je 140/80 mmHg ali 130/90 mmHg, kar oznacuje «poviSan
krvni tlak».

2. Prva uporaba naprave

Namestitev baterij

Ko odstranite embalazo, v napravo najprej vstavite baterije.
Prostor za baterije (5) se nahaja na dnu merilnika. Vstavite baterije
(4 x 1,5V baterija AA), in upoStevajte ustrezno polarnost.

Nastavitev datuma in ¢asa

1. Ko so nove baterije nameScene, na zaslonu priéne utripati Stevilka
za leto. Leto lahko nastavite s pritiskom na gumb M (9). Za potr-
ditev in kasnejSo nastavitev meseca pritisnite gumb za ¢as (8).

2. Zdaj lahko nastavite mesec s pomo¢jo gumba M. Pritisnite
gumb za ¢as za potrditev, potem nastavite Se dan.

3. Sledite zgoraj omenjenim navodilom za nastavitev dneva, ure
in minut.

4. Ko ste nastavili minute in pritisnili gumb za ¢as, sta datumin ¢as
namescena in prikazana na zaslonu.

5. Ce Zelite spremeniti datum in ¢as, pritisnite in drzite gumb za
Cas priblizno 3 sekunde, dokler ne priéne utripati Stevilka za
leto. Zdaj lahko vnesete nove vrednosti kot je opisano zgoraj.

Izbira ustrezne mansete

Podijetje Microlife nudi razliéne velikosti manSet. Izberite ustrezno
velikost manSete, ki ustreza obsegu vase nadlahti (izmerite ga na
sredini nadlahti).

@& Navoljo so tudi Ze oblikovane mansete «Easy», ki se bolje

prilegajo in so tudi udobnejse.

& Uporabljajte le man3ete podjetja Microlife.

»

»

3.

Ce vam prilozena man3eta (6) ne ustreza, se posvetujte z
vasim lokalnim predstavnikom za izdelke Microlife.

ManSeto povezite z napravo tako, da vti¢ mansete (7) vtaknete
v vtiénico za manseto (3).

Merjenje krvnega tlaka s pomocjo te naprave

Kontrolni seznam za zanesljivo meritev

1.

2.
3.

~

Nemudoma pred meritvijo se izogibajte aktivnostim, uzivanju
hrane ali kajenju.

Pred meritvijo sedite in se spros¢ajte najmanj 5 minut.

Tlak vedno merite na isti roki (obicajno levi). Priporogljivo je, da
zdravnik izvede meritev krvnega tlaka na obeh rokah, ter tako
doloci, na kateri roku naj uporabnik sam meri tlak v prihodnje.
Potrebno je izvajati meritve na tisti roki, kjer je krvni tlak visji.

. Znadlahti odstranite oprijeta oblacila. Da bi se izognili stiskanju

roke, rokavov ne zvijajte, saj man$eto lahko namestite kar na
rokav.

. Vedno morate uporabljati ustrezno velikost man3ete (navedena

znotraj mansete).

o Man3eto dobro namestite, vendar ne pretesno.

o Man3eta mora biti nameS¢ena 2 cm nad komolcem.

o Oznaka za arterijo na man3eti (pribl. 3 cm dolga ¢rtica)
mora leZati nad arterijo, ki te€e po notranji strani roke.

o Roko podprite, da bo spros¢ena.

o Man3eta naj bo nameS¢ena na visini vadega srca.

. Za pricetek meritve pritisnite na gumb za vklop/izklop (0.
. Man3eta se avtomatsko napihne. Sprostite se, ne premikajte se

in ne napenjajte miSic na roki, dokler se ne prikaze rezultat
meritve. Dihajte normalno in ne govorite.

. Ko merilnik doseze ustrezen tlak, se napihovanje preneha in

tlak postopoma priéne padati. Ce ustrezen tlak ni dosezen, bo
naprava avtomatsko napolnila v manseto Se nekaj zraka.
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9. Med meritvijo prikazovalnik srénega utripa 6 zacne utripati.
10.Rezultat, ki obsega sistoli¢ni @2 in diastoliéni G3 krvni tlak kot
tudi sréni utrip 39, se prikaze na zaslonu.
11.Ko se meritev konca, odstranite man3eto.
12.Merilnik izklopite. (Zaslon se avtomatsko izklopi po priblizno
1 minuti).

Kako izmerjene vrednosti ne shranite

Ko se na zaslonu prikaZe rezultat, pritisnite in drzite gumb za
vklop/izklop (1), dokler ne za¢ne utripati simbol «M» @9. Izbris
rezultata potrdite s pritiskom na gumb M (9).

& Meritev lahko kadarkoli prekinete s pritiskom na gumb za vklop/
izklop (npr. ¢e se ne poCutite dobro ali vam je nelagodno).

Ce ze veste, da bo sistolicni tlak previsok, lahko tlak nasta-
vite posamezno. Pritisnite na gumb za vklop/izklop, ko zaslon
prikaze vrednost priblizno 30 mmHg (vidno na zaslonu). Drzite
gumb, dokler tlak ne doseZe vrednosti 40 mmHg nad pricako-
vano sistoliéno vrednostjo - potem gumb sprostite.

&

4. Prikazovalnik za sréno aritmijo za zgodnje odkrivanje
moten;j

Ta simbol @9 prikazuje, da so bile med meritvijo zaznane dolocene
nepravilnosti srénega utripa. V tem primeru se lahko rezultat razlikuje
od vaSega obicajnega krvnega tlaka - meritev ponovite. V vecini
primerov ni razloga za skrb. Ce pa se simbol prikazuje redno (npr.
veckrat na teden ob vsakodnevnih meritvah), se o tem posvetujte z
vasim zdravnikom. Prosimo, da zdravniku pokazete naslednjo razlago:

Informacije za zdravnika glede pogostega prikaza simbola
za sréno aritmijo

Ta naprava je oscilometricni merilnik krvnega tlaka, ki prav tako
analizira nepravilnosti pri srénemu utripu med merjenjem. Naprava
je kliniéno testirana.

Simbol za aritmijo se prikaZe po meritvi, e se med meritvijo
pojavijo nepravilnosti pri srénem utripu. Ce se simbol pojavlja
pogostokrat (npr. veckrat tedensko ob vsakodnevnih meritvah),
pacientu priporo¢amo, da poi$ce zdravnisko pomoc.

Ta naprava ne nadomesca srénega pregleda, vendar sluzi prepo-
znavanju nepravilnosti srénega utripa ze v zgodnjem stadiju.

5. Indikator razpona krvnega tlaka na zaslonu

Simbol na levi strani zaslona G oznaCuje razpon, v katerem se
nahaja izmerjena vrednost krvnega tlaka. Visina simbola prika-

zuje, Ce je vrednost v optimalnem (zelena), povisanem (rumena),
previsokem (oranzna) ali nevarno povisanem (rdeca) razponu.
Klasifikacija ustreza 4 razponi vrednosti, prikazanimi v tabeli, ki jo
dolo¢ajo mednarodne smernice (ESH, AHA, JSH) in so opisane v
«1.» poglavju.

6. Spomin s podatki

Ta merilnik samodejno shrani zadnjih 30 meritev.

Pregled shranjenih vrednosti

Na kratko pritisnite na gumb M (@), ko je naprava izklopljena. Na
zaslonu se prikaze simbol «<M» 29 in Se povprecna vrednost.
Naprava potem prikaze zadnjo shranjeno vrednost.

S pritiskom na gumb M se bo prikazala predhodna vrednost. Zapo-
redno pritiskanje na gumb M vam omogoca, da pregledate vse
shranjene vrednosti.

Spomin poln

A Pazite, da ne presezete najvisjega Stevila shranjenih
vrednosti, ki jih je lahko 30. Ko je spomin poln, se najsta-
rejSa vrednost samodejno izbrise in shrani se 31.
izmerjena vrednost. Preden doseZete polno Stevilo shra-
njenih vrednosti, se morate o njih posvetovati z zdravnikom,
sicer boste izgubili pridobljene podatke.

Izbris vrednosti

Ce ste prepricani, da Zelite izbrisati vse shranjene vrednosti, drZite
gumb M (pred tem izklopite napravo), dokler se na zaslonu ne
prikaze simbol «CL», potem gumb sprostite. Za stalen izbris
spomina drzite gumb M, dokler utripa simbol «CL». Posameznih
vrednosti ni mogoge izbrisati.

7. Prikazovalnik stanja baterije in zamenjava baterij

Baterija skoraj prazna

Ko so baterije skoraj prazne, bo ob vklopu naprave utripal simbol
za baterije G0 (prikaze se simbol za delno napolnjeno baterijo).
Cetudi bo naprava $e naprej brezhibno delovala, si morate priskr-
beti nove baterije.

Zamenjava prazne baterije

Ko so baterije prazne, bo ob vklopu naprave takoj pricel utripati
simbol za baterijo G0 (prikaze se simbol za popolnoma prazno bate-
rijo). Dokler ne zamenjate baterij, ne boste mogli opravijati meritev.
1. Odprite predel za baterije (5) na dnu merilnika.

BP A2 Basic
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2. Zamenjajte baterije - pazite na ustrezno polarnost kot to prika-
zujejo simboli v prostoru za baterije.
3. Za nastavitev datuma in ¢asa sledite navodilom, opisanim v
«2.» poglavju».
&V spominu se ohranijo vse vrednosti, tudi e je potrebno na
novo nastaviti datum in ¢as. Tako bo po tem, ko boste zame-
njali baterije, avtomatsko zacela utripati Stevilka za leto.

Katere baterije so ustrezne?

& Uporabljajte 4 novi alkalne baterije AA, 1,5V.

@& Ne uporabljajte baterij, katerim je potekel rok uporabnosti.
&= Odstranite baterije, ¢e naprave dije ¢asa ne boste uporabljali.

Uporaba baterij za ponovno polnjenje

V tej napravi lahko uporabljate tudi baterije za ponovno polnjenje.
& Uporabljajte le baterije za ponovno uporabo tipa «NiMH».
&~ Baterije odstranite in jih ponovno napolnite, ko na zaslonu
pri€ne utripati simbol za prazno baterijo. Baterije ne smejo
ostati v napravi, saj se lahko poskodujejo (tekocina lahko
izteCe, Ce naprave ne uporabljate pogosto oziroma tudi, ¢e
je naprava izklopljena).

Baterije za ponovno polnjenje vedno odstranite iz naprave,
¢e je ne nameravati uporabljati dlje od enega tedna.
Baterij v napravi ne morete polniti. Napolnite jih na zunanjem
polnilcu in upo3tevajte navodila glede polnjenja, vzdrzevanja
in trajnosti.

q

q

8. Uporaba adapterja za polnjenje

Napravo lahko uporabljate tudi z adapterjem za polnjenje Microlife

(DC 6V, 600 mA).

&= Uporabljajte le originalni adapter Microlife, ki ustreza vasi
napajalni napetosti in je na voljo za nakup izkljuéno kot
dodatna oprema.

& Zagotovite, da adapter in kabel nista poSkodovana.

1. Kabel adapterja vtaknite v vtiénico za adapter za polnjenje (4)

na napravi za merjenje krvnega tlaka.

2. Vtika¢ adapterja vtaknite v vtiénico na steni.

Ko je adapter priklopljen, naprava ne trosi baterij.

9. Javljanje napak

Ce se med meritvijo pojavi napaka, se meritev prekine in na
zaslonu se pokaZe sporo€ilo 0 napaki, npr. «<ERR 3».

Napaka |Opis Mozen vzrok in popravilo

«ERR 1» | Slab signal |Zaznavanje srénega utripa na man3eti
je presibko. Ponovno namestite
man3eto in ponovite merite.*

Med merjenjem je man3eta zaznala
napako, ki ste jo lahko povzrogili s
premikanjem ali napetostjo misic. Pono-
vite meritev, roka naj miruje.

V man3eti se ne ustvari zadosti tlaka.
Lahko se je pojavila razpoka. Preverite,
Ce je manSeta ustrezno priklopljena in
da ni preohlapno names¢ena. Ce je
potrebno, zamenjajte baterije. Ponovite
meritev.

Signali meritev so netocni, zato se

«ERR 2» | Signal za
(E] napako

«ERR 3» |V man$eti ni
@ tlaka

«ERR 5» | Abnor-

malen rezultat meritve ne more prikazati.
rezultat Preberite kontrolni seznam za izvedbo
zanesljivih meritev in ponovite meritev.*
«HI» Utrip ali tlak | Tlak v manSeti je previsok (prek
vmanseti je |300 mmHg) ALl pa je previsok utrip (ve¢
previsok kot 200 utripov na minuto). Za 5 minut se
sprostite in ponovite meritev.*
«LO»  |Utripje Utrip je prenizek (manj kot 40 utripov na
prenizek minuto). Ponovite meritev.*

* Ce se ta ali katerakoli druga tezava ponavija, se posvetujte z

zdravnikom.

&= Ce menite, da so rezultati neobicajni, skrbno preberite
navodila v «1. poglavju».

10. Varnost, nega, test natanénosti in odstranjevanje
A Varnost in zaséita

o Napravo lahko uporabljate le za namene, opisane v teh navodilih
za uporabo. Proizvajalec ne odgovarja za $kodo, ki bi nastala
zaradi neustrezne uporabe.

» Naprava vsebuje ob&utljive komponente, zato je potrebno z njo
ravnati skrbno. Upostevajte navodila za shranjevanje in delo-
vanije, ki so opisana v poglavju «Tehni¢ne specifikacije»!

o Napravo $citite pred:

- vodo in vlago,
- ekstremnimi temperaturami,
- udarci in padci,
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- umazanijo in prahom,
- neposredno son¢no svetlobo,
- vro€ino in mrazom.

o Man3ete so obCutljive, zato je potrebno z njimi ravnati skrbno.

o Zauporabo tega merilnika ne uporabljajte drugih vrst man3et ali
kablov, ki povezujejo manseto z merilnikom.

o Crpalko aktivirajte le, ko je manSeta nameScena.

o Delovanje te naprave je lahko moteno zaradi mo¢nih elektro-
magnetnih polj, ki jih povzro&ajo mobilni telefoni ali radiji, zato
priporo¢amo, da je naprava od njih oddaljena najman;j 1 meter.
V primerih, ko to ni mogoce, pred uporabo naprave preverite, ¢e
pravilno deluje.

» Naprave ne uporabljajte, e menite, da je poSkodovana ali ¢e
ste opazili kaj neobiajnega.

o Naprave ne odpirajte.

o QOdstranite baterije, e naprave ne nameravate uporabljati dije
¢asa.

o Preberite vsa varnostna navodila, ki jih vsebuje ta priroénik.

qé) Otroci ne smejo brez nadzora rokovati z napravo; nekatere
komponente so zelo majhne in jih lahko zauzijejo. Ce je
napravi prilozen tudi kabel ali cevka, vas opozarjamo na
nevarnost zadusitve.

Nega naprave

Napravo obrisite z mehko, suho krpo.

Ciscéenje mansete

Previdno odstranite madeze na man3eti z vliazno krpo ali milnico.

A OPOZORILO: ManSete ne smete prati v pralnem ali pomi-
valnem stroju!

Test natancnosti
Priporoamo, da na tej napravi vsaki 2 leti ali po mehanskih
poskodbah (npr. po padcu na tla) izvedete test natanénosti. Z
lokalnim predstavnikom za izdelke Microlife se lahko dogovorite za
izvedbo testa (glej uvod).
Odstranjevanje
Baterije in elektronske instrumente je potrebno odstranjevati v
skladu z lokalnimi predpisi, saj ne spadajo med gospodinjske
odpadke.

11. Garancija

Zato napravo velja 5-letna garancija od dneva nakupa. Garancija
velja le na podlagi predloZitve garancijske kartice, ki jo izpolni

prodajalec (glej zadnjo stran) in potrdi datum nakupa ali na podlagi

racuna.

e Garancija ne velja za baterije in druge dele, ki se obrabijo.

o Garancija ne velja, ¢e napravo odprete ali jo kakorkoli spreminjate.

e Garancija ne velja za Skodo, ki nastane zaradi neustreznega
ravnanja, izlitih baterij, nezgod ali neupo$tevanja navodil za
uporabo.

e Za manSeto velja 2-letna funkcionalna garancija (ustrezna opri-
jemljivost napihljivega polnila).

Prosimo, da se obrnete na lokalnega predstavnika za izdelke

Microlife (glej uvod).

12. Tehnicne specifikacije

10-40°C/50-104 °F
15 - 95 % najvisja relativna vlaznost

Delovni pogoji:

Shranjevanje: -20-+55°C/-4 - +131 °F

15 - 95 % najvisja relativna vlaznost
Teza: 340 g (z baterijami)
Dimenzije: 135,5x 82 x 57 mm

Oscilometriéna, ustreza metodi Korotkoff:
sistoli¢ni faza I, diastolicni faza V

20 - 280 mmHg - krvni tlak
40 - 200 udarcev na minuto — sréni utrip

Razpon prikaza tlaka v

Metoda merjenja:

Razpon merjenja:

manSeti: 0-299 mmHg
Resolucija: 1 mmHg

StatiCna natanc¢nos:  tlak znotraj £ 3 mmHg
Natancnost utripa: + 5 % izmerjene vrednosti

Vir napetosti: 4 x 1,5V alkalna baterija AA

Adapter DC 6V, 600 mA (izbirni)

Zivljenjska doba
baterije: pribl. 920 meritev (nova baterija)
Razred IP: IP20

Referenéni standard: EN 1060-1/-3 /-4; IEC 60601-1;
IEC 60601-1-2 (EMC); IEC 60601-1-11
Servisna zivljenjska  Naprava: 5 let ali 10000 meritev

doba: Dodatki: 2 leti

Naprava ustreza zahtevam Direktive za medicinske pripomocke
93/42/EEC.
Pridrzujemo si pravico do tehniénih sprememb.

BP A2 Basic
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Microlife BP A2 Basic

(® Dugme ON/OFF (ukljucifiskljudi)
@ Ekran

(® Utiénica za manzetnu

@ Utiénica za strujni adapter

(® Odeljak za baterije

(® Manzetna

@ Priklju¢ak za manzetnu
Dugme za vreme

(@ M-dugme (Memorija)

Ekran

Prikaz baterije

@D Datum/vreme

2 Sistolna vrednost

@3 Dijastolna vrednost

Brzina pulsa

@9 Indikator semafor skale
Detektor pulsa

@9 Detektor ispravnosti manzetne
(8 Detektor pokreta ruke
Detektor sréane aritmije (PAD)
@) Saguvana vrednost

@ Pre upotrebe pazljivo pro€itajte uputsvo.

Tip BF

Cuvati na suvom

PoStovani korisnice,

Va$ novi Microlife merac krvnog pritiska je pouzdan medicinski
instrument za obavljanje merenja krvnog pritiska na nadlaktici.
Jednostavan je za upotrebu, precizan i preporuéuje se za merenje
krvnog pritiska u VaSem domu. Aparat je napravljen u saradnji sa
lekarima, a klini¢ki testovi su pokazali da je tanost merenja
veoma visoka.*

Molimo da veoma pazljivo proucite uputstva, kako biste razumeli
sve funkcije i informacije vezane za bezbednost. Mi Zelimo da
budete sre¢ni sa svojim Microlife proizvodom. Ukoliko imate bilo
kakva pitanja, probleme ili Zelite da narucite rezervne delove,
molimo kontaktirajte Va$ lokalni Microlife — Usluzni servis. Va$
prodavac ili apoteka ¢e Vam dati adresu Microlife dobavljaca u
VaSoj zemlji. Kao alternativa, mozete da posetite internet sajt
www.microlife.com, gde ¢ete naéi mnostvo dragocenih informacija
0 nasim proizvodima.

Ostanite zdravo — Microlife AG!

* Aparat koristi istu mernu tehnologiju kao i visoko odlikovani
«BP 3BTO-A» model testiran u skladu sa Pravilnikom Britanskog
Drustva za Hiperteniziju (BHS).

Sadrzaj
1. Vazne informacije o krvnom pritisku i samomerenju
+ Kako da procenim vrednost svog krvnog pritiska?
2. Kori$éenje aparata po prvi put
+ Postavljanje baterija
+ Podesavanje vremena i datuma
+ Izbor odgovaraju¢e manzetne
3. Obavljanje merenja krvnog pritiska kori§¢enjem aparata
+ Kako ne saduvati rezultat oitavanja
4. Pojavljivanje detektora sréane aritmije za rano otkrivanje
5. Semafor skala na ekranu
6. Memorisanje podataka
+ Pregled sacuvanih vrednosti
+ Popunjena memorija
+ Brisanje svih vrednosti
7. Indikator baterije i zamena baterija
+ Baterije skoro istro$ene
+ IstroSene baterije — zamena
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+ Koje baterije i kakav je postupak?
+ Kori§¢enje baterija koje se pune

8. KoriS¢enje strujnog adaptera
9. Poruke o greSkama
10. Bezbednost, uvanje, test ispravnosti i odlaganje

+ Bezbednost i zastita
+ Odrzavanje aparata
+ Ciséenje manzetni
+ Test ispravnosti

+ Odlaganje

11. Garancija
12. Tehnicke specifikacije

1

Garantni list (pogledajte poslednju stranu)

. Vazne informacije o krvnom pritisku i samomerenju

Krvni pritisak je pritisak krvi koja protice kroz arterije nastao
pumpanjem srca. Uvek se mere dve vrednosti, sistolna
(gornja) vrednost i dijastolna (donja) vrednost.

Aparat takode pokazuje brzinu pulsa (broj otkucaja srca u
minuti).

Konstantno visok krvni pritisak moze ostetiti Vase srce i
mora biti leCen od strane lekara!

Uvek prodiskutujte o vrednosti krvnog pritiska sa lekarom i
konsultujte ga ukoliko primetite bilo Sta neuobicajeno ili niste
sigurni. Nikada se nemojte oslanjati na jedno ocitavanje
krvnog pritiska.

Postoji mnogo uzroka poveéanja vrednosti krvnog pritiska.
Lekar ¢e Vam ih detaljnije objasniti i predloZiti odgovarajucu
terapiju. Pored terapije, smanjenje telesne teZine i fizicka
aktivnost mogu takode da snize va$ krvni pritisak.

Ni pod kojim uslovima ne smete povecavati doze bilo kog
leka koje Vam je prepisao lekar!

U zavisnosti od fizitkog naprezanja i kondicije, krvni pritisak
podleZe velikim variranjima, u toku dana. Zbog toga bi trebalo
da merite pritisak u istim smirenim uslovima i kada ste
opusteni! IzvrSite bar dva merenja svaki put (ujutru i uvece) i
odredite proseénu vrednost merenja.

Potpuno je normalno da dva merenja obavljena jedno za
drugim daju znacajno razlicite rezultate.

Sasvim su normalna odstupanja izmedu merenja koje je uradio
Va$ doktor, ili onog koje ste uradili u apoteci, i merenja koje ste
uradili kod kuce, iz razloga $to su ove situacije potupno razlicite.
Nekoliko merenja vam moZe obezbediti mnogo pouzdaniju
informaciju o vasem krvnom pritisku u odnosu na pojedinacno
merenje.

Izmedu dva merenja napravite kratku pauzu od najmanje

15 sekundi.

Ukoliko patite od nepravilnih otkucaja srca (aritmija, vidite
«Odeljak 4.»), merenja izvrSena ovim aparatom moraju biti
ocenjena od strane vadeg lekara.

Prikaz pulsa nije odgovarajuci za proveru frekvencije kod
ugradenog pejsmejkera!l

Ukoliko ste trudni, treba veoma pazljivo da pratite krvni pritisak,
jer on moZze drastiéno da se menja u ovom razdoblju!

@& Ovaj merag je posebno testiran za primenu tokom tudnoce i

preeklampsije. Kada otkrijete neuobi¢ajeno visoku vrednost
tokom trudnoce, ponovite merenje posle 4 sata. Ako je
vrednost i dalje visoka, konsultujte VaSeg lekaraili ginekologa.

Kako da procenim vrednost svog krvnog pritiska?

Tabela za klasifikaciju ku¢nih vrednosti krvnog pritiska kod
odraslih u skladu sa medunarodnim Vodi¢ima (ESH, AHA, JSH).
Podaci su u mmHg.

Nivo Sistolni | Dijastolni | Preporuke
krvni pritisak v 100 ¥ 60 Konsultovati se
suviSe nizak sa lekarom

1. | krvni pritisak 100-130 {60-80 |Samokontrola
optimalan

2. | krvni pritisak 130-135 {80-85 |Samokontrola
povisen

3. | krvni pritisak 135-160 |85-100 |Potrazite lekarski
veoma visok savet

4. | krvni pritisak 160 4 100 4 Hitno potrazite
opasno visok lekarski savet!

Vi$a vrednost je ona koja odreduje procenu. Primer: vrednost
krvnog pritiska od 140/80 mmHg ili vrednost od 130/90 mmHg
ukazuju da je «krvni pritisak veoma visok».

BP A2 Basic
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2. Koriéenje aparata po prvi put

Postavljanje baterija

Posto ste raspakovali vas uredaj, prvo postavite baterije. Odeljak
za baterije (5) nalazi se na donjem delu uredaja. Postavite baterije
(4 x 1.5V baterije, veli¢ine AA), vodeci ra¢una o polaritetu.

Podesavanje vremena i datuma

1. Nakon $to su nove baterije postavljene, brojevi za godinu trepere
na ekranu. MoZete podesiti godinu pritiskaju¢i M-dugme (9). Da
biste potvrdili pritisnite dugme za vreme (8) i nakon toga podesite
mesec.

2. Pritisnite M-dugme da bi ste podesili mesec. Pritisnite dugme

za vreme da bi ste potvrdili i onda podesite dan.

. Pratite gore navedena uputstva da podesite dan,sat i minute.

. Nakon $to ste podesili minute i pritisnuli dugme za vreme,datum

i vreme su podeSeni i vreme je prikazano.

5. Ako Zelite da promenite datum i vreme, pritisnite i zadrZite
dugme za vreme na oko 3 sekunde sve dok broj za godinu ne
pocne da treperi. Sada moZete da unesete nove vrednosti kao
§to je gore i opisano.

Izbor odgovaraju¢e manzetne

Microlife nudi razlicite veli¢ine manzetni. Izaberite manzetnu koja

H w

odgovara obimu Va$e nadlaktice (izmeren obim na sredini nadlaktice).

Veli¢ina manzetne |Za obim nadlaktice
S 17-22cm
M 22-32cm
M-L 22-42cm
L 32-42cm
L-XL 32-52cm

& Podesive manzetne «Lako» dostupne su zbog boljeg
podeSavanja i udobnosti.
&= Koristite iskljucivo Microlife manzetne.
» Kontaktirajte Vas lokalni Microlife servis, ukoliko Vam priloZene
manzetne (6) ne odgovaraju.
» PoveZite manZetnu za aparat, ubacivanjem prikljucka za

manZetnu (7) u utiénicu za manZetnu (3), dokle god moZze da ude.

3. Obavljanje merenja krvnog pritiska koris¢enjem
aparata

Podsetnik za obavljanje pouzdanog merenja
1. Izbegavajte aktivnosti, jelo i puSenje neposredno pre merenja.

2. Sedite najmanje 5 minuta pre merenja i opustite se.

3. Uvek vrSite merenje na istoj ruci (obicno leva ruka).
Preporucuje se da lekar izvri merenje na obe ruke prilikom
prve posete pacijenta da bi odredio na kojoj ruci treba meriti u
buduce. Treba meriti na ruci sa visim pritiskom.

4. Skinite delove odece i sat npr, tako da Vam nadlaktica bude
slobodna. Kako biste izbegli stezanje, rukavi odece ne bi
trebalo da budu zarolani — ne ometaju funkcionisanje manZetne
ukoliko su ispravljeni.

5. Uvek proverite da li koristite ispravnu veli¢inu manzetne
(prikazano na manzetni).

o Dobro zategnite manZetnu, ali ne previse stegnuto.

o Proverite da li je manzetna 2 cm iznad lakta.

o Oznaka arterije na manzetni (3 cm duga traka) mora da lezi
preko arterije koja se spusta sa unutradnje strane ruke.

o Poduprite ruku tako da bude opustena.

o Proverite da li je manZetna u istoj ravni sa srcem.

6. Pritisnite ukljucifisklju¢i dugme (1) kako biste poceli merenje.

7. Manzetna e se sada automatski pumpati. Opustite se, nemojte
se pomerati i napinjati miSiée ruke dok se na displeju ne o€itaju
rezultati merenja. DiSite normalno i ne pricajte.

8. Kada je dostignut odgovarajuci pritisak, pumpanje e prestati i
pritisak ¢e postepeno opadati. Ukoliko nije dosegnut potreban
pritisak, aparat ¢e automatski dopumpati joS vazduha u manZetnu.

9. Tokom merenja, detektor pulsa @ treperi na ekranu.

10.Rezultat, koji obuhvata sistolni G2 i dijastolni @3 krvni pritisak i
brzinu pulsa G4, prikazan je na ekranu.

11.Kada je merenje zavreno, skinite manzetnu.

12.Iskljucite uredaj. (Monitor ¢e se iskljuciti automatski nakon
otprilike 1 min.).

Kako ne sacuvati rezultat oitavanja

Cim se rezultat o¢itavanja pojavi na ekranu pritisnite i drzite dugme

ukljucifiskljuci (1) dok god «M» @9 svetluca na ekranu. Potvrdite

brisanje ocitavanja pritiskom na M-dugme (9).

& U bilo kom trenutku moZete zaustaviti merenje pritiskom na
dugme ukljucifiskljuci (npr. ukoliko imate nelagodan i
neprijatan osecaj).

& Ukoliko Vam sistolni pritisak zna biti vrlo visok, mogla
bi biti prednost da se podesi pritisak individualno.Pritisnite
dugme ukljuifiskljuci nakon Sto aparat upumpa do visine
od 30 mmHg (prikazano na ekranu). DrZite dugme dok
pritisak ne bude 40 mmHg iznad ocekivane sistolne
vrednosti-tada pustite dugme.

50

microlife



4. Pojavljivanje detektora sréane aritmije za rano
otkrivanje

Znak @9 ukazuje da su tokom merenja otkrivene odredene
nepravilnosti pulsa. U ovom slucaju, rezultati se mogu razlikovati
od VaSeg uobicajenog krvnog pritiska - ponovite merenje. U vecini
slucajeva, ovo nije razlog za brigu. Ipak, ukoliko se ovaj znak ¢esto
pojavljuje u toku merenja (npr. nekoliko puta nedeljno, ukoliko
merenja obavljate dnevno), savetujemo da se obratite lekaru.
Molimo da svom lekaru pokazete sledece objasnjenje:
Objasnjenje za lekara o ¢estom pojavljivanju indikatora aritmije
Ovaj uredaj je oscilometrijski mera¢ krvnog pritiska koji takode
analizira nepravilnosti pulsa tokom merenja. Aparat je klinicki
testiran.
Znak za aritmiju se prikazuje nakon merenja, ukoliko se tokom
merenja pojave nepravilnosti otkucaja srca. Ukoliko se znak
pojavljuje dosta Cesto (npr. nekoliko puta nedeljno, ukoliko se
merenja obavljaju dnevno), pacijentu se preporuuje da zatrazi
savet lekara.
Aparat nije zamena za kardioloski pregled, ve¢ sluzi da otkrije
nepravilnosti pulsa u ranoj fazi.

5. Semafor skala na ekranu

Indikator semafor skale na levoj ivici ekrana 45 pokazuje vam opseg
u kome se odgovarajuc¢a vrednost krvnog pritiska nalazi. U zavisnosti
od obojenosti skale, ocitana vrednost je optimalna (zelena), povisena
(2uta), veoma povi§ena (narandZasta) ili opasno povisena (crvena).
Klasifikacija odgovara tabeli sa 4 kategorije kako je definisano

medunarodnim vodi¢ima (ESH, AHA, JSH), i opisano u «Odeljku 1.».

6. Memorisanje podataka

Ovaj uredaj automatski memorie 30 poslednjih vrednosti merenja.

Pregled sacuvanih vrednosti

Pritisnite M-dugme (9) na kratko, kada je uredaj iskljuéen. Na
ekranu ¢e se prvo pojaviti oznaka «M» @9 i prose¢na vrednost svih
merenja. Uredaj zatim prikazuje poslednju saduvanu vrednost.
Ponovnim pritiskom na M-dugme na displeju ¢e se prikazati
prethodni rezultat. Ponavljeni pritisak na M-dugme omoguc¢ava
VVam da prelazite sa jedne na drugu saCuvanu vrednost.

Popunjena memorija

A Obratite paznju da se ne prekoraci maksimalni kapacitet
memorije od 30 merenja. Kada se popuni 30 memorijskih

mesta, najstarija vrednost biva automatski zamenjena
sa 31.om. vrednoscu. Vrednosti treba da budu procenjene
od strane lekara pre nego $to se napuni memorija-u
suprotnom podaci ¢e se izgubiti.

Brisanje svih vrednosti

Ako ste sigurni da Zelite trajno da uklonite sve saduvane vrednosti,
pritisnite i zadrzite M-dugme (instrument mora biti iskljucen pre
toga) dok se ne pojavi «CL» i onda pustite dugme. Da biste
potpuno izbrisali memoriju, pritisnite M-dugme dok «CL» treperi.
PojedinaCne vrednosti se ne mogu izbrisati.

7. Indikator baterije i zamena baterija

Baterije skoro istroSene

Kada su baterije iskoriS¢ene skoro % poCece da svetli simbol za
baterije @9 ¢im se aparat ukljuci (na displeju je prikazana
delimiéno napunjena baterija). lako ¢e aparat nastaviti pouzdano
da meri, trebalo bi da nabavite nove baterije.

IstroSene baterije — zamena
Kada su baterije prazne, simbol za baterije 49 ¢e pocCeti da trepce
¢im se aparat ukljuci (pokazuje se prazna baterija). Ne moZete
vrSiti dalja merenja i morate zameniti bateriju.
1. Otvorite odeljak za baterije (5) na dnu uredaja.
2. Zamenite baterije — obratite paznju na polaritet, stavite kako
pokazuju simboli unutar odeljka
3. Da podesite datum i vreme, pratite proceduru opisanu u
«Odeljku 2.».
@& Memorija Cuva sve vrednosti iako se datum i vreme moraju
ponovo podesiti- broj za godinu treperi odmah nakon
zamene baterija.

Koje baterije i kakav je postupak?

& Ubacite 4 nove, dugotrajne alkalne baterije od 1.5V,
velicine AA.

@& Ne koristite baterije nakon datuma isteka.

@& lzvadite baterije, ukoliko se aparat ne¢e koristiti duze vreme.

Kori$éenje baterija koje se pune

Mozete, takode, za rad ovog aparata koristiti baterije koje se pune.

@& Molimo da koristite iskljuCivo vrstu «NiMH» baterija koje se
pune.

&= Ukoliko se pojavi simbol za bateriju (prazna baterija),
baterije moraju biti izvadene i napunjene. One ne smeju
ostati unutar aparata, jer ga mogu ostetiti (potpuno
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ispraznjene baterije kao rezultat slabog kori$¢enja aparata,
Cak i kad je iskljucen).

Ukoliko ne namerevate da koristite aparat nedelju dana i
viSe, uvek izvadite ovu vrstu baterije.

Baterije se ne mogu puniti preko meraca krvnog pritiska. Ove
baterije punite putem posebnog punjaca i obratite paznju na
informacije koje se tiu punjenja, odrzavanja i trajanja.

q

q

8. KoriScenje strujnog adaptera

Ovaj aparat moze se koristiti i uz pomo¢ Microlife strujnog

adaptera (DC 6V, 600Ma).

& Koristite samo Microlife strujni adapter, kao originalni

dodatak, za adekvatno napajanje.

&= Proverite da li su strujni adapter i kabal oSteceni.

1. Ukljucite kabal adaptera u uti¢nicu za strujni adapter () ovog
aparata.

2. PrikljuCen adapter za aparat prikljucite i za zidni utikac.

Kada je strujni adapter povezan, baterije nisu u upotrebi.

9. Poruke o greSkama

Ukoliko tokom merenja dode do greske, merenje se prekida i na
displeju pokazuje da je re¢ o gresci, npr. «<ERR 3».

Greska |Opis Mogu¢i uzrok i njegovo otklanjanje
«ERR 1» | Signal Pulsni signal na manzetni je suvise slab.
suviSe slab |Ponovo namestite manzetnu i ponovite

merenje.*

«ERR 2» | GreSka u
® signalu

Tokom merenje, greSka u signalu je
otkrivena preko manzetne, izazvana na
trenutak zbog pomeranja ili napetosti
miSi¢a. Ponovite merenje, drze¢i mimo
ruku.

«ERR 3» [Nema

(@) pritiska u
manzetni

U manZzetni moze do¢i do stvaranja
neodgovarajuéeg pritiska. Mozda je
doslo do curenja. Proverite da i je
manZetna ispravno namestena i da nije
suviSe opustena. Zamenite baterije
ukoliko je to potrebno. Ponovite merenje.

«ERR 5» | Nemogudéi
rezultat

Signali za merenje su netaéni, zbog
¢ega se na displeju ne moZe pokazati
rezultat. Proverite podsetnik za pravilno
merenje i ponovite merenje.*

Greska |Opis Moguéi uzrok i njegovo otklanjanje

«HI» Puls ili Pritisak u manZetni je suvise visok
pritisak u | (preko 300 mmHg)ili je puls suviSe visok
manzetni je |(preko 200 otkucaja u minuti). Opustite

suvise visok | se na 5 minuta i ponovite merenje.*

«LO» Puls je Puls je suviSe nizak (nizi od 40 otkucaja

suviSe nizak | u minuti). Ponovite merenje.*

* Molimo obratite se Vasem lekaru, ukoliko se bilo koji od ovih

problema kontinuirano ponavija.

& Ukoliko smatrate da rezultati nisu uobicajeni, paZljivo
procitajte «Odeljak 1.» u uputstvu.

10. Bezbednost, Euvanje, test ispravnosti i odlaganje
A Bezbednost i zastita

o Ovaj uredaj se moze Koristiti iskljucivo u svrhe opisane u ovom
uputstvu. Proizvoda¢ se ne moZe smatrati odgovornim za
oStecenja nastala neadekvatnom upotrebom.

o Ovaj uredaj sadrzi osetljive komponente i sa njim se mora
oprezno rukovati. Pogledati Cuvanje i uslove rada opisane u
delu «Tehnicke specifikacije».

o Zadtitite ga od:

- vode ivlage

- ekstremnih temperatura
- udaraipadova

- prljavstine i prasine

- direktne sunceve svetlosti
- toplote ili hladno¢e

o Manzete su osetljive i njima se mora paZljivo rukovati.

o Nemojte razmenjivati ili koristiti bilo koju drugu vrstu manzetne
ili prikljucka za manZetnu za merenja ovim uredajem.

o Tek kada podesite manZetnu, napumpaite je.

o Pravilan rad ovog uredaja moze biti naru$en ukoliko ga koristite u
blizini jakih elektromagnetnih polja, kao to je mobilni telefon ili
radio instalacije, zato se preporucuje rastojanje od 1 m. Ukoliko
procenite da je ovakva upotreba neizbezna, proverite da li uredaj
pravilno radi pre upotrebe.

o Nemojte koristiti ovaj uredaj ukoliko smatrate da je ostecen ili
primetite nesto neobicno.

o Nikada nemojte otvarati ovaj uredaj.

e Ukoliko aparat necete koristiti duzi period, baterije treba izvaditi.

o (itajte dalja sigurnosna uputsva u odeljcima ovog uputstva za
upotrebu.
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Obezbedite da deca ne koriste ovaj uredaj bez nadzora;
'd") pojedini delovi su dovoljno mali da mogu biti progutani.

Obratite paznju na postojanje rizika od davljenja u slu¢aju
da uredaj poseduje kablove ili cevi.

Odrzavanje aparata

Cistite aparat isklju¢ivo mekanom, suvom krpom.

Ciscenje manzetni

PaZljivo uklonite mrlje sa maZetne vlaznom krpom i sapunicom.

A UPOZORENJE: Nemojte prati manZetu u ve$ masini ili
masini za pranje sudoval

Test ispravnosti

Preporu¢ujemo da testirate ispravnost aparata svake 2 godine ili
nakon mehanickog udara (npr. ukoliko je pao). Molimo kontaktirajte
V/a$ lokalni Microlife-Servis da zakaZete test (procitati predgovor).

Odlaganje
Baterije i elektricni aparati moraju biti uklonjeni u skladu sa
lokalnim vazeéim pravilima, ne sa otpadom iz domacinstva.

11. Garancija

Aparat je pod garancijom 5 godina, poCev od datuma kupovine.

Garancija je validna jedino uz garantni list, popunjen od strane

prodavca (videti drugu stranu), kojim se potvrduje datum kupovine

ili racun.

o Baterije i potrosni delovi nisu ukljuceni.

o Otvaranje ili prepravljanje aparata €ini garanciju nevaze¢om.

o Garancija ne pokriva Stete izazvane nepropisnim rukovanjem,
procurelim baterijama, nezgodama ili nepridrzavanjem
uputstva za upotrebu.

e Manzetna ima garanciju na funkcionalnost (Cvrsto¢a balona) u
trajanju od 2 godine.

Molimo kontaktirajte Va$ lokalni Microlife-Servis (procitati predgovor).

12. Tehnicke specifikacije

10-40°C/50-104 °F

15 - 95 % relativna maksimalna viaznost
-20-+55°C/-4-+131°F

15 - 95 % relativna maksimalna vlaznost

Radni uslovi:

Uslovi ¢uvanja:

Postupak merenja:  oscilometrijski, u skladu sa Korotkoff-
ovom metodom: Faza | sistolna, Faza V
dijastolna

20 - 280 mmHg - krvni pritisak

40 - 200 otkucaja u minuti — puls

Raspon merenja:

Prikazani raspon
pritiska u manzetni:
Rezolucija:
Staticka preciznost:
Preciznost pulsa:
lzvor napona:

0-299 mmHg

1 mmHg

Pritisak u opsegu + 3 mmHg

+ 5 % od iS¢itane vrednosti

4 x 1.5V alkalne baterije, veliine AA
Strujni adaper DC 6V, 600Ma
(optimalno)

priblizno 920 merenja (kada se koriste
nove baterije)

IP20

EN 1060-1 /-3 /-4; IEC 60601-1;

IEC 60601-1-2 (EMC); IEC 60601-1-11
Ocekivani vek Uredaj: 5 godina ili 10000 merenja
trajanja: Dodaci: 2 godine

Ovaj aparat uskladen je sa zahtevima Direktive 93/42/EEC za
medicinska sredstva.

ZadrZzano pravo na tehni¢ke izmene.

Vek trajanja baterija:

IP Klasa:
Referentni standardi:

Tezina: 340 g (ukljuCujuci baterije)
Dimenzije: 135.5 x 82 x 57 mm
BP A2 Basic
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Microlife BP A2 Basic

@ BE/KI gomb

@ Kijelzé

(® Mandzsetta csatlakozéaljzata
(@ Halozati adapter csatlakozoaljzata
(® Elemtarté

(® Mandzsetta

(@ Mandzsetta csatlakozéja
Id8gomb (time)

(@ M-gomb (memoria)

Kijelzé

Elemallapot-kijelz6

@ Datum/ids

(2 Szisztolés érték

@3 Diasztolés érték

Pulzusszam

@3 Ertékjelzd sav

Pulzusiitem (szivverésjelzés)
@9 Mandzsettaellenérzés jele
(9 Karmozgas jelzése
Szivritmuszavar-kijelz6 (PAD)
@9 Tarolt érték

Az eszkdz hasznalata elétt gondosan olvassa végig ezt az
Utmutatot!

BF tipust védelem

T Nedvességtél dvando!

Kedves Vasarlo!

Az (j felkaros Microlife vérnyomasmérd megbizhatéan méri a
vérnyomast. A késziilék pontos, hasznalata rendkivil egyszerd,
igy kivéloan alkalmas otthoni alkalmazasra. A vérnyomasmérd
kifejlesztése orvosok bevonasaval tortént, pontossagat klinikai
vizsgalatok igazoljak.*

Olvassa alaposan végig ezeket az eldirasokat, hogy tisztaban
legyen az dsszes funkcidval és biztonsagi kovetelménnyell Szeret-
nénk, ha elégedett lenne ezzel a Microlife termékkel. Ha barmilyen
kérdése, problémaja van, keresse a helyi Microlife tigyfélszolgalatot!
A Microlife hivatalos forgalmazéjaval kapcsolatos felvilagositasért
forduljon az eladohoz vagy a gyégyszertarhoz! A www.microlife.com
oldalon részletes leirast talal a termékeinkrél.

Jo egészséget kivanunk — Microlife AG!

* A késziilék ugyanazt a mérési technikat alkalmazza, mint a
dijnyertes «BP 3BTO-A» modell, amelyet a Brit Hipertonia
Tarsasag (BHS) protokolljanak megfelel6en teszteltek.

Tartalomjegyzék
1. Fontos informaciok a vérnyomasrol és annak mérésérol
+ Avérnyomas értékelése
2. Akésziilék iizembe helyezése
+ Az elemek behelyezése
+ Adatum és az idd beallitasa
+ A megfeleld mandzsetta kivélasztasa
3. Vérnyomasmérés a késziilékkel
+ Mérési eredmény tarolasanak mellézése
4. Szivritmuszavar-kijelzés a korai felismeréshez
5. Ertékjelzo sav
6. Memoria
+ Aftarolt értékek megtekintése
* Memdria megtelt
+ (Osszes érték torlése
7. Elemallapot-kijelz6 és elemcsere
+ Az elem hamarosan lemertil
+ Elemcsere
+ Hasznalhat6 elemtipusok
+ Uténtélthet6 elemek hasznalata
8. Halozati adapter hasznalata
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9. Hibalizenetek
10. Biztonsagos hasznalat, tisztithatosag, pontossag- ellen-
Orzés és az elhasznalt elemek kezelése
+ Biztonsag és védelem
+ A készlilék tisztitasa
* A mandzsetta tisztitasa
+ A pontossag ellendrzése
+ Elhasznalt elemek kezelése
11. Garancia
12. Miiszaki adatok
Garanciajegy (lasd a hatlapon)

1. Fontos informaciok a vérnyomasrol és annak

mérésérdl

o Avérnyomas az artéridkban a sziv pumpalé hatasara aramié
vér nyomasa. Két értékét, a szisztolés (magasabb) értéket és
a diasztolés (alacsonyabb) értéket, mindig mérjik.

o Akésziilék kijelzi a pulzusszamot is (a szivverések szama
percenként).

o A tartésan magas vérnyomas az egészséget karosithatja,
és feltétleniil orvosi kezelést igényel!

o Mindig tajékoztassa orvosat a mért értékekrdl, és jelezze neki,
ha valamilyen szokatlan jelenséget tapasztalt vagy elbizonyta-
lanodik a mért értékekben! Egyetlen mért eredmény alapjan
nem lehet diagnoézist felallitani.

o Atllzottan magas vérnyomasnak szamos oka lehet. Az orvos
részletesen tajékoztatja ezekrél az okokrol, és szikség esetén
megfeleld kezelést javasol. A gyogyszerek mellett a fogyas és
a rendszeres mozgas is csokkenti a vérnyomast.

o Azorvos altal felirt gyogyszerek adagolasat 6nalléan soha
ne moédositsa!

o Afizikai terheléstdl és allapottol fliggéen a vérnyomas jelen-
tésen ingadozhat a nap folyaman. Ezért a vérnyomasmérést
mindig ugyanolyan nyugodt koriilmények kozott kell
végezni, amikor el tudja engedni magat! Legalabb két
mérést végezzen minden alkalommal (reggel is és este is) és
ezek atlagat vegye figyelembe!

o Hakét mérés gyorsan kdveti egymast, akkor a két mérés ered-
ménye koz6tti jelentds eltérés normalisnak tekinthetd.

o Az orvosnal vagy a gyogyszertarban mért érték és az otthoni
mérés eredményei kozotti eltérés normalis, hiszen a kérilmé-
nyek eltéréek.

o Tobb mérés alapjan mindig pontosabb képet lehet alkotni, mint
egyetlen mérés alapjan.

o Két mérés kdzott legalabb 15 masodperc sziinetet kell tartani.

o Aszivritmuszavarban (aritmia, lasd «4.» rész) szenvedéknek
a késziilékkel mért értékeket az orvosukkal egydtt kell kiértékel-
nitik.

o Akeésziilék pulzusszam-kijelz6je nem alkalmas pacemaker
ellendrzésére!

o Varandoés kismamaknak javasolt a gyakori vérnyomasmérés
alkalmazasa, mivel a terhesség ideje alatt a vérnyomas jelen-
tésen valtozhat!

@& Tesztvizsgalat igazolja, hogy a késziilék megbizhatéan
méri a vérnyomast terhes néknél, még preeclampsia
esetén is. Ha terhes és szokatlanul magas értéket mér,
ismételje meg a mérést 4 dra elteltével! Ha még mindig
magas az érték, forduljon orvosahoz, négyogyaszahoz!

A vérnyomas értékelése

Felnéttek otthon mért vérnyomasanak besorolasa a nemzetkozi

iranyelvek szerint (ESH, AHA, JSH). Az adatok Hgmm-ben

értenddk.

Skala Szisztolés | Diasztolés | Javaslat
alacsony ¥ 100 ¥ 60 Konzultaljon
vérnyomas orvosaval!

1. | optimélis 100-130 |60-80 Ellendrizze sajat
vérnyomas maga!

2. | emelkedett 130-135 [80-85 Ellendrizze sajat
vérnyomas maga!

3.|magas vérnyomas |135-160 [85-100 |Forduljon

orvoshoz!
4.|veszélyesen 160 4 100 4 Azonnal forduljon
magas vérnyomas orvoshoz!

A mért értékek kozll mindig az optimélis vérnyomas tartomanyan
kiviil es6 érték hatarozza meg a diagnézist. Példa: a 140/80 Hgmm
és a 130/90 Hgmm vérnyomasértékek mar a «magas vérnyomas»
kategorijaba tartoznak.

2. Akésziilék iizembe helyezése

Az elemek behelyezése

A készlilék kicsomagolasa utan el6szor helyezze be az elemeket!
Az elemtartd (5) a kész(ilék aljan van. Helyezze be az elemeket
(4 x 1,5 V-0s, AA méret) a feltlintetett polaritasnak megfeleléen!

BP A2 Basic
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A datum és az id6 beallitasa

1. Az Ujelemek behelyezése utan az évszam villogni kezd a kijelzén.
Az év bedllitasahoz nyomja meg az M-gombot (9)! A megerdsi-
téshez és a honap beallitasahoz nyomja meg az idégombot (8)!

2. A hénap beallitasahoz hasznalja az M-gombot! A megerdsi-
téshez nyomja meg az idégombot, majd &llitsa be a napot!

3. Anap, az 6ra és a perc beallitasahoz kdvesse a fenti utasitasokat!

4. A perc bedllitasa és az idégomb lenyomasa utan a kijelzén
megjelenik a bedllitott datum és idé.

5. Ha modositani akarja a datumot és az id6t, akkor kérilbeltl 3
masodpercig tartsa lenyomva az idégombot, amig az évszam
villogni nem kezd. Ekkor a fent leirtak szerint beirhatja az
értékeket.

A megfelelé mandzsetta kivalasztasa

AMicrolife valasztékaban killonbdzé mandzsettaméretek talalhatok.
Vélassza ki a felkar kertiletének megfelelé mandzsettat (a felkar
kozéps6 részén mérve)!

Mandzsetta mérete |felkar keriilete
S 17-22cm
M 22-32cm
M-L 22-42¢cm
L 32-42cm
L-XL 32-52¢cm

& Vélaszthat merevitett «<Easy» mandzsettat is, amely
kénnyebben felhelyezhetd, kényelmesen hasznalhatd.
& Kizérélag Microlife mandzsettat hasznaljon!
» Forduljon a helyi Microlife szervizhez, ha a tartozék mandzsetta
(8) mérete nem megfeleld!
» Amandzsettat Ugy kell csatlakoztatni a készilékhez, hogy a csatla-
kozojat (7) litkdzésig bedugja a készllék csatlakozoaljzataba (3).

3. Vérnyomasméreés a késziilékkel

A megbizhaté mérés érdekében kdvetendd lépések

1. Kézvetlenlil a mérés el6tt kerillje a fizikai megerdltetést, az
étkezést és a dohanyzast!

2. A mérés eldtt legalabb 5 percig Uljén nyugodtan és lazitson!

3. Mindig ugyanazon a karon (altalaban a bal karon) végezze a
mérést! Ajanlott, hogy az orvos mindkét karon végezzen mérést
betege elsd latogatasakor, igy meghatarozhatja, hogy a jévében
melyik karon sziikséges mérmni. A magasabb vérnyomasértéket
mutat6 karon kell majd a tovabbiakban mérni.

4. Afelkarrol tavolitsa el a szoros ruhazatot! A kar elszoritasanak
elkertilése érdekében az inguijjat ne gydirje fel - ha lazan a karra
simul, akkor nem zavarja a mandzsettat.
5. Mindig Ugyeljen arra, hogy a mandzsetta helyesen legyen
felhelyezve, Gigy ahogyan a tajékoztato kartya képein lathato!
o Helyezze fel a mandzsettat feszesen, de ne tdl szorosan, a
felkarra!

o Ugyeljen arra, hogy a mandzsetta alsé széle 2 cm tavol-
sagra legyen a kényoke felett!

o Amandzsettan lathat6 artériasavnak (kb. 3 cm hosszu csik)
a felkar belsd felén fut6 artéria felett kell lennie.

o Tamassza meg a karjat tgy, hogy az lazan fekidjén!

o Ugyeljen arra, hogy a mandzsetta korilbellil egy magas-
sagban legyen a szivével!

6. A mérés megkezdéséhez nyomja meg a BE/KI gombot (1)!

7. Akészilék automatikusan pumpal. Engedje el magat, ne mozogjon,
és ne feszitse meg a karizmait, amig a mérési eredmény meg nem
jelenik a kijelz6n! Normal modon 1élegezzen, és ne beszéljen!

8. A megfeleld nyomas elérésekor a pumpalas leall, és a
mandzsetta szoritasa folyamatosan csdkken. Ha mégsem jott
|étre a szlikséges nyomas, akkor a készlilék automatikusan
tovabbi levegét pumpal a mandzsettaba.

9. Amérés alatt a pulzusiitemjelz G villog a kijelzén.

10.Akijelzén megjelend eredmény a szisztolés G2 és a diasztolés G3
vérnyomasérték és a pulzusszam (4.

11.A mérés végén a mandzsetta eltavolitandé.

12.Kapcsolja ki a kész(iléket! (A kész(ilék kériilbellil 1 perc mulva
automatikusan kikapcsol.)

Mérési eredmény tarolasanak mellézése

Amint az eredmény megjelenik a kijelz6n, nyomja meg és tartsa
lenyomva a BE/KI gombot (1) amig a villogd «M» @9 lathato lesz!
Az eredmény torlésének megerdsitéséhez nyomja meg az M-
gombot (9)!

& Améréstbarmikor megszakithatja a BE/KI gomb lenyomasaval
(pl. ha rosszul érzi magat, vagy ha kellemetlen a szoritas).
Ha a szisztolés vérnyomas varhatéan nagyon magas,
akkor érdemes a nyomast egyénileg beallitani. Nyomja meg
a BE/KI gombot, miutan a nyomas elérte a kb. 30 Hgmm
szintet (a kijelzén lathato)! Tartsa lenyomva a gombot,
ameddig a nyomas kb. 40 Hgmm-rel meg nem haladja a
vérhato szisztolés értéket!

&=
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4. Szivritmuszavar-kijelzés a korai felismeréshez

Ez a szimbélum (9 azt jelzi, hogy a késziilék a mérés soran bizo-
nyos pulzusrendellenességeket észlelt. llyenkor az eredmeny
eltérhet a valos vérnyomastdl — ismételje meg a mérést! Altalaban
ez nem ad okot az aggodalomra. Ha a szimbdlum rendszeresen
megjelenik (pl. naponta végzett mérések esetében hetente tobb-
sz0r), akkor errdl érdemes tajékoztatnia az orvosat. Mutassa meg
neki a kdvetkezé magyarazatot:

Tajékoztato az orvos szamara az aritmiajelz6 gyakori
megjelenésérdl
Ez az oszcillometrias vémyomasmérd a mérés soran a pulzus-
szabalytalanségokat is elemzi. A késziiléket klinikailag tesztelték.
Ha a mérés soran szabalytalan volt a pulzus, akkor a mérést
kévetben a készulék kijelz6jén megjelenik az aritmiajelzé szim-
bélum. Ha a szimbdlum gyakrabban megjelenik (pl. napi
mérések esetén hetente tobbszor), akkor a paciensnek azt tana-
csoljuk, hogy forduljon orvoshoz.
A késziilék nem potolja a kardioldgiai vizsgalatot, csupan a
pulzusrendellenességek korai felismerésére szolgal.
5. Ertékjelz6 sav
Az értékjelz6 sav a bal szélen 45 mutatja azt a tartomanyt, amelybe
a mért vérnyomasérték tartozik. A sav magassagatol fiiggéen az
érték az optimalis (z6ld), az emelkedett (sarga), a magas (narancs)
vagy a veszélyes (piros) tartomanyba tartozik. A besorolas megfelel

a nemzetkdzi iranyelvek (ESH, AHA, JSH) szerint meghatarozott
4 tartomanynak, amely a tablazataban lathatd. Lasd «1.» fejezet!

6. Memoéria
A kész(ilék automatikusan tarolja az utols6 30 mérés értékeit.

A tarolt értékek megtekintése

Akésziilék kikapcsolt allapotaban nyomija le réviden az M-gombot (9)!

Akijelzon elészor megjelenik az «M» @9 és egy atlagérték. A késziilék

ezutan megjeleniti a legutolso térolt értéket.

Az M-gomb ismételt megnyoméséra megjelenik az el6zé érték. Az

M-gomb tovabbi lenyomasaval Iépkedni lehet a tarolt értékek kozott.

Memoéria megtelt

A Ugyeljen arra, hogy a maximalis memériakapacitast (30) ne
[épje tal! Amikor a 30 memoriahely megtelt, a 31. mérés
tarolasakor a legrégebbi mérés kitorlodik. Az értékeket
még a memoriakapacités elérése el6tt értékelnie kell az
orvosnak, kildnben adatok fognak elveszni.

Osszes érték torlése

Ha biztos abban, hogy t6rolni akarja az sszes eddig tarolt értéket,
akkor a készUlék kikapcsolt &llapotéban nyomja le és tartsa
lenyomva az M-gombot, amig a kijelz6n megjelenik a «CL» jel, és
ezutan engedje fel a gombot! A meméria teljes térléséhez nyomja
le az M-gombot, amig a «CL» jel villog! A mérési értékek egyen-
ként nem torélhetdk.

7. Elemallapot-kijelz6 és elemcsere

Az elem hamarosan lemeriil

Amikor az elemek kériilbellil % részben lemertiltek, akkor az elem-
szimbdlum @0 villogni kezd a késziilék bekapcsolasa utan
(részben toltott elem latszik). Noha a késziilék tovabbra is megbiz-
hatdan mér, be kell szerezni a cseréhez szlikséges elemeket.

Elemcsere
Amikor az elemek teljesen lemeriiltek, akkor a készulék bekapcso-
l&sa utan az elemszimbdlum (9 villogni kezd (teljesen lemertilt
telep latszik). Ekkor nem lehet tobb mérést végezni, és az
elemeket ki kell cserélni.
1. Nyissa ki az elemtartét (5) a készilék aljan!
2. Cserélje ki az elemeket - ligyeljen a rekeszen lathaté szimbo-
lumnak megfelelé helyes polaritasral
3. A datum és az idd bedllitasdhoz a «2.» részben leirtak szerint
jarjon el!
= Amemoria az elemcsere utan is megérzi a mért értékeket,
de a datumot és az idét Ujra be kell allitani — az évszam az
elemek cseréje utan ezért automatikusan villogni kezd.
Hasznalhat6 elemtipusok
& 4dbuj, tartds 1,5 V-0s AA méretii alkéli elemet hasznéljon!
& Ne hasznaljon lejart szavatossagu elemeket!
& Ha a késziléket hosszabb ideig nem hasznélja, akkor az
elemeket tavolitsa el!

Utantdlthet6 elemek hasznalata

A készillék akkumulatorral is mikédtethetd.

&= Akeészilékhez kizarolag «NiMH» akkumultor hasznalhato!
& Hamegjelenik az elemszimbdlum (lemertilt elem), akkor az
akkumulatorokat el kell tavolitani, és fel kell tolteni. A leme-
rilt akkumulatorokat nem szabad a késziilékben hagyni,
mert karosodhatnak (teljes kisttés el6fordulhat a ritka hasz-
nalat miatt, még kikapcsolt allapotban is).

Ha a készliléket egy hétig vagy hosszabb ideig nem hasz-
nalja, az akkumulatorokat mindenképpen tavolitsa el!

&
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& Az akkumulatorok NEM toltheték fel a vérnyomasmérdben!
Ezeket az akkumulatorokat kiilsé téltdben kell feltdlteni,
lgyelve a toltésre, kezelésre és terhelhetdségre vonatkozo
elirasokra.

8. Halozati adapter hasznalata

A késziilék Microlife halozati adapterrel (DC 6V, 600 mA) is

miikédtethetd.

& Kizarélag olyan Microlife haldzati adaptert hasznaljon, amelyik
a halézati feszliltségnek megfeleld eredeti gyartmany!

& Ugyeljen arra, hogy se a halézati adapter, se a kabel ne
legyen sérlt!

1. Csatlakoztassa az adapter kabelét a halézati adapter csatlako-

zbaljzataba (2), amely a vérnyomasmérén talalhato!

2. Dugja be az adaptert a konnektorba!

Ha a halézati adapter csatlakoztatva van, akkor az elemek nem

hasznalodnak.

9. Hibaiizenetek

Ha a mérés kdzben hiba torténik, akkor a mérés félbeszakad, és
egy hibalizenet, pl. <ERR 3» jelenik meg.

Hiba Leiras Lehetséges ok és a hiba kikiiszobolése

«Hl» Apulzus- | A nyomas a mandzsettaban tul nagy
szamvagy a | (300 Hgmm feletti) vagy a pulzusszam tdl
mandzsetta | nagy (t8bb, mint 200 szivverés percen-
nyomasa tdl | ként). Pihenjen 5 percig, és ismételje
nagy meg a mérést!*

«LO»  |Apulzus-  |A pulzusszam tul kicsi (kevesebb, mint
szam tdl 40 szivverés percenként). Ismételje meg
kicsi a méréstl*

* Konzultaljon orvosaval, ha ez vagy valamelyik mésik probléma

Ujra jelentkezik!

&= Ha a mérési eredményeket szokatlannak tartja, akkor
olvassa el alaposan az «1.» részt!

10. Biztonsagos hasznalat, tisztithatésag, pontossag-
ellenérzés és az elhasznalt elemek kezelése

Hiba Leiras Lehetséges ok és a hiba kikiiszobdlése
«ERR 1» | Ajel tul A mandzsettan a pulzusjelek tul
gyenge gyengék. Helyezze at a mandzsettat, és

ismételje meg a mérést!*

«ERR 2» | Hibajel A mérés folyaman a mandzsetta hibaje-
@9 leket észlelt, amelyeket példaul bemoz-
dulas vagy izomfesziltség okozhat.
Ismételje meg a mérést ugy, hogy a
karjat nem mozgatja!

«ERR 3» | Nincs Nem keletkezik megfeleld nyomas a

@ nyomdsa |mandzsettaban. Valoszin(leg valahol
mandzset- | szivargas van. Ellenérizze, hogy a
taban mandzsetta helyesen van-e csatlakoz-

tatva, nem tul laza-e a csatlakozés! Ha
szlikséges, cserélie ki az elemeket!
Ismételje meg a mérést!

«ERR 5» | Rendel- A mérési jelek hibasak, ezért nem jelenit-
lenesmérési | hetd meg az eredmény. Olvassa végig a

eredmény | megbizhatd mérés érdekében kdvetendd
|épéseket, és ismételie meg a mérést!*

A Biztonsag és védelem

o Akeészilék kizérolag a jelen Utmutatdban leirt célra hasznélhat.
A gyarté semmilyen feleldsséget nem vallal a helytelen alkalma-
z4sbol eredd karokért.

o Akészilék sériilékeny alkatrészeket tartalmaz, ezért dvatosan
kezelendd. Szigoruan be kell tartani a tarolasra és az tizemel-
tetésre vonatkozo el8irasokat, amelyek a «Mliszaki adatok»
részben talalhatok!

o Akésziiléket 6vni kell a kovetkezoktdl:

- viz és nedvesség

- széls6séges hdmérséklet
- (tés és esés

- szennyez8dés és por

- kozvetlen napsugarzas

- meleg és hideg

o A mandzsetta sérlilékeny, ezért kezelje 6vatosan!

o Ne cserélje ki és ne hasznaljon masfajta mandzsettat vagy
mandzsettacsatiakozot ennél a készUléknél!

o Csak akkor pumpalja fel a mandzsettat, amikor az mar régzitve van!

o Akésziilék miikodését veszélyeztetik az erés elektromagneses
mezdk, példaul mobiltelefonok vagy radiéberendezések kozel-
sége, ezért ajanljuk hogy ezektdl legalabb 1 méter tvolsagra
hasznélja! Abban az esetben ha ezt nem lehet megvaldsitani,
kérjlik hasznalat el6tt ellendrizze hogy a készllék megfeleléen
miikodik-e!
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o Ne hasznalja a készliléket, ha az megsérlilt vagy barmilyen
szokatlan dolgot tapasztal vele kapcsolatban!
o Soha ne prébalja meg szétszedni a késziiléket!
o Ha a készUléket hosszabb ideig nem hasznaljak, akkor az
elemeket el kell tavolitani!
o Olvassa el a haszndlati utasitas tobbi részében talalhatd
biztonséagi elirasokat is!
% Gyermekek csak feliigyelet mellett hasznalhatjak a készi-
Q;) léket, mert annak kisebb alkotéelemeit esetleg lenyelhetik.
Legyen tisztban annak veszélyével, hogy ha a készilékhez
vezetékek, csovek tartoznak, azok fulladast okozhatnak!

A keésziilék tisztitasa
A késziléket csak szaraz, puha ronggyal tisztitsa!

A mandzsetta tisztitasa

Mandzsetta tisztitasa: 6vatosan, nedves ruhaval és szappanos vizzel.

A FIGYELEM: Tilos a mandzsettat moso- vagy mosogatogépben
mosni!

A pontossag ellenérzése

Javasoljuk, hogy a késziilék pontossagat 2 évenként ellendriz-
tesse, illetve akkor is, ha a kész(iléket iités érte (példaul leesett).
Az ellendrzés elvégeztetése érdekében forduljon a helyi Microlife
szervizhez (lasd el6szo)!

Elhasznalt elemek kezelése
Az elemeket és az elektronikai termékeket az érvényes
eléirasoknak megfelelden kell kezelni, a haztartasi hulla-
= déktol elkilonitve!

11.Garancia

A készilékre a vasarlas napjatdl szamitva 5 év garancia vonat-
kozik. A garancia érvényesitéséhez be kell mutatni a forgalmazé
altal kitoltott garanciajegyet, amely igazolja a vasarlas datumat, és
a bolti nyugtat.

o Az elemek és az elkop6 alkatrészek nem tartoznak ide.

o A késziilék felnyitasa vagy modositasa a garancia elvesztését
vonja maga utan.

o A garancia nem vonatkozik a helytelen kezelés, a lemertilt
elemek, balesetek vagy a hasznalati utmutaté be nem tartasa
miatt keletkezd karokra.

o Amandzsetta hasznalhatésagara (levegéparna kilukadas) 2 év
garanciat vallalunk.

A garancia érvényesitése érdekében forduljon a helyi Microlife

szervizhez (lasd elészo)!

12. Mliszaki adatok

Uzemi feltételek: 10 és 40 °C kozott
15 - 95 % maximalis relativ paratartalom
Tarolasi feltételek: -20 és +55 °C kozott

15 - 95 % maximalis relativ paratartalom
340 g (elemmel egyiitt)

135,5 x 82 x 57 mm

oszcillometris, a Korotkov-médszer
szerint: |. fazis szisztolés, V. fazis
diasztolés

20 - 280 Hgmm koz6tt — vérnyomas

40 és 200 kozott percenként — pulzusszam
Mandzsetta nyoma-

Saly:
Méretek:
Mérési eljaras:

Mérési tartomany:

sanak kijelzése: 0-299 Hgmm
Legkisebb mérési
egység: 1 Hgmm

Statikus pontossag: nyomas + 3 Hgmm-en bell
Pulzusszam
pontossaga:
Aramforras:

a kijelzett érték £5%-a

4 x 1,5 V-os alkali elem; AA méret
Halézati adapter, DC 6V, 600 mA (kiilén
megvasarolhato)

Elemélettartam: Korilbeldl 920 mérés (Uj, alkali elemekkel)
IP osztaly: IP20

Szabvany: EN 1060-1 /-3 /-4; IEC 60601-1;

IEC 60601-1-2 (EMC); IEC 60601-1-11
Késziilék: 5 év vagy 10000 mérés
Tartozékok: 2 év

Akeészlilék megfelel az orvosi késziilékekre vonatkoz6 93/42/EEC
szamu direktivanak.
A miiszaki valtoztatasok jogat fenntartjuk.

Elvart élettartam:

BP A2 Basic
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Microlife BP A2 Basic

(@ Tipka ON/OFF (UKlju¢eno/Iskljueno)
@ Zaslon

(® Prikljutak za manzetu

@ Prikljucak za mrezni adapter

® Odjeljak za bateriju

(® Manzeta

@ Spojnica za manzetu

Tipka za vrijeme

(@ Tipka M (Memorija)

Zaslon

Indikator napunjenosti baterije

@D Datum/Vrijeme

@2 Sistoligka vrijednost

@3 Dijastolicka vrijednost

Broj otkucaja srca u minuti

@9 Graficki prikaz vrijednosti krvnog tlaka
Indikator pulsa

@9 Indikator provjere manzete

@8 Indikator pokreta ruke

Indikator aritmije pulsa (IAP): PAD
@) Pohranjena vrijednost

@ PaZljivo procitajte upute prije primjene ovog uredaja.

Tip BF uredaja koji dolazi u dodir s pacijentom.

T Cuvati na suhom

Dragi korisnice,

Va$ novi tlakomjer Microlife pouzdan je medicinski uredaj za
mjerenje krvnog tlaka na nadlaktici. Jednostavan je za uporabu,
tocan te se preporucuje za mjerenje krvnog tlaka kod kuce. Ovaj
je uredaj razvijen u suradnii s lijeCnicima, a provedeni klinicki
testovi dokazuju da tonost mjerenja uredaja zadovoljava vrlo
visoke standarde.

Pazljivo procitajte ove upute kako biste razumieli sve funkcije i sigur-
nosne informacije. Zelimo da budete zadovoljni svojim Microlife proi-
zvodom. Ako imate pitanja, problema ili Zelite narugiti rezervne dije-
love, kontaktirajte svoju lokalnu korisnicku sluzbu tvrtke Microlife.
Adresu zastupnika za Microlife za vasu drzavu mozete zatraZiti kod
prodavaca ili u liekarni. MoZete i posjetiti internetsku stranicu
www.microlife.com, gdje se nalazi mnostvo korisnih informacija o
nasim proizvodima.

Ostanite zdravi — Microlife AG!

* Qvaj uredaj koristi istu metodu mjerenja kao i nagradivani model
«BP 3BTO-A» testiran u skladu s protokolom Britanskog drustva
za hipertenziju (BHS).
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Sadrzaj
1. Vazne €injenice o krvnom tlaku i samomjerenju
+ Kako odredujem svoj krvni tlak?
2. Prva uporaba uredaja
+ Umetanje baterija
+ Postavljanje datuma i vremena
+ Odabir ispravne manzete
3. Mijerenje krvnog tlaka uporabom ovog uredaja
+ Sto uciniti ako ne Zelite pohraniti ocitanje
4. Pojavljivanje indikatora aritmije pulsa za rano otkrivanje
. Graficki prikaz vrijednosti tlaka
6. Podaci iz memorije
+ Pregled pohranjenih vrijednosti
+ Memorija puna
+ Brisanje svih vrijednosti
7. Indikator napunjenosti baterije i promjena baterija
+ Slaba baterija
+ Prazna baterija — zamjena
+ Koju vrstu baterija umetnuti i kakav je postupak?
+ Uporaba punjivih baterija
8. Uporaba mreznog adaptera
9. Poruke o gresci
10. Slgurnost odrzavanje, provjera to€nosti i zbrinjavanje
+ Sigurnost i zastita
+ Odrzavanje uredaja
+ Cigéenje manzete
+ Provjera to€nosti
+ Zbrinjavanje
11. Jamstvo
12. Tehnicke specifikacije
Jamstveni list (vidjeti straznje korice)

(3,1

1.

Vazne €injenice o krvnom tlaku i samomjerenju

Krvni tlak je tlak protoka krvi u arterijama koji nastaje pumpa-
njem srca. Uvijek se mjere dvije vrijednosti, sistoli¢ka (gornja)
vrijednost i dijastolicka (donja) vrijednost.

Uredaj pokazuje puls (broj otkucaja srca u minuti).

Trajno visoke vrijednosti krvnog tlaka mogu narusiti Vase
zdravlje te ih mora lijeciti Vas lijecnik!

Uvijek razgovarajte o vrijednostima krvnog tlaka sa svojim lijec-
nikom i obavijestite ga ako primjetite nesto neobicno ili niste
sigurni. Nikada se nemojte pouzdati u samo jedno mjerenje
krvnog tlaka.

Postoji nekoliko uzroka prekomjerno visokog krvnog tlaka.
Lijeénik ¢e vam ih objasniti detaljnije te ponuditi odgovarajuée
lijecenje. Osim lijekova, gubitak na tezini i tielovjezba takoder
mogu sniziti Va$ krvni tlak.

Nikada sami ne mijenjajte dozu lijeka koju Vam je propisao
lije€nik!

Vrijednosti krvnog tlaka tijekom dana znatno se mijenjaju,
ovisno o fizickom naporu i zdravstvenom stanju. Stoga krvni
tlak trebate mjeriti uvijek u jednakim mirnim uvjetima i kad
se osjecate opusteno! Obavite barem dva o€itanja u isto
vrijeme (ujutro i navecer) te pribiljeZite prosjeénu vrijednost.
Posve je normalno obaviti dva mjerenja uzastopno i dobiti
znatno razlicite rezultate.

Odstupanja izmedu mjerenja koje obavlja Va$ lijecnik ili
liekarnik i onih koja obavljate kod kuce posve su normalna jer
su situacije u kojima se obavljaju ta mjerenja posve razli¢ite.
Nekoliko mjerenja daje pouzdanije informacije o Vasem
krvnom tlaku, nego samo jedno mjerenje.

Napravite kratku stanku od najmanje 15 sekundi izmedu dva
mjerenja.

Ako imate nepravilan sréani ritam (aritmija, pogledajte
«poglavlje 4.»), mjerenja obavljena pomocu ovog uredaja treba
procijeniti vas lijeCnik.

Prikaz pulsa nije prikladan za provjeru frekvencije sréanog
elektrostimulatora (pacemakera)!

Ako ste trudni, trebate pomno motriti krvni tlak jer se u trudnoci
krvni tlak moZe drastiéno mijenjati!

& Ovajje uredaj posebno testiran za uporabu u trudno¢i i kod

preeklampsije. Kada u trudnoci izmjerite neobi¢no visok
tlak ponovite mjerenje nakon 4 sata. Ako su vrijednosti i
dalje previsoke,obratite se svom lije¢niku ili ginekologu.

BP A2 Basic
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Kako odredujem svoj krvni tlak?

Tablica za klasifikaciju vrijednosti krvnog tlaka mjerene kod kuée u
odraslih osoba izradena je u skladu s medunarodnim smjernicama
(ESH, AHA, JSH). Podaci su izrazeni u mmHg.

veli¢ina manzete | za opseg nadlaktice
S 17-22 cm
M 22-32cm
M-L 22-42cm
L 32-42cm
L-XL 32-52cm

raspon sistolicki | dijastolicki | preporuka
prenizak krvni tlak| ¥ 100 | ¥ 60 obratite se svom
lijeCniku
1. | optimalna vrijed- {100 - 130 |60 - 80 samoprovjera
nost krvnog tlaka
2. | povideni krvni tlak {130 - 135 | 80 - 85 samoprovjera
3. | previsok krvni tlak {135 - 160 | 85 - 100 potraZite lije¢-
nicku pomo¢
4. | opasno visok 160 4 100 4 odmah potrazite
krvni tlak lijecnicku pomog!

Evaluacija se radi na temelju viSe izmjerene vrijednosti. Primjerice:
vrijednost krvnog tlaka 140/80 mmHg ili 130/90 mmHg ukazuje na
«previsok krvni tiak.

2. Prva uporaba uredaja

Umetanje baterija

Nakon $to ste raspakirali uredaj, prvo umetnite baterije. Odjeljak za
baterije (5) nalazi se na dnu uredaja. Umetnite baterije (4 x 1,5V,
veli¢ine AA), vodeéi rauna o naznacenom polaritetu.

Postavljanje datuma i vremena

1. Nakon $to ste stavili nove baterije, broj godine treperi na
zaslonu. Mozete podesiti godinu pritiskom na tipku M (9). Za
potvrdu i postavljanje mjeseca, pritisnite tipku za vrijeme (8).

2. Pritisnite tipku M (9) kako biste podesili mjesec. Pritisnite tipku
za vrijeme kako biste potvrdili, a potom podesite dan.

3. PridrZavajte se prethodno navedenih uputa kako biste podesili
dan, sat i minute.

4. Nakon $to ste podesili minute i pritisnuli tipku za vrijeme, datum
i vrijleme su podeseni, a vrijeme se prikazuje na zaslonu.

5. Ako Zelite promijeniti datum i vrijeme, pritisnite i drZite pritisnutom
tipku za vrijleme priblizno 3 sekunde sve dok broj godina ne pocne
treperiti. Sada moZete unijeti nove vrijednosti kako je to prethodno
opisano.

Odabir ispravne manzete

Microlife nudi razliCite veli¢éine manZete. Odaberite velic¢inu

manzete koja odgovara opsegu vase nadlaktice. Manzeta treba

potpuno prianjati uz srednji dio nadlaktice.

& Zabolje prianjanje i ve¢u udobnost dostupne su i prethodno
formirane manzete «Easy».
& Koristite samo manzete tvrtke Microlife.
» Obratite se svojoj lokalnoj Sluzbi za korisnike tvrtke Microlife
ako vam priloZzena manzeta (¢) ne odgovara.
» Spojite manzetu na uredaj umetanjem spojnice manzete (7) u
priklju¢ak manzete (3) sve do kraja.

3. Mijerenje krvnog tlaka uporabom ovog uredaja

Lista provjere za pouzdano mjerenje

1. Izbjegavajte fizicke aktivnosti, jelo ili puSenje neposredno prije
mjerenja.

2. Sjednite na 5 minuta prije mjerenja i opustite se.

3. Uvijek mjerite na istoj ruci (obicno na lijevoj). Preporucuje se
dalijeCnik provede mjerenje na obje ruke prilikom prvog posjeta
bolesnika kako bi odredio na kojoj ¢e ruci mjeriti tlak ubuduce.
Treba mijeriti na ruci na kojoj je izmjeren visi tlak.

4. Skinite usko pripijenu odjecu s nadlaktice. Rukave koSulje nemojte

zavrtati ve¢ ih spustite — na taj nacin nec¢e smetati manzeti.

. Vodite rauna da koristite ispravnu veli¢inu manzete (pogledajte
oznaku na manzeti).

o Cvrsto postavite manzetu, ali ne precvrsto.

* Vodite racuna da je manzeta postavljena 2 cm iznad lakta.

o Oznaka arterije koja se nalazi na manzeti (priblizno 3 cm
duga crta) mora lezati preko arterije koja ide unutarnjom
stranom ruke.

o Oslonite ruku tako da bude opustena.

o Pobrinite se da se manzeta nalazi u visini srca.

6. Pritisnite tipku ON/OFF (1) kako biste zapoCeli mjerenje.

. Manzeta ¢e se sada automatski napuhati. Opustite se, nemojte
se micati i napinjati miSice ruke sve dok se ne prikazu rezultati
mjerenja. DiSite normalno i nemojte pricati.

8. Kad se dosegne potreban tlak, pumpanje prestaje, a tlak

postupno pada. Ako nije dostignut potreban tlak, uredaj ¢e
automatski upuhnuti jo§ malo zraka u manzetu.

o

-
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9. Tijekom mjerenja indikator pulsa @) treperi na zaslonu.

10.Prikazuje se rezultat koji se sastoji od sistolickog G2 i dijasto-
lickog @3 krvnog tlaka te pulsa G4.

11.Skinite manzetu kada uredaj zavrsi s mjerenjem.

12.Iskljucite uredaj. (Monitor se iskljucuje automatski nakon
priblizno 1 minute).

Sto uginiti ako ne zelite pohraniti ocitanje

Cim se prikaZe otitanje stisnite i drzite tipku ON/OFF (1) dok «M>» @9

ne zatreperi. Potvrdite brisanje oitanja pritiskom na tipku M (9.

@ Mozete zaustaviti mjerenje bilo kada pritiskom na tipku ON/

OFF (primjerice, ako se osjecate nelagodno ili Vam je

osjecaj pritiska manzete neugodan).

Ako znate da Vam je sistolicki tlak vrlo visok, mozda je

bolje odrediti tlak pojedinacno. Pritisnite tipku ON/OFF

nakon $to je uredaj ostvario tlak od priblizno 30 mmHg

(prikazano na zaslonu). DrZite tipku Cvrsto pritisnutom sve

dok tlak ne bude otprilike 40 mmHg iznad oekivane sisto-

licke vrijednosti - potom otpustite tipku.

&

4, Pojavljivanje indikatora aritmije pulsa za rano
otkrivanje

Ovaj simbol 49 pokazuje da su tijiekom mjerenja otkrivene odredene
nepravilnosti pulsa. U tom slu&aju, rezultati mogu odstupati od vaSeg
normalnog krvnog tlaka — ponovite mjerenje. U vecini slucajeva ovo
nije uzrok za zabrinutost. Medutim, ako se simbol pojavljuje redovito
(primijerice, nekoliko puta u tjiednu kad se mjerenja obavljaju svaki

dan) savjetujemo vam da posietite lijecnika. Objasnite mu sljedece:

Informacije za lijeénika o ¢estoj pojavi indikatora aritmije
Ovaj uredaj je oscilometrijski tlakomjer koji takoder analizira i
nepravilnosti pulsa tijekom mjerenja. Uredaj je klinicki testiran.
Simbol aritmije prikazuje se nakon mjerenja ako se tijekom
mijerenja pojave nepravilnosti pulsa. Ako se simbol pojavijuje ¢eSce
(na primjer, nekoliko puta tjedno na mjerenjima koja se provode
svakodnevno) preporucujemo da bolesnik potrazi savjet lije¢nika.
Uredaj ne zamijenjuje kardiolo3ki pregled, ve¢ sluzi za otkrivanje
nepravilnosti pulsa u ranoj fazi.

5. Graficki prikaz vrijednosti tlaka

Ovaj uredaj uvijek pohranjuje zadnji rezultat na kraju mjerenja.
Kako bi pozvali ocitanje, pritisnite i drite tipku ON/OFF (1) dok je
uredaj iskljucen. Svi elementi zaslona se sada prikazuju. Pustite
tipku kada se prikaZe pohranjen rezultat sa slovom «M» @9.

6. Podaci iz memorije

Ovaj uredaj automatski pohranjuje posljednjih 30 vrijednosti
mjerenja.

Pregled pohranjenih vrijednosti

Nakratko pritisnite tipku M () dok je uredaj iskljucen. Zaslon prvo
prikazuje «M» @9 a prosje¢nu vrijednost. Uredaj se zatim preba-
cuje na posliednju pohranjenu vrijednost.

Ponovnim pritiskom na tipku M prikazuje se prethodna vrijednost.
Ponovnim pritiskom na tipku M viSe puta, moZete se pomaknuti s
jedne pohranjene vrijednosti na drugu.

Memorija puna

A Pazite da ne premas3ite maksimalni kapacitet memorije od
30 pohranjenih vrijednosti. Kad se popuni svih 30 mjesta,
najstarija ¢e se vrijednost automatski prebrisati sa 31.
vrijednos¢u. Prije nego $to se popuni kapacitet baterije
lijieCnik treba procijeniti vrijednosti — inaCe ¢e podaci biti
izgubljeni.

Brisanje svih vrijednosti

Ako ste sigurni da Zelite trajno ukloniti pohranjene vrijednosti,
drzite tipku M pritisnutu (uredaj se mora prethodno iskljuciti) sve
dok se ne pojavi «CLy, a zatim pustite tipku. Za trajno brisanje
memorije, drzite pritisnutu tipku M dok «CL» treperi. Nije moguce
izbrisati pojedinagne vrijednosti.

7. Indikator napunjenosti baterije i promjena baterija

Slaba baterija

Kad se baterije isprazne za otprilike % simbol baterije G0 treperi ¢im
se uredaj ukljuci (prikazuje se djelomiéno napunjena baterija). lako ¢e
uredaj nastaviti pouzdano mieriti tlak, pripremite zamjenske baterije.

Prazna baterija — zamjena
Kad se baterije isprazne, simbol baterije @9 treperi ¢im se uredaj
ukljui (prikazuje se prazna baterija). Ne moZete nastaviti mjeriti i
morate zamijeniti baterije.
1. Otvorite odjeljak za baterije (5) na dnu uredaja.
2. Zamijenite baterije — pobrinite se za ispravan polaritet kako je
to prikazano simbolima na odjeljku.
3. Za pode$avanje datuma i vremena pridrzavajte se postupka
opisanog u «2.» poglaviju upute.
&= Memorija zadrZava sve vrijednosti iako datum i vrijeme
treba ponovno podesiti — broj godine automatski treperi
nakon zamjene baterija.
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Koju vrstu baterija umetnuti i kakav je postupak?
&= Upotrijebite 4 nove, dugovjecne alkalne baterije od 1,5V,
velicine AA.

&= Nemojte upotrebljavati baterije kojima je istekao rok valjanosti.

& lzvadite baterije iz uredaja ako ga ne planirate koristiti dulje
vrijeme.

Uporaba punjivih baterija

Ovaj uredaj moze se napajati i iz punjivih baterija.

= Koristite samo tip baterija «NiMH» za vi§ekratnu uporabu.
& Baterije treba ukloniti i ponovno napuniti kad se pojavi
simbol prazne baterije. Baterije ne bi smjele ostati unutar
uredaja jer se mogu oStetiti (potpuno praznjenje kao
rezultat slabe uporabe uredaja, €ak i kad je iskljucen).
Uvijek izvadite baterije ako ne namjeravate koristiti uredaj
na tjedan ili vise dana.

Baterije se ne mogu napuniti dok se nalaze u tlakomjeru.
Punite baterije u vanjskom punjacu i pratite informacije o
punjenju, odrzavanju baterija i trajnosti baterija.

q

q

8. Uporaba mreznog adaptera

Za napajanje ovog uredaja moZete koristiti mrezni adapter (DC 6V,

600 mA).

& Koristite samo mrezni adapter Microlife koji je dostupan u
originalnom pakiranju i koji odgovara naponu va$e mreze.

&= Pobrinite se da ni mreZni adapter ni kabel nisu oSteceni.

1. UkljuCite kabel adaptera u prikljucak za mrezni adapter (2) na

tlakomjeru.
2. Ukljucite prikljucak adaptera u zidnu uticnicu.
Kad je mrezni adapter spojen, ne troSi se struja baterije.

9. Poruke o gresci

U slu¢aju pogreske tijekom mjerenja, mjerenje se prekida i na
zaslonu se prikazuje poruka o gresci npr: «<ERR 3».

Greska |Opis Moguéi uzrok i rjeSenje
«ERR 1» | signal Signali pulsa na manzeti su preslabi.
preslab Premjestite manzetu i ponovite mjerenje.*

«ERR 2» |signal
pogreske

Tijekom mjerenja, signali greSke detekti-
rani su na manzeti te su primjerice bili
uzrokovani pokretimaiili napeto$éu misica.
Ponovite mjerenje dok vam ruka miruje.

Greska |Opis Moguéi uzrok i rjeSenje

«ERR 3» [nematlaka | U manzeti se ne moze stvoriti odgovara-
@ umanzeti |juéi tlak. MoZda manzeta propusta zrak.
Provjerite da li je manzeta ispravno
spojena i da nije prelabava. Prema potrebi
zamijenite baterije. Ponovite mjerenje.

«ERR 5» [nenor-
malan
rezultat

Signali mjerenja nisu tocni i stoga se
rezultat ne moZe prikazati. Pregledajte listu
provjere za provodenje pouzdanih mjerenja
i potom ponovite mjerenje.

«HI» puls ili tiak | Tlak u manzeti je previsok (preko

umanzeti | 300 mmHg) ILI je puls prebrz (preko
su previ- 200 otkucaja srca u minuti). Opustite se
soki na 5 minuta i ponovite mjerenje.*

«LO» prespor | Puls je prespor (manji od 40 otkucaja po
puls minuti). Ponovite mjerenje.*

* Obratite se svom lijecniku ako se ovaj ili bilo koji drugi problem

bude ponavijao.

& Ako smatrate da su rezultati neuobicajeni, pazljivo progitajte
informacije u «1.» poglaviju.

10. Sigurnost, odrzavanje, provjera tocnosti i zbrinjavanje

A Sigurnost i zastita

o Ovaj uredaj smije se upotrebljavati iskljucivo u svrhe opisane u
ovim uputama. Proizvoda¢ ne preuzima odgovornost za oste-
¢enje nastalo uslijed pogreSne primjene.

o Uredaj sadrzi osjetljive dijelove te se njime mora postupati
oprezno. Pridrzavajte se uvjeta Cuvanja i rada opisanih u
poglavlju «Tehnicke specifikacije».

o Uredaj zastitite od:

- vode i vlage

- ekstremnih temperatura
- udaraca i padanja

- kontaminacije i prasine

- izravne sunceve svjetlosti
- topline i hladno¢e

o Manzete su osjetljive i njima treba rukovati pazljivo.

o Nemojte izmjenjivati ili koristiti bilo koju drugu vrstu manzeta i
spojnica za manZete za mjerenje ovog uredaja.

o Napusite manzetu samo nakon $to je dobro namijestite.
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o Pravilan rad ovog uredaja moze biti narusen ukoliko ga koristite
u blizini jakih elektromagnetskih polja, poput mobilnih telefona
ili radio instalacija. Prilikom upotrebe ovog uredaja udaljenost
od izvora jakih elektromagnetskih polja mora biti najmanje 1 m.
Ukoliko procijenite da je ovakva upotreba neizbjezna, provjerite
prije upotrebe da li uredaj pravilno radi.

o Ovaj uredaj ne upotrebljavajte ako mislite da je o3tecen ili ako
primijetite neSto neobi¢no.

o Nikad ne otvarajte ovaj uredaj.

o Ako se uredaj nece Kkoristiti dulje vrijeme baterije treba izvaditi.

o Procitajte dodatne sigurnosne informacije u pojedinim poglav-
ljima ovih uputa.

Djeca ovaj uredaj ne smiju upotrebljavati bez nadzora; neki

@ dijelovi dovoljno su mali da se mogu progutati. Postoji

opasnost od davljenja ukoliko uredaj ima cijevi ili kabel.

Odrzavanje uredaja

Cistite uredaj mekanom, suhom krpom.

Ciscenje manzete

PaZljivo uklonite mrlje na manZeti vlaznom krpom i sapunicom.

A UPOZORENJE: Nemojte prati manzetu u perilici rublja ili
posuda!l

Provjera tocnosti
Preporu¢ujemo provjeru ispravnosti ovog uredaja svake 2 godine
ili nakon mehanickog oste¢enja (npr. ako vam uredaj padne).
Obratite se svojoj lokalnoj Sluzbi za korisnike tvrtke Microlife kako
biste dogovorili provjeru (vidjeti predgovor).
Zbrinjavanje
Baterije i elektronicke uredaje treba zbrinuti sukladno
primjenjivim lokalnim odredbama, a ne s ku¢nim otpadom.

11.Jamstvo

Ovaj uredaj ima 5 godisnje jamstvo od datuma kupnje. Jamstvo
vrijedi samo uz racun ili jamstveni list ispunjen od strane prodavaca
(vidi poledinu) kojim se potvrduje datum kupnje.

Baterije i potroSni dijelovi nisu ukljuceni.

Otvaranje ili mijenjanje uredaja ponistava jamstvo.

Jamstvo ne pokriva Stetu uzrokovanu nepravilnim rukovanjem,

praznim baterijama, nezgodama ili nepridrzavanjem radnih uputa.

o ManZeta ima 2 godine jamstva za funkcionalnost (nepropusnost
balona).

Obratite se svojoj lokalnoj Sluzbi za korisnike tvrtke Microlife
(vidjeti predgovor).
12. Tehnicke specifikacije
10-40°C/50-104 °F
15 - 95% relativna maksimalna vlaga
Uvjeti skladistenja: -20 - +55 °C /-4 - +131 °F

15 - 95% relativna maksimalna viaga
Masa: 340 g (ukljuCujuéi baterije)
Dimenzije: 135,5x 82 x 57 mm
Postupak mjerenja: oscilometrijski, odgovara metodi prema
Korotkoffu: faza | sistoli¢ki, faza V dijastolicki
20 - 280 mmHg - krvni tlak
40 - 200 otkucaja po minuti — puls

Radni uvjeti:

Mjerni raspon:

Raspon prikaza
tlaka manzete:
Razluéivost:
Staticka tocnost:
Tocnost pulsa:

0-299 mmHg

1 mmHg

tlak unutar £ 3 mmHg

* 5% o€itane vrijednosti

lzvor napajanja: 4 x alkalne baterije od 1,5 V, veli¢ine AA
mrezZni adapter DC 6V, 600 mA (opcija)

Vijek trajanja

baterije: cca 920 mjerenja (nove baterije)

IP razred: IP20

Relevantne norme: EN 1060-1/-3 /-4; IEC 60601-1;

IEC 60601-1-2 (EMC); IEC 60601-1-11
Ocekivani vijek Uredaj: 5 godina ili 10 000 mjerenja
trajanja: Dodaci: 2 godine
Ovaj uredaj udovoljava zahtjevima Direktive o medicinskim proi-
zvodima 93/42/EEZ.
Zadrzavamo pravo na tehnicke izmjene.
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